en The instruction for use is not supplied individually. Only 1 copy of the instructions
for use are provided per box and should therefore be kept in an accessible location
for all users.

NOTE: Distribute instructions to all product locations and users.

These instructions contain important information for the safe use of the product. Read
these instructions for use in their entirety, including warnings and cautions before
using this product. Failure to properly follow warnings, cautions and instructions could
result in serious injury or death to the patient.

WARNING: A WARNING statement provides important information about a potentially
hazardous situation, which, if not avoided could result in death or serious injury.
CAUTION: A CAUTION statement provides important information about a potentially
hazardous situation, which if not avoided could result in minor or moderate injury.
INTENDED USE. To deliver oxygen into the patients nose.

INDICATIONS. Therapeutic administration of oxygen through the nose.
CONTRAINDICATIONS. This device is not suitable for use when the nose is severely
congested or blocked.

INTENDED USER. This device may be used in the prehospital, ambulance or hospital
setting by appropriately trained clinical personnel.

PATIENT CATEGORY. Nasal cannulae are available in Adult, Paediatric, Neonatal
sizes. Product sizes are indicated on the product pack insert and box label.

SIZE SELECTION. Appropriately trained clinical personnel should ensure a nasal
cannula size is selected to fit the patient. Nasal prongs must remain in position in the
nostrils. The nasal prongs in the Paediatric and Neonatal sizes, may be cut shorter if
necessary.

PRE USE CHECK. Ensure all components are undamaged and attached securely
and that the cannula is free of obstructions and foreign bodies. Both nostrils must be
unobstructed.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Fit nasal prongs into patients nares (picture 1).

2. The location saddle assists in the optimum positioning of the prongs (picture 2).

3. Position tubing over patients ears (picture 3).

4. For earguards nasal cannula products, adjust the earguard so that it is positioned
around the patients ear, to prevent pressure sores on the ears (picture 4).

5. Adjust toggle for a secure, comfortable fit (picture 5).

6. Attach oxygen tubing to the oxygen flow meter, oxygen concentrator or bubble
humidifier. Nasal cannulae headsets require one end of a length of oxygen tubing to
be attached to the headset, the other end of the oxygen tubing attaches to the oxygen
flow meter, oxygen concentrator or bubble humidifier. Oxygen tubing must be attached
using a push/ twist action. (picture 6)

Nasal Cannula Size Maximum flow rate

Adult 6L/min

4L/min or more require humidification
Paediatric, Neonatal 2L/min
Oxygen flow rate Appr oxygen patients:l;u" del d to adult

2L/min 28%
4L/min 36%
6L/min 43%

IN USE CHECKS

Patient monitoring (Sa0,) must be used with this device.

Ensure that nasal prongs remain inserted into the nares.

Check that the nasal cannula tube has not twisted or kinked and keep tubing away
from the neck to avoid airway obstruction.

Ensure that oxygen tubing does not provide a trip hazard.

This is a single patient use product. Discard if device shows signs of degradation, or is
damaged and no longer suitable for intended use.

Caution:

1. For use by appropriately trained personnel only.

2. Ensure that trained personnel are familiar with the contents of this instruction.

3. Always perform pre-use checks.

4. This is a single patient use product. Reuse on a different patient poses a threat to
patient safety in terms of cross infection.

5.0xygen concentration is affected by the patient’s tidal volume and breathing
pattern.*

6. Ensure the correct size is used. Nasal prongs which fit too tightly may result in
accidental administration of CPAP.

7. FOR USA: Rx ONLY

8. Position oxygen tubing safely to avoid creating a trip hazard.

9. Use of a nasal cannula may result in nasal irritation or soreness and cause skin
irritation where nasal cannula comes into contact with the skin.

Warnin,

1. Patient monitoring (Sa0,) must be used with this device.

2. Any use of the medical device requires full understanding and

observation of the instructions for use.

3. The medical device may only be used for the purpose specified as the intended
use. The clinician should be aware of and consider any known pre-existing medical
condition that would preclude or could affect the safe use of the product.

4. Observe all caution and warning statements in these instructions and all information
on medical device labels. Non-compliance with these statements is considered to be
non-compliant with the intended use of this medical device.

5. There is a risk of fire associated with oxygen equipment and therapy. Do not use
near sparks or open flames.

6. Smoking during oxygen therapy is dangerous and is likely to result in serious injury
from fire

7. Use only lotions or salves that are labelled as oxygen compatible to avoid the risk
of fire and burns

8. Excessive oxygen supplied to pre-term infants may cause damage to eyesight.

9. This device must only be used with a oxygen delivery system which can accurately
deliver the required flow rate.

10. Keep the tubing aware from the neck to avoid airway obstruction.

11. Do not lubricate fittings, connections, tubing or other accessories to avoid the
risk of fire and burns.

DISPOSAL. Following use, the product must be disposed of in line with local
healthcare hygiene and waste disposal protocols and regulations.

Recommended storage at room temperature over the indicated product shelf-life.

fr Le mode d’emploi n’est pas fourni séparément. Seuls 1 exemplaires du mode d’em-
ploi sont fournis par boite. lls doivent donc étre conservés dans un endroit accessible
atous les utilisateurs.

REMARQUE : placez le présent mode d’emploi & disposition de tous les utilisateurs, a
chaque point d'utilisation du produit.

Ce mode d’emploi contient des informations importantes pour une utilisation stre

du produit. Veuillez lire le présent mode d’emploi dans son intégralité, y compris les
avertissements et les mises en garde avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des
avertissements, mises en garde et instructions peut entrainer des blessures graves ou
le décés du patient.

AVERTISSEMENT : la mention AVERTISSEMENT fournit des informations impor-
tantes sur une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entrainer la mort ou des blessures graves.

MISE EN GARDE : la mention MISE EN GARDE fournit des informations importantes
sur une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entrainer des blessures Iégéres ou modérées.

USAGE PREVU. Administration d’'oxygéne par le nez du patient.

INDICATIONS. Administration thérapeutique d’oxygéne par le nez.
CONTRE-INDICATIONS. Ce dispositif ne convient pas lorsque le nez est fortement
encombré ou bouché.

UTILISATEUR PREVU. Ce dispositif peut étre utilisé en milieu préhospitalier, en
ambulance ou a I'hépital par un personnel clinique diment formé.

CATEGORIE DE PATIENTS. Les canules nasales sont disponibles en tailles

Adulte, Enfant, Nouveau-né. Les tailles sont indiquées sur la notice du produit et sur
I'étiquette de la boite.

CHOIX DE LA TAILLE. Un personnel clinique diment formé doit s’assurer que la taille
de canule nasale sélectionnée est adaptée au patient. Les embouts nasaux doivent
pouvoir rester en position dans les narines. Les embouts nasaux des tailles Enfant,
Nouveau-né peuvent étre raccourcies si nécessaire.

VERIFICATION PREALABLE. Vérifiez que tous les composants sont intacts et solide-
ment fixés, et que la canule est exempte d’obstructions et de corps étrangers. Les deux
narines doivent étre dégagées.

MODE D’EMPLOI

1. Insérez les embouts nasaux dans les narines du patient (schéma 1).

2. Le guide de positionnement permet un positionnement optimal des embouts
(schéma 2).

3. Positionnez la tubulure au-dessus des oreilles du patient (schéma 3).

4. Pour les canules nasales avec protections d'oreilles, réglez la protection d'oreilles
de maniére a ce qu’elle soit placée autour de I'oreille du patient, afin d’éviter la forma-
tion d'escarres (schéma 4).

5. Réglez la courroie pour un ajustement sir et confortable (schéma 5).

6. Raccordez le tube d’oxygéne au débitmétre d’oxygéne, au concentrateur d'oxygéne
ou a I'humidificateur a bulles. Pour les canules nasales passant autour de la téte, une
extrémité d'une longueur de tube d’oxygéne doit étre raccordée aux canules du tour
de téte, tandis que 'autre extrémité du tube d’oxygene est raccordée au débitmetre
d’oxygéne, au concentrateur d’oxygéne ou a I'humidificateur a bulles. Le tube d’ox-
ygeéne doit étre raccordé par pression et rotation. (schéma 6)

Taille de la canule nasale Débit maximum
Adulte ' 6Vmin .
4 1/min ou plus, avec humidification
Enfant, Nouveau-né 2 |/min
Shit o’ a C ation imative d’oxygeé
Débit d’oxygéne administrée aux patients adultes*
2 l/min 28 %
4 l/min 36 %
6 l/min 43 %

VERIFICATIONS PENDANT L’UTILISATION

Les patients doivent étre surveillés (SaO,) pendant I'utilisation de ce dispositif.
Vérifiez que les embouts nasaux restent insérés dans les narines.

Vérifiez que le tube de la canule nasale n’est pas tordu ou plié et maintenez-le a
I'écart du cou afin de ne pas obstruer les voies respiratoires.

Vérifiez que le tube d’oxygéne ne pose pas de risque de trébuchement.

Ce produit est destiné a n’étre utilisé que sur un seul patient. Jetez le dispositif
lorsqu'il présente des signes de dégradation ou s'il est endommagé et ne peut plus
garantir 'usage auquel il est destiné.

Mise en garde :

1. Utilisation réservée au personnel diment formé.

2. Vérifiez que le personnel formé est familiarisé avec le contenu du présent mode d’emploi.
3. Effectuez toujours les vérifications avant utilisation.

9. Dieses Produkt darf nur in Verbindung mit einem

Sauerstoffzufuhrsystem verwendet werden, das die erforderliche

Flow-Rate prazise zufiihren kann.

10. Halten Sie den Schlauch vom Hals des Patienten fern, um eine Atemwegsobstruk-
tion zu vermeiden.

11.Schmieren Sie keine Einzelteile, Verbindungsstiicke, Schlduche und
sonstiges Zubehor, um die Gefahr von Feuer und Verbrennungen zu vermeiden.
ENTSORGUNG. Nach dem Gebrauch muss das Produkt gemaR den értlichen
Hygiene- und Abfallentsorgungsprotokollen und -vorschriften entsorgt werden.
Empfohlene Lagerung bei Raumtemperatur fiir die Dauer der angegebenen Produk-
thaltbarkeit.

es Las instrucciones de uso no se proporcionan de forma individual. Solo se propor-

cionan 1 copias de las instrucciones de uso por caja y, por lo tanto, deben mantenerse

en un lugar accesible para todos los usuarios.

NOTA: Distribuya las instrucciones a todas las ubicaciones de productos y a todos
los usuarios.

Estas instrucciones contienen informacion importante para el uso seguro del
producto. Lea estas instrucciones de uso en su totalidad, incluidas las advertencias
y precauciones antes de usar este producto. Si no se siguen correctamente las
advertencias, precauciones e instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la
muerte del paciente.

ADVERTENCIA: Un aviso de ADVERTENCIA proporciona informacién importante
sobre una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria causar
lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCION: Un aviso de PRECAUCION proporciona informacién importante
sobre una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria resultar en
lesiones leves o moderadas.

USO PREVISTO. Administrar oxigeno a la nariz del paciente.

INDICACIONES. Administracion terapéutica de oxigeno a través de la nariz.
CONTRAINDICACIONES. Este dispositivo no es adecuado para el uso cuando la
nariz estd muy congestionada u obstruida.

USUARIO PREVISTO. Este dispositivo puede utilizarlo personal clinico debidamente
formado en un ambito prehospitalario u hospitalario y en la ambulancia.
CATEGORIA DE PACIENTES. Las canulas nasales estan disponibles en tamafios

adulto, pediatrico y neonatal. Los tamafios de los productos se indican en el prospecto

y en la etiqueta de la caja del producto.

SELECCION DE TAMANO. El personal clinico debidamente formado debe ase-
gurarse de que se seleccione el tamafio de la canula nasal que mejor se adapte al
paciente. Las gafas nasales deben permanecer colocadas en las fosas nasales. Las
gafas nasales de los tamarios pediatrico y neonato, pueden cortarse si es necesario.
COMPROBACION ANTES DEL USO. Asegurese de que todos los componentes
estén intactos y bien sujetos, y de que la canula no tenga obstrucciones ni cuerpos
extrafios. Ambas fosas nasales deben estar libres de obstrucciones.
INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque las gafas nasales en los orificios nasales del paciente (Fig. 1).

2. El soporte de posicién ayuda a ubicar las gafas de forma optima (Fig. 2).

3. Coloque el tubo sobre las orejas del paciente (Fig. 3).

4. En el caso de los productos de canula nasal con protectores para orejas, ajuste el
protector para orejas de manera que quede alrededor de la oreja del paciente, para
evitar las Ulceras por presion en las orejas (Fig. 4).

5. Ajuste el regulador para lograr una adaptacion segura y cémoda (Fig. 5).

6. Conecte el tubo de oxigeno al medidor de flujo de oxigeno, al concentrador de
oxigeno o al humidificador de burbujas. Los conjuntos para cabeza de las canulas
nasales requieren que un extremo del tubo de oxigeno esté conectado al conjunto
para cabeza y que el otro extremo del tubo de oxigeno se conecte al medidor de flujo
de oxigeno, al concentrador de oxigeno o al humidificador de burbujas. El tubo de
oxigeno debe conectarse mediante una accién de empuje/giro (Fig. 6).

Tamaiio de la canula nasal Caudal maximo
Adulto o Glmin
4 I/min o més requieren humidificacion
Pediétrico, neonatal 2 |/min
- Ci i6n aproxil de oxi
Caudal de oxigeno administrada ‘:Eacien(es adultos*
2 |/min 28 %
4 1/min 36 %
6 I/min 43 %

COMPROBACIONES DURANTE EL USO
Con este dispositivo, debe usarse monitorizacién del paciente (Sa02).
Asegurese de que las gafas nasales permanezcan insertadas en los orificios nasales.
Compruebe que el tubo de la canula nasal no esté torcido ni doblado y mantenga el
tubo alejado del cuello para evitar la obstruccion de las vias respiratorias.
Asegurese de que el tubo de oxigeno no represente un riesgo de tropiezos.
Este producto es para un solo paciente. Deseche el dispositivo si presenta signos de
degradacion o esta dafiado y ya no es adecuado para el uso previsto.
Precaucion:
1. Para uso exclusivo por personal debidamente formado.
2. Asegurese de que el personal formado esté familiarizado con el contenido de estas
instrucciones.
3. Realice siempre comprobaciones previas al uso.
4. Este producto es para un solo paciente. La reutilizacion en otro paciente representa
un riesgo para la seguridad del paciente en cuanto a infeccion cruzada.
5. La concentracion de oxw’geno se ve afectada por el volumen corriente y el patrén
respiratorio del paciente. *
6. Asegurese de utilizar el tamafio correcto. Las gafas nasales que encajan demasia-
do apretadas pueden ocasionar la administracion accidental de PPC.

7. PARA EE. UU.: Rx ONLY
8. Ubique el tubo de oxigeno de forma segura para evitar generar un riesgo de tropiezos.
9. El uso de una canula nasal puede provocar irritaciéon o dolor nasal y causar irritac-
i6n de la piel cuando la canula nasal entra en contacto con la piel.
Advertencia:
1. Con este dispositivo, debe usarse monitorizacion del paciente (Sa0,).
2. Cualquier uso del dispositivo médico requiere total comprension y cumpllmlenlo de
las instrucciones de uso.
3. El producto sanitario solo puede utilizarse para el fin especificado como uso previs-
to. El médico clinico debe conocer y tener en cuenta cualquier afeccion preexistente
conocida que podria impedir o afectar el uso seguro del producto.
4. Observe todas las precauciones y advertencias que figuran en estas instrucciones
y toda la informacién de las etiquetas de los productos sanitarios. El incumplimiento
de dichas indicaciones se considera un incumplimiento del uso previsto de este
producto sanitario.
5. Existe un riesgo de incendio asociado a los equipos de oxigeno y a la oxigenotera-
pia. No los utilice cerca de chispas o llamas abiertas.
6. Fumar durante la oxigenoterapia es peligroso y es probable que ocasione lesiones
graves a causa de un incendio.
7. Use solo lociones o balsamos que estén etiquetados como compatibles con el
oxigeno para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
8. El suministro excesivo de oxigeno a bebés prematuros puede causarles dafios en la vista.
9. Este dispositivo solo debe utilizarse con un sistema de suministro de oxigeno que
pueda suministrar con precision el caudal necesario.
10. Mantenga el tubo alejado del cuello para evitar la obstruccion de las vias respiratorias.
11. No lubrique los conectores, las conexiones, tuberias u otros accesorios para
evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
ELIMINACION. Después de su uso, el producto debe desecharse de acuerdo con los
protocolos y las normas locales de higiene y eliminacion de residuos.
Durante la vida til indicada del producto, se recomienda almacenarlo a temperatura
ambiente.

pt As instrugdes de utilizagdo nao sao fornecidas individualmente. Apenas séo forne-
cidas 1 copias das instrugdes de utilizagdo por caixa, pelo que devem ser mantidas
num local acessivel a todos os utilizadores.

NOTA: Distribua as instrugdes em todos os locais e a todos os utilizadores do produto.
Estas instrugdes contém informagdes importantes para a utilizagéo segura do
produto. Leia estas instrugdes de utilizagdo na integra, incluindo as mensagens de
aviso e de atengdo antes de utilizar este produto. Se ndo seguir adequadamente as

instrugbes e as mensagens de aviso e de atengéo, podera provocar ferimentos graves

ou a morte do doente.

AVISO: Uma mensagem de AVISO fornece informagdes importantes sobre uma
situagé@o potencialmente perigosa que, se nao for evitada, podera resultar em morte
ou fenmentos graves.

ATENGAO: Uma mensagem de ATENQAO fornece informagdes importantes sobre
uma situagdo potencialmente perigosa que, se néo for evitada, pode resultar em
ferimentos leves ou moderados.

UTILIZACAO PREVISTA. Fornecer oxigénio aos doentes através do nariz.
INDICAGOES. Administragéo terapéutica de oxigénio através do nariz.
CONTRAINDICAGOES. Este dispositivo ndo é adequado para utilizagdo quando o
nariz esta gravemente congestionado ou bloqueado.

UTILIZADOR PREVISTO. Este dispositivo pode ser utilizado em ambiente pré-hospi-
talar, hospitalar ou em ambulancias por pessoal clinico devidamente qualificado.
CATEGORIA DE DOENTES. As canulas nasais encontram-se disponiveis em taman-
hos para adultos, criangas, lactentes, recém-nascidos e prematuros. Os tamanhos do
produto é |nd|cado no folheto |nforma1|vo do produto e na etiqueta da caixa.
SELEGAO DO TAMANHO. O pessoal clinico adequadamente treinado deve garantir
que o tamanho da canula nasal selecionada se ajusta ao doente. Os tubos nasais
devem manter-se alinhados com as narinas. Os tubos nasais nos tamanhos destina-
dos a criangas, lactentes, recém-nascidos e prematuros podem ser mais curtos, se
necessario. _ N

VERIFICAGCOES ANTES DA UTILIZACAO.Certifique-se de que nenhum componente
esta danificado e que todos estédo devidamente fixos, e que a canula se encontra livre
de obstrugdes e corpos estranhos. Ambas as narinas devem estar desobstruidas.
INSTRUCOES DE UTILIZAGAO

1. Insira os tubos nasais nas narinas do doente (Fig. 1).

2. O elemento de fixagéo possibilita o posicionamento ideal dos tubos (Fig. 2).

3. Posicione os tubos sobre as orelhas do doente (Fig. 3).

4. Para produtos de canula nasal com protetores de orelhas, ajuste o protetor de
orelhas para que este fique posicionado a volta das orelhas do doente, para evitar
feridas de pressdo nas mesmas (Fig. 4).

5. Adapte o ajustador para uma fixagdo segura e confortavel (Fig. 5).

6. Prenda o tubo de oxigénio ao fluxémetro de oxigénio, ao concentrador de oxigénio
ou ao desumidificador de bolhas. Os conjuntos de canulas nasais necessitam que
uma extremidade do tubo de oxigénio esteja presa ao conjunto e a outra extremidade
do tubo de oxigénio a um fluxémetro de oxigénio, a um concentrador de oxigénio ou a
um desumidificador de bolhas. Os tubos de oxigénio devem ser presos utilizando um
movimento de impuls&o/tor¢éo (Fig. 6).

Tamanho da cénula nasal Taxa de fluxo méaximo

6 L/min
Adulto 4 L /min ou mais requer humidificacdo

4. Ce produit est destiné a n’étre utilisé que sur un seul patient. La réutilisation sur
un autre patient présente un risque de contamination croisée et constitue donc une
menace pour la sécurité du patient.

5. N'utilisez pas de détergents forts ou parfumés, de produits & base d’alcool ou de
savons/lotions pour nettoyer la canule nasale. Ne stérilisez pas la canule nasale.

6. La concentration d'oxygéne est influencée par le volume courant du patient et par
son profil respiratoire. *

7. Vérifiez que la taille adéquate est utilisée. Des embouts nasaux trop serrés peuvent en-
trainer I'administration accidentelle de la ventilation en pression positive continue (CPAP).
8. AUX ETATS-UNIS : Rx ONLY : sur ordonnance uniquement

9. Positionnez le tube d’oxygene de maniére a éviter tout risque de trébuchement.
10. Lutilisation d’'une canule nasale peut entrainer une irritation ou des douleurs au niveau
du nez, ainsi qu'une irritation de la peau la ol la canule entre en contact avec la peau.
Avertissement :

1. Le pallent doit étre surveillé (Sa0,) pendant I'utilisation de ce dispositif.

2. |l est nécessaire de pleinement comprendre et respecter le présent mode d’emploi
lors de toute utilisation du dispositif médical.

3. Le dispositif médical ne peut étre utilisé que dans le cadre de son

usage prévu. Le clinicien doit connaitre et tenir compte de tout antécédent médical
connu susceptible de rendre impossible ou de compromettre I'utilisation stire du produit.
44. Respectez I'ensemble des mises en gardes et avertissements figurant dans
le présent mode d’emploi, ainsi que toutes les informations figurant sur les
étiquettes du dispositif médical. Le non-respect de ces énoncés est considéré
comme étant non conforme a I'usage prévu de ce dispositif médical.

5.1l existe un risque d’incendie lors d’un traitement sous oxygéne. Ne pas utiliser
a proximité d’étincelles ou de flammes.

6. Fumer pendant I'oxygénothérapie est dangereux et risque d’entrainer des
blessures graves en cas d’'incendie.

7. N'utilisez que des lotions ou des pommades dont la compatibilité avec I'ox-
ygene est indiquée, afin d'éviter le risque d’incendie et de bralures.

8. Un exces d’oxygene administré aux nouveau-nés prématurés peut entrainer
une altération de la vision.

9. Ce dispositif ne doit étre utilisé qu’en combinaison avec un systéeme d’adminis-
tration d’oxygéene capable de fournir avec précision le débit requis.

10. Maintenez le tube a I'écart du cou pour éviter d’obstruer les voies respira-
toires.

11. Ne lubrifiez pas les attaches, raccords, tubes ou autres accessoires afin
d'éviter tout risque d’incendie et de bralures.

ELIMINATION. Aprés utilisation, le produit doit étre éliminé conformément aux pro-
tocoles et réglementations locaux en matiére d’hygiéne sanitaire et d'élimination des
déchets médicaux en vigueur.

Stockage recommandé a température ambiante pendant la durée de conservation
indiquée.

de Es wird pro Verpackungseinheit nicht fiir jede Nasenbrille eine
Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Pro Verpackungseinheit werden nur 1 Exemplare
der Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Diese sollten daher an einem fiir alle Benutzer
zuganglichen Ort aufbewahrt werden.

HINWEIS: Verteilen Sie Gebrauchsanweisungen an alle Produktstandorte und Benutzer.
Diese Gebrauchsanweisung enthélt wichtige Informationen fiir die sichere Anwendung
des Produkts. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollsténdig durch, einschlieRlich
Warn- und Vorsichtshinweisen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die
Nichtbeachtung von Warn-, Vorsichts- und Anwendungshinweisen kénnte beim
Patienten zu einer schweren Verletzung oder sogar zum Tod fiihren.

WARNUNG: Ein WARNHINWEIS liefert wichtige Informationen zu einer méglichen
Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, beim Patienten zu einer schw-
eren Verletzung oder sogar zum Tod flihren kénnte.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS liefert wichtige Informationen zu einer mégli-
chen Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, beim Patienten zu einer
leichten bis mittelschweren Verletzung fiihren kénnte.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG. Zur Zufuhr von Sauerstoff in die Nase
des Patienten.

INDIKATIONEN. Therapeutische Verabreichung von Sauerstoff iber die Nase.
KONTRAINDIKATIONEN. Das Produkt ist nicht geeignet zur Verwendung bei stark
verstopfter oder blockierter Nase.

VORGESEHENER BENUTZER. Dieses Produkt kann von entsprechend geschultem
klinischen Fachpersonal im praklinischen Bereich, im Rettungswagen oder im Krank-
enhausumfeld verwendet werden.

PATIENTENKATEGORIE. Nasenbrillen sind in Gréfen fur Erwachsene, Kinder,
Neugeborene erhaltlich. Die Produktgréfen sind in der Packungsbeilage und auf dem
Etikett der Verpacku gseinheit angegeben.

AUSWAHL DER GROSSE. Entsprechend geschultes klinisches Fachpersonal sollte
sicherstellen, dass die GroRe der Nasenbrille auf den Patienten abgestimmt ist. Die
Ansatzstlicke miissen innerhalb der Nasenldcher in Position bleiben. Die Ansatzstiicke
der Nasenbrillen fiir Kinder, Neugeborene kdnnen bei Bedarf gekiirzt werden.
UBERPRUFUNG VOR DER VERWENDUNG. Stellen Sie sicher, dass alle Kompo-
nenten unbeschadigt und sicher befestigt sind und die Nasenbrille frei von Obstruk-
tionen und Fremdkorpern ist. Die Nasenldcher dirfen nicht verstopft sein.
ANWENDUNGSHINWEISE

1. Setzen Sie die Ansatzstiicke in die Nasenlocher des Patienten ein (Abb. 1).

2. Der Nasensteg hilft bei der optimalen Positionierung der Ansatzstiicke (Abb. 2).

3. Fuhren Sie den Schlauch tiber die Ohren des Patienten (Abb.3).

4. Bei Nasenbrillen mit Ohr-Protektor passen Sie die Ohr-Protektoren so an, dass sie
um die Ohren des Patienten liegen und somit Druckstellen an den Ohren verhindern
(Abb. 4).

5. Passen Sie den Einstellschieber so an, dass die Nasenbrille sicher und fiir den
Patienten angenehm sitzt (Abb. 5).

6. Verbinden Sie den Sauerstoffschlauch mit dem Sauerstoff-Flowmeter, Sauer-
stoffkonzentrator oder Sprudler-Anfeuchter. Bei Nasenbrillen mit Headset muss

ein Ende des Sauerstoffschlauchs mit dem Headset und das andere Ende des
Sauerstoffschlauchs mit dem Sauerstoff-Flowmeter, Sauerstoffkonzentrator oder
Sprudler-Anfeuchter verbunden werden. Der Sauerstoffschlauch muss mittels Druck-/
Drehbewegung fixiert werden (Abb. 6).

GroRe der Nasenbrille Maximale Flow-Rate
. L/min
Fir Erwachsene 4 L/min oder mehr erfordern eine Befeuchtung

Fir Kinder, Neugeborene 2 L/min

Sauerst- Ungefahre Sauerstoffk die er

off-Flow-Rate Patienten zugefiihrt wird*

2 L/min 28 %

4 L/min 36 %

6 L/min 43 %

UBERPRUFUNGEN WAHREND DER VERWENDUNG

Eine Patienteniiberwachung (Sa0,) ist wahrend der Anwendung dieses Produkts
unbedingt erforderlich.

Stellen Sie sicher, dass die Ansatzstiicke nicht aus den Nasenl6chern herausrutschen.
Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch der Nasenbrille nicht verdreht oder abge-
knickt ist, und halten Sie den Schlauch vom Hals des

Patienten fern, um eine Atemwegsobstruktion zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass der Sauerstoffschlauch keine Stolperfalle darstellt.

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung an einem einzelnen Patienten bestimmt. Ent-
sorgen Sie das Produkt, wenn es Anzeichen einer Leistungsverschlechterung zeigt,
beschadigt ist oder sich nicht mehr fiir die bestimmungsgeméaRe Verwendung eignet.
Vorsicht:

1. Nur zur Verwendung durch entsprechend geschultes medizinisches Fachpersonal.
2. Stellen Sie sicher, dass das geschulte medizinische Fachpersonal mit dem Inhalt
dieser Gebrauchsanweisung vertraut ist.

3. Fuhren Sie vor der Verwendung stets eine Uberprufung des Produkts durch.

4. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung an einem einzelnen Patienten bestimmt.
Die Wiederverwendung an einem anderen Patienten stellt aufgrund des Risikos einer
Kreuzinfektion eine Gefahr fiir die Patientensicherheit dar.

5. Die Sauerstoffkonzentration wird durch das Tidalvolumen und das Atemmuster des
Patienten beeinflusst. *

6. Stellen Sie sicher, dass die richtige GroRe verwendet wird. Sitzen die Ansatzstiicke
zu straff, kann dies zu einer versehentlichen

CPAP-Beatmung fiihren.

7. HINWEIS FUR KUNDEN IN DEN USA: Rx ONLY

8. Der Sauerstoffschlauch ist sicher zu verlegen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
9. Die Verwendung einer Nasenbrille kann zu Reizungen oder

Wundsein in der Nase fiihren und an Stellen, an denen die Nasenbrille mit der Haut in
Kontakt kommt, Hautreizungen verursachen.

Warnung:

1. Eine Patiententiberwachung (Sa0,) ist wéhrend der Anwendung dieses Produkts
unbedingt erforderlich.

2. Jede Verwendung des Medizinprodukts setzt das vollstandige

Verstandnis und die Beachtung der Gebrauchsanweisung voraus.

3. Das Medizinprodukt darf nur fiir die Zwecke der angegebenen bestimmungs-
gemaRen Verwendung eingesetzt werden. Der Arzt sollte alle bereits bestehenden
gesundheitlichen Beschwerden, die einer sicheren Anwendung des Produkts entge-
genstehen wiirden oder diese beeintréchtigen kénnten, kennen und beriicksichtigen.
4. Beachten Sie alle Vorsichts- und Warnhinweise in dieser

Gebrauchsanweisung sowie alle Angaben auf den Etiketten des Medizinprodukts. Bei
Nichtbeachtung dieser Hinweise liegt eine nicht bestimmungsgeméaRe Verwendung
dieses Medizinprodukts vor.

5. Bei Sauerstoffgeraten und -therapien besteht Brandgefahr. Diese diirfen daher nicht
in der Nahe von Funken oder offenen Flammen angewendet werden.

6. Rauchen wahrend der Sauerstofftherapie ist gefahrlich und kann zu schweren
Brandverletzungen fiihren.

7. Verwenden Sie nur Lotionen oder Salben, die als sauerstoffvertraglich gekennzeich-
net sind, um die Gefahr von Feuer und

Verbrennungen zu vermeiden.

8. Bei Frilhgeborenen kann eine ibermaRige Sauerstoffzufuhr zu Sehschaden fiihren.

Criangas, recém-nascidos L/min

Taxa de fluxo de C Gao aproxi de ada a
oxigénio doentes adultos*
2 L/min 289
4 L/min 67
6 L/min 439

VERIFICAGOES DURANTE A UTILIZAGAO

Deve utilizar-se o sistema de monitorizacao de doentes (Sa0,) com este dispositivo.
Certifique-se de que os tubos nasais permanecem inseridos nas narinas.

Verifique se o tubo da canula nasal ndo se encontra torcido ou dobrado e mantenha
os tubos afastados do pescogo para evitar a obstrugao das vias respiratorias.
Certifique-se de que os tubos de oxigénio no constituem um perigo de tropecamento
Este produto destina-se a uma utilizagdo Unica por doente. Elimine o dispositivo se
este exibir sinais de degradagao ou se estiver danificado e nao se adequar a sua
utilizagdo prevista.

Atengao:

1. Apenas para utilizagao por parte de pessoal devidamente qualificado.

2. Certifique-se de que o pessoal qualificado esta familiarizado com o contetido
destas instrugoes.

3. Efetue sempre verificagdes antes da utilizagéo.

4. Este produto destina-se a uma utilizagao Unica por doente. A reutilizagdo num outro
doente representa uma ameaca a seguranga do mesmo devido as infegoes cruzadas.
5. A concentragao de oxigénio ¢ afetada pelo volume corrente e pelo padrao res-
piratério do doente.*

6. Certifique-se de que o tamanho correto € utilizado. Os tubos nasais que se encon-
trem demasiado justos podem resultar na administragao acidental de CPAP.

7. Para os EUA: Rx ONLY

8. Posicione os tubos de oxigénio de forma segura para evitar os perigos de
tropecamento.

9. A utilizagdo da canula nasal pode resultar em irritagédo nasal ou dor e causar
irritagao cutanea nas areas em que a canula nasal esteja em contacto com a pele.
Aviso:

1. Deve utilizar-se o sistema de monitorizagéo de doentes (SaO,) com este dispositivo.

2. A utilizagéo deste dispositivo médico requer plena compreensao e cumprimento das

instrucoes de utilizagao.

3. O dispositivo médico apenas podera ser utilizado para a finalidade especificada
como a utilizagéo prevista. O médico devera estar consciente de e considerar
qualquer condi¢do médica preexistente que possa impedir ou afetar a utilizagéo
segura deste produto.

4. Obedeca a todas as mensagens de atencéo e de aviso presentes nestas instrugoes

e a todas as informagdes nas etiquetas do dispositivo médico. O incumprimento des-

tas mensagens é considerado como uma forma de nao conformidade com a utilizagao

prevista deste dispositivo médico.
5. Existe um risco de incéndio associado a oxigenoterapia e aos equipamentos para
tal utilizados. N&o utilizar perto de faiscas ou chamas abertas.

6. Fumar durante a oxigenoterapia € perigoso e provocara, provavelmente, ferimentos

graves associados ao fogo

7. Utilize apenas logdes ou pomadas rotuladas como compativeis com oxigénio para
evitar o risco de incéndio e queimaduras

8. Aadministragéo excessiva de oxigénio a lactentes prematuros pode causar danos a viséo.
9. Este dispositivo s6 deve ser utilizado com um sistema de fornecimento de oxigénio
que possa administrar com precis&o a taxa de fluxo necessaria.

10. Mantenha os tubos afastados do pescogo para evitar a obstrugdo das vias
respiratérias

11. Néo lubrifique encaixes, ligagdes, tubos ou outros acessorios para evitar o
risco de incéndio e queimaduras.

ELIMINACAO. Apos a sua utilizagdo, deve eliminar o produto de acordo com os
protocolos e regulamentos locais de satde e higiene e de eliminagéo de residuos.
Recomenda-se o armazenamento a temperatura ambiente durante o periodo de vida
atil indicado do produto.

it Le istruzioni per I'uso non vengono fornite separatamente. Le istruzioni per 'uso
sono fornite solo in 1 copie per scatola e devono pertanto essere conservate in un
luogo accessibile a tutti gli utilizzatori.

NOTA: distribuire le istruzioni in tutti i luoghi in cui si utilizza il prodotto e a tutti gli utenti.
Queste istruzioni contengono informazioni importanti per I'uso sicuro del prodotto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso,
comprese le avvertenze e le precauzioni. La mancata osservanza di avvertenze,
precauzioni e istruzioni puo causare lesioni gravi o il decesso del paziente.

AVVERTENZA: un’AVVERTENZA fornisce informazioni importanti su una situazione poten-

zialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare il decesso o lesioni gravi.
PRECAUZIONE: una PRECAUZIONE fornisce informazioni importanti su una
situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare
lesioni lievi o moderate.

USO PREVISTO. Erogare ossigeno nel naso del paziente.

INDICAZIONI. Somministrazione terapeutica di ossigeno attraverso il naso.
CONTROINDICAZIONI. Questo dispositivo non & adatto per I'utilizzo in caso di naso
molto congestionato o ostruito.

UTENTE PREVISTO. Questo dispositivo puo essere utilizzato in ambiente preos-
pedaliero, in ambulanza o in cliniche ospedaliere da personale clinico adeguatamente
addestrato.

CATEGORIE DI PAZIENTI. Le cannule nasali sono disponibili nelle misure Adulto,
Pediatrico e Neonatale. Le misure dei prodotti sono indicate sul foglietto all'interno
della confezione e sull'etichetta della scatola.

SELEZIONE DELLA MISURA. Personale clinico adeguatamente addestrato deve
garantire la selezione di una misura della cannula nasale adatta al paziente. | rebbi
devono rimanere in posizione nelle narici. Nelle misure Pediatrico e Neonatale i rebbi
possono essere tagliati per accorciarli, se necessario.

ISPEZIONE PRIMA DELL’UTILIZZO. Assicurarsi che tutti i componenti siano integri e

fissati saldamente e che la cannula sia priva di ostruzioni e corpi estranei. Entrambe le

narici devono essere libere.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Inserire i rebbi nelle narici dei pazienti (Fig. 1).

2. |l supporto di posizionamento facilita il posizionamento ottimale dei rebbi (Fig. 2).
3. Posizionare i tubi sulle orecchie dei pazienti (Fig. 3

4. Per le cannule con protezione per le orecchie, regolare le protezioni per le orecchie
posizionandole intorno alle orecchie del paziente in modo da evitare la comparsa di
piaghe dovute alla pressione sulle orecchie (Fig. 4).

5. Regolare il fermo scorrevole affinché il dispositivo sia fissato in modo sicuro e
confortevole (Fig. 5).

6. Collegare il tubo dell'ossigeno al flussometro dell’'ossigeno, al concentratore di
ossigeno o all'umidificatore a bolle. | set per cannule nasali richiedono che un’es-
tremita del tubo dell'ossigeno sia collegata al set e I'altra estremita al flussometro, al
concentratore di ossigeno o all'umidificatore a bolle. Il tubo dell'ossigeno deve essere
fissato con un movimento di spinta/torsione (Fig. 6).

5. Le apparecchiature per ossigeno e la terapia con ossigeno comportano il rischio di
incendio. Non utilizzare vicino a scintille o fiamme libere.

6. Fumare durante la terapia con ossigeno € pericoloso e pud provocare gravi ustioni.
7. Per evitare il rischio di incendi e ustioni, utilizzare solo lozioni o creme etichettate
come compatibili con 'ossigeno.

8. L'erogazione di ossigeno in eccesso ai neonati prematuri pud causare danni alla vista.
9. Questo dispositivo deve essere utilizzato solo con un sistema di erogazione dell’'os-
sigeno in grado di erogare con precisione la portata richiesta.

10. Tenere il tubo lontano dal collo per evitare ostruzioni delle vie aeree.

11. Per evitare il rischio di incendi e ustioni non usare lubrificanti su raccordi, tubi
o altri accessori.

SMALTIMENTO. Dopo I'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformita con i proto-
colli e le normative locali in materia di igiene sanitaria e smaltimento dei rifiuti.
Conservazione raccomandata a temperatura ambiente per la durata di validita indicata
del prodotto.

nl De gebruiksinstructies worden niet afzonderlijk verstrekt. Elke doos bevat slechts 1
exemplaren van de handleiding, zodat deze op een plek moeten worden bewaard die
bereikbaar is voor alle gebruikers.

OPMERKING: Verdeel de instructies over alle productlocaties en gebruikers.

Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor het veilige gebruik van het product.
Lees deze gebruiksinstructies voorafgaand aan het gebruik van het product volledig
door, inclusief de waarschuwingen. Als de waarschuwingen en instructies niet in acht
worden genomen, kan dit ernstig letsel of de dood van de patiént tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING bevat belangrijke informatie over een
mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de dood kan leiden als ze niet
wordt vermeden.

PAS OP: Een PAS OP-verklaring bevat belangrijke informatie over een mogelijk gevaarii-
jke situatie die tot licht of middelzwaar letsel kan leiden als ze niet wordt vermeden.
BEOOGD GEBRUIK

Het via de neus toedienen van zuurstof aan de patiént.

INDICATIES

Therapeutische toediening van zuurstof via de neus.

CONTRA-INDICATIES

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik wanneer de neus een hoge mate aan
congestie vertoont of verstopt is.

BEOOGDE GEBRUIKER

Dit apparaat mag door voldoende opgeleid klinisch personeel worden gebruikt in een
kliniek, ambulance of ziekenhuis.

PATIENTCATEGORIE

Nasale canules zijn beschikbaar in maten die geschikt zijn voor volwassenen, grote
kinderen en neonatalen. De maten van het product worden vermeld op de bijsluiter en
op het etiket op de doos.

KEUZE VAN DE JUISTE MAAT

Voldoende opgeleid klinisch personeel moet ervoor zorgen dat de maat van de nasale
canule geschikt is voor de patiént. De nasale buisjes moeten op hun plaats blijven

in de neusgaten. De nasale buisjes in de maten voor grote kinderen en neonatalen
kunnen indien nodig worden ingekort.

CONTROLE VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn, of de canule stevig is bevestigd en of
de canule vrij is van obstructies en vreemde voorwerpen. De beide neusgaten moeten
vrij zijn van obstructies.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Steek de nasale buisjes in de neusgaten van de patiént (Afb. 1).

2. Het geleidingszadel helpt bij het correct positioneren van de buisjes (Afb. 2).

3. Leg de slangetjes boven de oren van de patiént (Afb. 3).

4. Voor oorkappen bij nasale canules past u de oorkap zodanig aan dat deze zich
rondom het oor van de patiént bevindt om te voorkomen dat er pijnlijke drukplekken op
de oren ontstaan (Afb. 4).

5. Zorg dat de canule niet kan losraken maar toch comfortabel is aangebracht (Afb. 5).
6. Sluit de zuurstofslangetjes aan op de meter voor de zuurstofstroming, de zuurcon-
centrator of de luchtbelbevochtiger. Bij nasale canule headsets moet het ene uiteinde
van een zuurstofslang worden aangesloten op de headset; het andere uiteinde van
zuurstofslang wordt bevestigd aan de meter voor de zuurstofstroming, de zuurstofcon-
centrator of de luchtbelbevochtiger. De zuurstofslangetjes moeten worden bevestigd
door de duwen en te draaien (Afb. 6).

Maat nasale canule Maximale stroomsnelheid
6 I/min
Volwassene Bij 4 Umin of meer is bevochtiging vereist
Grote kinderen, neonatalen 2 |/min

valttadksesi tulipalon ja palovammojen vaaran.

8. Keskosten liiallinen hapen saanti voi vahingoittaa nékoa.

9. Tata laitetta saa kayttaa vain sellaisen hapenantojarjestelmén kanssa, joka pystyy
tuottamaan tarvittavan virtausnopeuden tarkasti.

10. Pidé letku poissa kaulalta valttaaksesi hengitysteiden tukkeutumisen.

11. Ala voitele liitoksia, liitdntdja, letkuja ja muut tarvikkeita, jotta valtat tulipalon ja
palovammojen vaaran.
HAVITTAMINEN
Kayton jalkeen tuote on havitettava paikallisten terveydenhuollon hygieniaa ja jatehuol-
toa koskevien protokollien ja maaraysten mukaisesti.

Suositellaan sailytettédvéksi huoneenlammossé tuotteessa ilmoitetun sailyvyysajan.

sv Bruksanvisningen levereras inte separat. Endast 1 exemplar av bruksanvisningen
tillhandahalls per lada och bér darfér férvaras pa en lattillganglig plats for alla anvandare.
OBS! Dela ut instruktionerna till produktens alla platser och anvéandare.

Dessa instruktioner innehaller viktig information for saker anvéndning av produkten. Las
dessa instruktioner for anvandning i sin helhet, inklusive varningar och forsiktighetsat-
garder innan du anvander denna produkt. Underlatenhet att korrekt folja varningar, forsik-
tighetsatgarder och instruktioner kan leda till allvarlig skada eller ddsfall fér patienten.
VARNING: Ett varningsmeddelande ger viktig information om en potentiellt farlig situa-
tion som kan leda till dédsfall eller allvarliga skador, om den inte undviks.
FORSIKTIGHET: Ett meddelande om FORSIKTIGHET ger viktig information om en po-
tentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller lindriga skador, om den inte undviks.
AVSEDD ANVANDNING

Att tillféra syre till patienternas nasa.

INDIKATIONER

Terapeutisk tillférsel av syre genom nésan.

KONTRAINDIKATIONER

Denna enhet ar inte Iamplig fér anvéndning nar nasan &r kraftigt tappt eller blockerad.
AVSEDD ANVANDARE

Denna enhet kan anvandas i prehospital miljé, ambulans eller sjukhusmiljé av lampligt
utbildad klinisk personal.

PATIENTKATEGORI

Nargrimmor &r tillgéngliga i storlekar fér vuxna, barn och fér nyfédda. Produktstorlekar
anges pa produktférpackningen och férpackningens etikett.

VAL AV STORLEK

Lampligt utbildad klinisk personal bér se till att en ndsgrimmas storlek véljs for att passa
patienten. Nasstiften maste stanna kvar i nasborrarna. Nasstiften i storlekar fér barn och
for nyfédda kan kortas av om det behévs.

KONTROLL FORE ANVANDNING

Se till att alla komponenter ar oskadda och fastsatta och att grimman ar fri fran hinder
och frammande partiklar. Bada nasborrarna maste vara obehindrade.
BRUKSANVISNINGAR

1. Montera nasstiften i patientens nasgangar (Fig. 1).

2. Placeringssadeln underlattar en optimal placenng av stiften (Fig. 2).

3. Placera slangen 6ver patlenternas oron (Fig. 3,

4. For produkter med nasgrimma och huvudband ska du justera huvudbandet sa att det
ar placerat runt patientens oron, for att forhindra trycksar pa éronen (Fig. 4).

5. Justera reglaget for en saker, bekvam passform (Fig. 5).

6. Anslut s gen till o] néataren, syrgaskoncentratorn eller luftfuktaren. N&s-
grimmans huvudanordning kraver en dnde av en syreslangar som ska féstas p& huvudanord-
ningen. Den andra anden av syrgasslangen fésts vid syrgasflodesmataren, syrgaskoncentra-
torn eller luftfuktaren. Syrgasslangen maste fastas med en tryck- och vridrorelse. (Fig. 6)

Storlek p& ndsgrimma Hogsta flodeshastighet
6 I/min
Vuxen 4 I/min eller mer kraver befuktning
Barn, nyfodd 2 1/min
N " Ungefarlig syrgaskoncentration som tillfors till vuxna
Syreflodeshastighet patienter*
2 |/min 28 %
4 I/min 36 %
6 I/min 43 %

KONTROLLER UNDER ANVANDNING

Patient6vervakning (SaO,, )maste anvandas med den har enheten.

Se till att nasstiften stannar kvar i ndsgangarna.

Kontrollera att ndsgrimmans slang inte &r vriden eller béjd och hall slangen borta fran
halsen for att undvika luftvagsobstruktion.

Kontrollera att syrgasslangen inte utgér nagon snubbelrisk

Detta ar en produkt som endast far anvandas pa en patient. Kassera om anordningen
visar tecken pa forsamring eller &r skadad och inte langre Iamplig for avsedd anvéand-
ning.

Str Iheid Zuur atie (bij b ing) die moet worden
zuurstof geleverd aan volwassen patiénten*
21/min 28%
4 1/min 6%
6 I/min 43%

CONTROLES TIJDENS HET GEBRUIK

Bij dit apparaat moet gebruik worden gemaakt van patiéntbewaking (Sa0,).

Zorg ervoor dat de nasale buisjes in de neusgaten blijven zitten.

Controleer of het nasale canuleslangetje niet gedraaid of geknikt is en houd slangetjes

uit de buurt van de nek om te voorkomen dat de luchtwegen worden afgesloten.

Zorg dat de zuurstofslangetjes geen gevaar voor struikelen opleveren

Dit product is bedoeld voor gebruik bij €één patiént. Werp het apparaat weg als

het tekenen van slijtage vertoont, beschadigd is of niet langer geschikt is voor het

beoogde gebruik.

Pas op:

1. Alleen voor gebruik door voldoende opgeleid personeel.

2. Zorg dat opgeleid personeel vertrouwd is met de inhoud van deze instructie.

3. Controleer het apparaat altijd voorafgaand aan het gebruik.

4. Dit product is bedoeld voor gebruik bij één patiént. Als het product opnieuw wordt

gebruikt bij een andere patiént, kan dit de veiligheid van de patiént in gevaar brengen

vanwege besmetting.

5.De zuurstofconcentratle wordt beinvioed door de longinhoud en het ademhalingspa-

troon van de patiént. *

6. Let op dat de juiste maat wordt gebruikt. Nasale buisjes die te strak zijn bevestigd,

kunnen ertoe leiden dat onbedoeld kunstmatige beademing (CPAP) wordt toegediend.

7. VOOR DE VS: Rx ONLY

8. Maak de zuurstofslangetjes stevig vast zodat ze geen struikelgevaar opleveren.

9. Het gebruik van een nasale canule kan tot irritatie of pijnlijke plekken aan de neus

en huidirritatie leiden op plaatsen waar de nasale canule in contact komt met de huid.

Waarschuwing:

1. Bij dit apparaat moet gebruik worden gemaakt van patiéntbewaking (Sa0,).

2. De gebruiksinstructies moeten volledig worden begrepen en in acht wordén
enomen bij het gebruik van het medisch apparaat.

3. Het medisch apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel dat hier wordt

vermeld als het beoogde gebruik. De verzorger moet zich informeren over mogelijke

gezondheidsklachten van de patiént en hiermee rekening houden aangezien ze het

veilige gebruik van het product onmogelijk zouden kunnen maken of beinvioeden.

4. Neem alle waarschuwingen in deze instructies en alle informatie op etiketten op me-

dische apparaten in acht. Als dit wordt nagelaten, handelt u in strijd met het beoogde

gebruik van dit medische apparaat.

5. Zuurstofapparatuur en het gebruik hiervan brengt brandgevaar met zich mee.

Gebruik de apparatuur niet in de buurt van vonken of open vuur.

6. Roken tijdens het toedienen van zuurstof is gevaarlijk en kan tot ernstige verwon-

dingen door brand leiden

7. Gebruik alleen lotions of zalven waarvan u zeker weet dat deze veilig in combinatie met

zuurstof kunnen worden gebruikt om het risico op brand en brandwonden te vermijden.

8. Als er bovenmatig veel zuurstof aan te vroeg geboren baby’s wordt toegediend, kan

dit tot schade aan het gezichtsvermogen leiden.

9. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in combinatie met een systeem voor de to-

evoer van zuurstof dat exact de vereiste hoeveelheid zuurstof per minuut kan leveren.

10. Let op dat de slangetjes zich niet om de nek van de patiént wikkelen.

11. Smeer geen fittingen, aansluitingen, slangen of andere accessoires om het

risico op brand en brandwonden te voorkomen.

VERWIJDERING

Na het gebruik moet het product met inachtneming van de plaatselijke voorschriften

voor het hygiénisch hanteren en wegwerpen van (medisch) afval worden verwijderd.

Aanbevolen opslag bij kamertemperatuur tijdens de aangegeven houdbaarheidster-

mijn van het product.

no Bruksanvisningen leveres ikke med hvert enkelt produkt. Bare 1 eksemplarer av
bruksanvisningen leveres per eske, og disse ber derfor oppbevares pa et sted hvor de
er tilgjengelige for alle brukere.

ERKNAD: Distribuer instruksjoner til alle produktsteder og brukere.
Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon om sikker bruk av produktet. Les
denne bruksanvisningen i sin helhet, inkludert advarsler og forsiktighetsregler, for du
bruker dette produktet. Hvis advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner ikke folges,
kan det fere il alvorlig personskade eller ded for pasienten.
ADVARSEL: ADVARSEL angir viktig informasjon om en potensielt farlig situasjon,
som hvis den ikke unngas, kan fere til dedsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: FORSIKTIG angir viktig informasjon om en potensielt farlig situasjon,
som hvis den ikke unngas, kan fere til mindre eller moderat personskade.
TILTENKT BRUK
Til tilfersel av oksygen i pasientens nese.
INDIKASJONER
Terapeutisk administrasjon av oksygen gjennom nesen.
KONTRAINDIKASJONER
Denne enheten er ikke egnet til bruk nar nesen er sveert tett eller blokkert.
TILTENKT BRUKER
Denne enheten kan brukes fer sykehusinnleggelse, i ambulanse eller pa sykehus av
klinisk personell med relevant opplaering.
PASIENTKATEGORI
Nesekanyler er tilgjengelige i sterrelser til voksne, barn og nyfedte. Produktstarrelser
er angitt i pakningsvedlegget og pa etiketten.
STORRELSESVALG
Klinisk personell med relevant oppleering skal serge for at nesekanylesterrelsen er
valgt for & passe pasienten. Prongene ma forbli pa plass i neseborene. Prongene i
sterrelsene til barn og nyfadte kan kuttes kortere om nedvendig.
KONTROLL F@R BRUK
Serg for at alle komponenter er i god stand og godt festet, og at kanylen er fri for
hindringer og fremmedlegemer. Begge neseborene ma veere uhindret.
BRUKSANVISNING
1. Plasser prongene i pasientens nesebor (Fig. 1).
2. Posisjoneringsstykket hjelper til med optlmal posmonenng av prongene (Fig. 2).
3. Plasser slangen over pasientens orer (Fig. 3
4. For nesekanyler med ereb ttelse kan grebesky 1 justeres slik at den er
plassert rundt pasientens gre. Dette er for & forhindre trykksar pa erene (Fig. 4).
5. Juster strammeren for en trygg og komfortabel passform (Fig. 5).
6. Fest oksygenslangen til oksygenstremningsmaleren, oksygenkonsentratoren eller
oksygenfukteren. Ved bruk av nesekanylesett skal den ene enden av oksygenslangen
festes til settet og den andre enden festes til oksygenstremningsmaleren, oksygenkon-
sentratoren eller oksygenfukteren. Oksygenslanger festes ved a skyve og vri (Fig. 6).

Storrelse pa nesekanyle Maksimal stremningshastighet
Voksne

Pediatrisk, nyfadt

6 I/min
4 I/min eller mer krever fukting
2 I/min

Omtrentlig oksygenkonsentrasjon levert

Oksygenstremningshastighet til voksne pasienter*

2 I/min 28 %
4 1/min 36 %
6 I/min 43 %

KONTROLL UNDER BRUK

Pasientovervaking (Sa0,) ma utferes med denne enheten.

Serg for at prongene forfsatt sitter i neseborene.

Kontroller at nesekanyleslangen ikke er vridd eller avklemt, og hold slangen unna
halsen for & unnga luftveisobstruksjon.

Serg for at oksygenslangen ikke er en snublefare.

Dette produktet er beregnet for bruk pa én pasient. Enheten skal kastes hvis den
viser tegn pa nedbrytning eller er skadet og ikke lenger egnet for den tiltenkte bruken.
Forsiktig:

1. Skal kun brukes av klinisk personell med egnet opplaering.

2. Serg for at oppleert personell er kjent med innholdet i denne bruksanvisningen.

3. Kontroller for bruk skal alltid utferes.

4. Dette produktet er beregnet for bruk pa én pasient. Gjenbruk pa en annen pasient
utgjer en fare for pasientsikkerheten pa grunn av risikoen for kryssinfeksjon.

5. Oksygenkonsentrasjonen pavirkes av pasientens tidevolum og pustemenster. *

6. Kontroller at riktig starrelse er brukt. Pronger som sitter for tett, kan fore til utilsiktet
administrering av CPAP.
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8. Plasser oksygenslangen pa en sikker mate for & unnga snublefare.

9. Bruk av nesekanyle kan fere til neseirritasjon eller -emhet og forarsake hudirritasjon
der nesekanylen kommer i kontakt med huden.

Advarsel:

1. Pasientovervaking (Sa0,) ma utferes med denne enheten.

2. Enhver bruk av medisinsk’ utstyr krever at bruksanvisningen forstas og felges i sin helhet.
3. Det medisinske utstyret ma kun brukes til det formalet som er angitt under tilsiktet
bruk. Legen skal veere oppmerksom pa og vurdere enhver kjent preeksisterende
medisinsk tilstand som vil utelukke eller kunne pavirke sikker bruk av produktet.

4. Folg alle forsiktighetsregler og advarsler i disse instruksjonene og all informasjon
som stér pa etiketter p& det medisinske utstyret. Hvis disse ikke folges, anses dette &
veere i strid med den tilsiktede bruken av dette medisinske utstyret.

5. Oksygenutstyr og -terapi utgjer en brannfare. Skal ikke brukes i naerheten av gnister
eller apen ild.

6. Reyking under oksygenbehandling er farlig og vil sannsynligvis fere il alvorlige
brannskader.

7. Bruk bare lotion eller salver som er merket som oksygenkompatible. Dette er for &
unnga fare for brann og brannskader.

8. Hvis det tilfares for mye oksygen til premature, kan dette forarsake synsskader.

9. Dette utstyret ma kun brukes med et oksygentilferselssystem som ngyaktig kan
tilfere den nedvendige stremningshastigheten.

10. Hold slangen unna halsen for & unnga luftveisobstruksjon.

11. Beslag, koblinger, slanger eller annet tilbehor skal ikke pafares
smeremiddel. Dette er for & unnga fare for brann og brannskader.

AVHENDING

Etter bruk skal produktet avhendes i samsvar med lokale protokoller og forskrifter for
handtering av medisinsk avfall.

Anbefalt oppbevaring ved romtemperatur i Iopet den angitte holdbarhetsperioden for
produktet.

fi Kayttoohjetta ei toimiteta erikseen. Laatikossa on vain 1 kopiota kayttéohjeista, joten
ne on sailytettava kaikkien kayttajien kaytettavissa olevassa paikassa.

HUOMAA: Jakele ohjeet kaikille tuotteen paikoille ja kayttajille.

Namé ohjeet sisaltavat térkeita tietoja tuotteen turvallisesta kaytosta. Lue nama
kayttdohjeet kokonaisuudessaan, mukaan lukien varoitukset ja huomautukset, ennen
taman tuotteen kayttda. Jos varoituksia, huomautuksia ja ohjeita ei noudateta oikein,
seurauksena voi olla potilaan vakava loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS: VAROITUS-lauseke antaa térkeaa tietoa mahdollisesti vaarallisesta
tilanteesta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sita ei valteta.
HUOMAUTUS: HUOMAUTUS-lauseke antaa tarkeita tietoja mahdollisesti vaarallises-
ta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vahaisia tai kohtalaisia vammoja, jos sité ei valteta.
KAYTTOTARKOITUS

Tuottaa happea potilaan nenééan.

KAYTTOAIHEET

Hapen terapeuttinen jakelu nenén kautta.

VASTA-AIHEET

Tama laite ei sovellu kéytettévéksi, kun nené on pahasti tukossa.

SUUNNITELTU KAYTTAJA

Tata laitetta voidaan kayttaa ensihoidossa, ambulanssissa tai sairaalahoidossa
asianmukaisesti koulutetun kliinisen henkiléston toimesta.

Tata tuotetta voidaan kayttaa kotihoitoymparistéssa. Asianmukaisesti koulutettu
kliininen henkilostod ohjeistaa kotihoitokayttajia oikeasta kaytosta.
POTILASLUOKKA

Nenan kanyylit ovat saatavilla aikuisten, lasten, vastasyntyneiden. Tuotekoot on
merkitty tuotepaketin pakkausselosteeseen ja laatikon etikettiin.

KOON VALINTA

Asianmukaisesti koulutetun kliinisen henkiloston pitéa varmistaa, etta nenakanyylin
koko on oikea potilaalle. Nenakappaleiden on pysyttava palkallaan sieraimissa.
KAYTTOA EDELTAVA TARKASTUS

Varmista, etta kaikki osat ovat ehijia ja kiinnitetty kunnolla ja ettd kanyylissa ei ole
esteitd tai vieraita esineitd. Molempien sierainten on oltava esteettémia.
KAYTTOOHJEET

1. Aseta nenékappaleet potilaan sieraimiin (Kuva 1).

2. Sijainnin satula auttaa asettam: piikit optimaalisesti (Kuva 2).

3. Ohjaa letku potilaan korvien paalté (Kuva 3).

4. Korvasuojilla varustetut nenakanyylituotteet: sdéda korvasuojaa niin, etta sijoittuu
Fotllaan korvan ympérille estdékseen paineesta syntyvia haavoja korvan ymparilla
Kuva 4).

5. Saada kytkinta, jotta laite istuu turvallisesti ja mukavasti (Kuva 5).

6. Kiinnita happiletku hapen virtausmittarin, happirikastimeen tai kuplakostuttimeen.
Nenakanyylin padkappaleet edellyttavat, efta happiletkun toinen paa kiinnitetaan
paakappaleeseen, ja happiletkun toinen paa kiinnitetdan hapen virtausmittariin, hap-
pirikastimeen tai kuplakostuttimeen. Happiletku on kiinnitettava tyonto-/kiertotoiminnon
avulla (Kuva 6).

Misura della cannula nasale Portata massima Nenékanyylin koko
Adulto 8 Iimin Aikuinen 6 min
4 |/min o piu richiede umidificazione 4 |/min tai enemman edellyttda kostutusta
Pediatrico, Neonatale 2 |/min Lapsi, vastasyntynyt 2 l/min
Portata Ci imativa di i ata Hapen L
i - ai pazienti adulti* vir Arvioitu annettu

2 I/min 28% 2 |/min 28 %
4 I/min 36% 4 l/min 36 %
6 I/min 43% 6 I/min 43 %

CONTROLLI DA ESEGUIRE DURANTE L'USO

Quando si utilizza questo dispositivo occorre monitorare il paziente (Sa0,).
Assicurarsi che i rebbi rimangano inseriti nelle narici.

Controllare che il tubo della cannula nasale non sia attorcigliato o piegato e tenere i
tubi lontani dal collo per non ostruire le vie aeree.

Accertarsi che il tubo dell’'ossigeno non comporti un pericolo di inciampo.

Questo prodotto & utilizzabile su un singolo paziente. Se il dispositivo presenta segni
di deterioramento o se & danneggiato e non & piti adatto all'uso previsto, smaltirlo.
Precauzioni:

1. Il disposi
addestrato.
2. Assicurarsi che il personale addestrato conosca bene il contenuto di queste
istruzioni per 'uso.

3. Ispezionare sempre prima dell'utilizzo.

4. Questo prodotto & utilizzabile su un singolo paziente. Il riutilizzo su un paziente
diverso comporta un rischio per la sicurezza del paziente a causa di possibile
infezione crociata.

5. La concentrazione di ossigeno & influenzata dal volume corrente e dal pattern
respiratorio del paziente. *

6. Assicurarsi di utilizzare la misura del dispositivo corretta. Se i rebbi sono troppo
stretti possono causare la somministrazione accidentale di CPAP.
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8. Posizionare il tubo dell’'ossigeno in modo sicuro per evitare il rischio di inciampo.
9. L'uso di una cannula nasale pud provocare irritazione o dolore nasale e causare
irritazione cutanea quando la cannula nasale entra in contatto con la pelle.
Avvertenze:

1. Quando si utilizza questo dispositivo occorre monitorare il paziente (Sa0,).

2. Qualsiasi uso del dispositivo medico richiede la piena comprensione e osservanza
delle istruzioni per l'uso.

3. Il dispositivo medico puo essere utilizzato solo per lo scopo indicato come uso
previsto. Il medico deve essere a conoscenza e prendere in considerazione qualsiasi
condizione medica preesistente nota che precluda o possa pregiudicare I'uso sicuro
del prodotto.

4. Osservare tutte le precauzioni e le avvertenze contenute in queste istruzioni e te-

o deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente

nere conto di tutte le informazioni riportate sulle etichette dei dispositivi medici. In caso

di mancata osservanza di tali indicazioni 'uso & considerato non conforme all'uso
previsto di questo dispositivo medico.

TARKASTUKSET KAYTON AIKANA

Patient monitoring (Sa0,) must be used with this device.

Varmista, etta nenakappalee1 on asetettu sieraimiin.

Tarkista, ettd nenakanyylin putki ei ole kierretty tai mutkalla ja pida letkut poissa
kaulalta vélttagksesi hengitysteiden tukkeuman.

Varmista, ettd happiletku ei aiheuta kompastumlsvaaraa

Tama on kertakayttdinen tuote. Havita, jos laitteessa nékyy hajoamisen merkkeja tai
jos se on vaurioitunut eika sovellu enaa kayttotarkoitukseensa.

Huomautus:

1. Tarkoitettu vain asianmukaisen koulutetun henkildston kayttoon.

2. Varmista, ettd koulutettu henkilokunta tuntee tdman ohjeen sisallon.

3. Suorita aina kayttoonottotarkistukset.

4. Tama on kertakayttoinen tuote. Uudelleenkayttd eri potilaalla aiheuttaa vaaran
potilasturvallisuudelle risti-infektion vuoksi.

5. Potilaan kertahengitystilavuus ja hengityskuvio vaikuttavat happipitoisuuteen. *
6. Varmista, etta kéytossa on oikea koko. Liian tiukka nendkappale voi johtaa tahat-
tomaan CPAP-jakeluun.
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8. Sijoita happiletku turvallisesti, jotta valtetaén kompastumisvaaran aiheutuminen.
9. Nenékanyylin kaytté voi aiheuttaa nenén &rsytysta tai arkuutta ja aiheuttaa ihoarsy-
tysta. ]OS nendkanyyli joutuu kosketuksiin ihon kanssa.

1. Taman laitteen kanssa on kaytettava potilaan seurantaa (Sa0,).

2. Lagkinnallisen laitteen kaytts edellyttad kayttohjeiden taydellista ymmartamisté ja
noudattamista.

3. Laakinnallista laitetta saa kayttaa ainoastaan aiottuun kayttétarkoitukseen méaarite-
tyssa tarkoituksessa. Kliinikon on oltava tietoinen ja otettava huomioon miké tahansa
tunnettu ladketieteellinen tila, joka estaisi tuotteen turvallisen kayton tai voisi vaikuttaa
siihen.

4. Noudata kaikkia ndiden ohjeiden huomautuksia ja varoituksia seka kaikkia
laakinnallisten laitteiden etikettien tietoja. Jos naita tiedotuksia ei noudateta, taman
laakinnallisen laitteen kayton ei katsota olevan kayttotarkoituksen mukaista.

5. Happilaitteiden ja -hoidon yhteydessa on olemassa tulipalon vaara. Ala kayta
avotulen tai kipindiden laheisyydessa.

6. Tupakointi happihoidon aikana on vaarallista ja aiheuttaa todennékéisesti palovam-
moja.

7. Kayta vain voiteita tai salvoja, jotka on merkitty hapen kanssa yhteensopiviksi

1. Endast fér anvandning av lamplig utbildad personal.

2. Se till att utbildad personal kénner till innehallet i denna bruksanvisning.

3. Utfor alltid kontroller fore anvandning.

4. Detta &r en produkt som endast far anvandas pa en patient. Ateranvandning pa en
annan patient utgor ett hot mot patientsékerheten avseende korsinfektion.

5. Syrekoncentrationen paverkas av patientens tidvattenvolym och andningsménster. *

6. Kontrollera att ratt storlek anvands. Nasstiften som sitter for hart kan leda till oavsiktlig
administrering av CPAP.
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8. Placera syrgasslangen pa ett sakert satt for att undvika snubbelrisk.

9. Anvandning av en nasgrimma kan resultera i nasirritation eller mhet och orsaka
hudirritation dar nasgrimma kommer i kontakt med huden.

Varning:

1. Patientévervakning (SaO,) maste anvéndas med den hér enheten.

2. All anvéndning av den médicintekniska utrustningen kréver fullstandig férstaelse och
beaktning for bruksanvisningen.

3. Den medicintekniska produkten far endast anvandas for det &ndamal som anges
som avsedd anvéandning. Lakaren bér vara medveten om och évervéga alla redan
kénda befintliga medicinska tillstand som kan utesluta eller paverka saker anvandning
av produkten.

4. Observera alla sékerhetsforeskrifter och varningar i dessa instruktioner och all information
om medicintekniska etiketter. Bristande efterlevnad av dessa pastaenden anses inte 6ver-
ensstdmma med den avsedda anvandningen av denna medicintekniska produkt.

5. Det finns risk for brand i samband med syrgasutrustning och behandling. Anvand inte
i narheten av gnistor eller 6ppen eld.

6. Rékning under syrgasbehandling &r farligt och kan leda till allvarlig skada vid brand
7. Anvand endast kramer eller salvor som ar mérkta som syrekompatibla for att undvika
risk for brand och brénnskador

8. For mycket syrgas som tillfors till for tidigt fodda spadbarn kan orsaka skada pa synen.
9. Denna enhet far endast anvandas med ett syrgastillférselssystem som exakt kan
tillféra den nodvandiga flodeshastigheten.

10. Hall medvetet slangen borta fran halsen for att undvika luftvagsobstruktion.

11. Smorj inte kopplingar, anslutningar, slangar eller andra tillbehor for att undvika risk
fér brand och brannskador.

KASSERING

Efter anvandning maste den har produkten kasseras i enlighet med lokal sjukvardshy-
gien och kasseringsrutiner och -regler.

Forvaring i rumstemperatur rekommenderas under den angivna hallbarhetstiden for
produkten.

da Betjeningsanvisningen leveres ikke enkeltvist. Der udleveres kun 1 kopier af bet-
jeningsanvisningen pr. kasse og ber derfor opbevares pa et sted, som er lettiigaengeligt
for alle brugere.

BEMARK: Distribuer betjeningsanvisningen til alle produktplaceringer og brugere.
Betjeningsanvisningen indeholder vigtige oplysninger om sikker brug af produktet. Lees
betjeningsanvisningen i sin helhed, ogsa advarsler og forsigtighedsregler, far produktet
tages i brug. Hvis advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner ikke felges, kan det
medfere alvorlig personskade eller patientdedsfald.

ADVARSEL: En ADVARSEL indeholder vigtige oplysninger om en potentielt farlig situa-
tion, som, hvis den ikke undgés, kan resultere i ded eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG: En FORSIGTIGHEDSREGEL indeholder vigtige oplysninger om en
potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgés, kan resultere i mindre eller moderat
tilskadekomst.

TILSIGTET ANVENDELSE

Formalet er at tilfore ilt til patientens naese.

INDIKATIONER

Terapeutisk administration af ilt gennem naesen.

KONTRAINDIKATIONER

Udstyret er ikke egnet til brug, hvis naesen er alvorligt tilstoppet eller blokeret.
TILSIGTET BRUGER

Udstyret kan anvendes af relevant uddannede kliniske medarbejdere for indlzeggelse pa
hospital, i ambulancer eller pa hospitaler.

PATIENTKATEGORI

Neesekanyler fas i forskellige sterrelser til henholdsvis Voksen, Pzediatrisk og Neonatal.
Produktsterrelserne er angivet pa indlaegssedlen i kassen og pa meerkatet pa pakken.
VALG AF STORRELSE

Relevant uddannet klinisk personale ber sikre, at der vaelges en naesekanylestor-
relse, som passer til patienten. Neeseanordninger skal blive siddende i naeseborene.
Naeseanordnlngerne i storrelserne til Paediatrisk og Neonatal kan afkortes, hvis det er
ngdvendigt.

CHECK F@R BRUG

Serg for, at alle komponenter er intakte og fastgjort sikkert, og at kanylen ikke er blok-
eret eller indeholder fremmedlegemer. Begge naesebor skal veere tilgeengelige.
BETJENINGSANVISNING

1. Indszet naeseanordninger i patientens naesebor (Fig. 1).

2. Placeringsbgijlen bidrager til optimal placering (Fig. 2).

3. Anbring slangen over patienternes erer (Fig. 3).

4. | forbindelse med nzesekanyler med erebeskyttere kan arebeskytteren justeres, sa
den er placeret omkring patientens gre for at forhindre tryksar pa ererene (Fig. 4).

5. Juster for at slangen sidder sikkert og behageligt (Fig. 5).

6. Fastger iltslanger til iltflowmaleren, iltkoncentratoren eller boble-luftfugteren

(Fig. 6). Neesekanyle med headset kraever, at den ene ende af iltslangen er fastgjort

i headsettet, mens den anden ende af iltslangen fastgeres til iltflowmaleren, iltkoncentra-
toren eller boble-luftfugteren. litslanger fastgeres ved at trykke/dreje.

Symbols explanation

Storrelse pa naesekanyle Maksimal flow-ratlo

Voksen

61,
4 |/min eller mere kraever befugtning
2 I/min

Pzediatrisk, Neonatal

litflow-ratio Omtrentlig iltkoncentration leveret til voksne patienter*
2 |/min 28%
4 I/min 36 %
6 I/min 43 %
BRUGSKONTROLLER

Patientmonitorering (Sa0,) skal anvendes sammen med dette udstyr.

Sorg for, at naeseanordmngerne forbliver indsat i naeseborene.

Kontrollér, at slangen til naesekanylen ikke har snoet eller knaekket, og hold slanger
veek fra halsen for at undga spaerring af luftvejene.

Produktet er kun beregnet til brug pa én patient. Kassér, hvis udstyret viser tegn pa
nedbrydning eller er beskadiget og ikke lzengere egnet til den tilsigtede anvendelse.
Forsigtig:

1. Ma kun anvendes af tilstreekkeligt uddannet personale.

2. Serg for, at uddannet personale kender indholdet af denne betjeningsanvisning.
3. Udfer altid kontroller fer brug.

4. Produktet er kun beregnet til brug pa én patient. Hvis produktet genanvendes pa en
anden patient, kan dette udgere en trussel mod patientsikkerheden i form af krydsinfektion.
5. litkoncentrationen pavirkes af patientens andedreetsdybde og -menster. *

6. Sorg for, at den korrekte starrelse anvendes. Naeseanordninger, som er for
stramme, kan resultere i utilsigtet administration af CPAP.

7. USA: Rx ONLY

8. Placer iltslangerne sikkert, sa man ikke kan risikere at snuble i dem.

9. Brug af en naesekanyle kan medfere irritation eller smhed i naesen og forarsage
hudirritation pa de steder, hvor naesekanylen kommer i kontakt med huden.
Advarsel:

1. Patientmonitorering (Sa0,) skal anvendes sammen med dette udstyr.

2. Enhver brug af det medicinske udstyr kraever fuld forstaelse og overholdelse af
betjeningsanvisningen.

3. Det medicinske udstyr ma kun anvendes til det formal, der er specificeret som den
tilsigtede anvendelse. Klinikeren skal vaere opmaerksom pa og overveje kendte allerede
eksisterende sygdomstilstande, der udelukker eller kan pavirke sikker brug af produktet.
4. Overhold alle forsigtighedsregler og advarsler i disse instruktioner samt alle
oplysninger pa meerkaterne pa det medicinske udstyr. Manglende overholdelse
anses for ikke at veere i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af dette
medicinske udstyr.

5. Der er brandrisiko forbundet med iltudstyr og -behandling. Ma ikke anvendes i
naerheden af gnister eller aben ild.

6. Det er farligt at ryge under iltbehandling, og det kan medfare alvorlige kveestelser fra brand.
7. Brug kun lotion eller salver, der er meerket som oxygenkompatible for at undga
risiko for brand og forbraendinger.

8. Hvis der leveres for meget ilt til for tidligt fedte, kan det resultere i synsskader.

9. Udstyret ma kun bruges sammen med et iltleveringssystem, som kan levere den
kraevede flow-ratio helt ngjagtigt.

10. Hold slanger veek fra halsen for at undga speerring af luftvejene.

11. Smer ikke fittings, stik, slanger eller andet tilbehgr for at undga risiko for
brand og forbreendinger.

BORTSKAFFELSE

Efter brug skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokale protokoller og
regler om hygiejne og bortskaffelse af affald. og-forordninger.

Opbevares ved rumtemperatur i den angivne holdbarhedsperiode.

el H odnyia xpriong dev TTapéxeTal {exwpIoTd. Movo 1 avTiypaga Twv odnyiwv
XPAONG TTapéxovTal avd KIBWTIO Kal, ETOUEVWS, TIPETTEI VO QUAACOOVTAI OE TIPOOITH
B€an yia GAoUG TOUG XPHOTEG.

ZHMEIQZH: AlaveipeTe TIG 00nYieg 0€ OAEG TIG TOTIOBETIEG GTTOU BPICKETAI TO TTPOIGV
Kal OTOUG XPAOTEG.

AUTEG 01 0dNYiES TTEPIEXOUV ONUAVTIKEG TTANPOYOPIES YIT TNV A0PAAR

XPAoN Tou TTPoi6VTog. AIABACTE QUTEG TIG 00NYiEg XPONG OTO GUVOAS TOUG,
OUPTTEPIAAUBAVOUEVWY TWV TIPOEIBOTIOINTEWY KAl TWV ETTICNUAVOEWY TTPOCOXIG
TIPIV XPNOIMOTIOINCETE QUTO TO TTPOiGV. Av Sev TNENBOUV OI TTPOEISOTIOINTEIS, Of
TTPOPUAAGEEIG Kal O 0dnyieg PTTopei va TTpokAnBei coBapds Tpaupatiopdg f Bavarog
ToU agBevoUg.

MPOEIAOMOIHZH: Mia drfiAwon MPOEIAOMOIHZHE Trapéxel onpavTikég
TANPOYOPIEG OXETIKG PE BUVNTIKG ETTIKIVOUVN KATAOTACN N OTToia, €AV BEV
armopeuxBei, pTTopei va odnynoel og Bavaro | coBapd TPAUUATIOUO.

MPOZOXH: Mia driAwon MPOZOXHZ TTapéxel TNUAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKG e
Hia duvnTIKG ETTIKIVOUVN KATAaTAoN N oTToia, av dev aTToQeUXBEl, HTTOPET va 0dnynoe!
o€ eEAAQPU 1) PETPIO TPAUUATIONO.

MPOBAEMNOMENH XPHIH

Ma v TTapoxn 0§uyévou oTn puTn TwY AoBEVWY.

ENAEIZEIZ

OEPATTEUTIKA XOPAYNON 0EUYGVOU PECW TNG HUTNG.

ANTENAEIZEIZ

Aum n ouokeun dev gival KAaTGAANAN yia xprion 6Tav n PuTn €xel copapr cupeopnaon
1 €XEI UTTAOKAPIOTEI.

FIPOOPIZMENOZ XPHZITHZ

AUTH N CUOKEUR UTTOPET VO XpNOIPOTTOINBET TIPIV OTTO TO VOOOKOHEID, OTO aoBevopoOpo
1} OTO VOOOKOWEIO aTTO KATAAANAQ EKTTAISEUPEVO KAIVIKO TIPOCWTTIKO.

KATHIOPIA AZGENOYZ

O1 pIvikéG KavouAeg diatiBevtal o€ peyEBN yia evAAIKEG, TTaidId Kal veoyvd. To péyebog
TOU TTPOIGVTOG euPaVifeTal oTo £VOETO TNG CUOKEUATIOG TOU TTPOIOVTOG Kal 0TV
ETIKETA TOU KOUTIOU.

EMIAOrH MEFEOOYZ

Kat@AAnAa eKTTaIBEUPEVO KAIVIKO TTPOCWTTIKG TIPETTEN VA DIGCTQAAICEl TNV ETTIAOYT) TOU
owaToU PeYEBOUG PIVIKAG KAVOUAAG yia Tov aoBevr. OI pIVIKEG TIPOEEOXES TTPETTEN VO
Trapapeivouv oTn 8éon Toug péoa oTa pouBolvia. Oi PIVIKEG TIPOECOXEG OE PEYEBOG
yia TTaidid Kal VEOyVE PTropolv va TrepIKoTToUv, av ival arapaitnTo.

EAEMXOI MPIN AMO TH XPHZH

BzBalelez 6T 6Aa Ta €§APTAPATA BEV EXOUV UTTOOTET (qulcx Kai 6Tl ival KaAd
OTEPEWNEVX Kal 6TI 0 OWANVIOKOG eivar aTTaAAaypEVOS aTTé euTIOBIaN KAl §Eva UAIKG.
Kai Ta 300 pouBouvia dev TTPETTEN va TTapeTTOdiovTal.

OAHTIEZ XPHZHZ

1. ToTTOBETAOTE TIG PIVIKEG TTPOEEOXEG OTa pouBoUvia Tou aoBevolg (eIK. 1).

2. H e18ikn dlapopewaon yia Tn PuTn BonBd yia TNV KaAUTePn TOTTOBETNON TWV
TIPOEEOXWV (EIK. 2).

3. ToToBETOTE TN CWARVWON TIAVW ATTO TA AUTIA TWV ACBEVWY (€IK. 3).

4. Ta Ta TTPOIGVTA PIVIKAG KAVOUAAG HE KAAUHHATA QUTIWY, TTPOCAPHOOTE TO KAAUHHA

WOTE VO TOTTIOBETEITAI YUpW ATTO TO auTi TOU AoBEVOUG, YIa va pnv TTPoKaAoUVTal EAKN
arré TNV TTieon oTa auTid (€IK. 4).

5. PuBpioTe To SIGKOTITN YIa HId A0QAAr, AVETN EQAPHOYH (EIK. 5).

6. ZUvOEDTE TO WAV 0EUYOVOU GTO LETPNTH POG 0UYOVOU, TO CUUTTUKVWTH
oguyovou 1 Tov uypavTripa uoalidwy. H SIGTagn TNG PIVIKAG KAVOUAAG aTTaITel TO
£va GKpo pIag owAfvwang oguydvou va ouvdeBei oTn SidTagn, v To GAAo GKpo

NG CWARVWONG 0§UYOVOU GUVOEETAI GTO PETPNTH PORG 0§UYOVOU, OTO CUHTIUKVWTH
oguyovou fi Tov uypavTipa QUOCAdWY. H cwAfvwon oguydvou TpETTEl va cUVOEDET
HE TN XpAoN pIag eVEPYEIRG WONONG/TEPIOTPOPNAS (€IK. B).

Méye00og pivikig kdvouhag MéyioTn Tapoxn
EVAAIKEG o /min
4 I/min A dvw xpriZouv Gypavong
Maidid, veoyva 2 I/min

Napox ofuyévou Katd mpooiyyion ouykévipwan oguyévou Tou

Xopnyeital o€ evijAikeg aoBeveic*
2 I/min 28%
4 I/min 6%
6 I/min 43%

EAEMXO! KATA TH XPHZH
Qa 'rrpsrm va xpnaolpoTolgital Tapakohoudnon acevoug (Sa0,) pe auti
GUOKEUN.
BeBalwBeiTe 6T1 01 PIVIKEG TIPOEEOXEG TTAPAUEVOUV TOTTOBETNUEVEG OTa pouBolvia.
EAéyETe 6T 0 owARvVag NG PIVIKAG kavouhag Sev £xel oTPERAWOET i CUCTPAPET KAl
KPOTAOTE TN CWAAVWON PAKPIA aTTO TO AQIPO YIO va aTTOQUYETE TNV atroé@pagn Twv
AEPAYWYWV.
BeBaiwBeite 6TI N owARVWon 0guydvou Sev TIPOKAAET KivOUVO TITWONG
AuTO TO TTPOIGV TTOU TIPOOPIZETAI VIa XPraN O€ éva uovo acBevr]. ATToppiyTe av n
OUOKEUN eUQaviZel onuadia uTtoBAdUIoNG A £XEl KATaoTpaei kal dev gival TTAéov
KatdAANAN yia xpron.
Mpoooxn:
1. Na xpAon améd katdAANAa eKTTAISEUPEVO TIPOCWTTIKO.
2. BeBaiwBeiTe OTI TO EKTTAIBEUPEVO TTPOOWTTIKS EiVal EGOIKEIWHEVO HE TO TIEPIEXOHEVO
QUTAG TNG 0dnyiag.
3. Na TrpayuaTtoToleite TAvTa eAEyxXoUg TTpIV a6 TN XpAon.
4. AuTé TO TTPOIGV TTOU TIPOOPIZETaN yia Xprion o€ £va pdvo aaBevr. H
ETTAVAYPNOIPOTTIONGT O€ SIaPOPETIKG a0BEeVH aTTOTEAET ATTEIAR YIa TNV ACPAAEIT TWV
aoBevwv atmd amoyn empdAUVONG.
5. H ouykévipwaon o&uyovou eTTNPeaeTal atréd ToV avaTiveduevo OyKko Kal Tov TUTro
avaTvorg. *
6. BeBaiwBeite oT1 xpnoluonmzhal T0 oWOTO PEyeBOG. AV OI PIVIKEG TTPOEEOXEG
aq)upuolouv TTOAU oq)lxm WTTOpEi va TTpokANBEi akoUaia Xoprynaon ouvexoug BETIKAG
TTETNG OTIG agpoPopeg 0doug (CPAP).

.FIA'HMA: Rx ONLY
8. ToTroBEeTHOTE CWOTA TN CWARVWON 0EUYOVOU YIa Va ATTOPUYETE TOV KivOUVO
TITWONG.
9. H xprion pIvikAg Kavouhag PTTopei va TIPOKAAEDE! PIVIKG EPEBITUS 1) TTOVO Kal va
£PEBITEI TO OEPPA OTTOU N PIVIKI] KAVOUAX EPXETAI O ETTAQT) HE TO SEPUA.
npo:|6cmo|nt7n
1.0a npsnzl va xpnolpoToieital TapakoAolBnon acBevols (Sa0,) pe auth T
OUOKEUR.
2.Mam xpr]cfn TNG 1aTPIKAG CUCKEURG aTTaITEITal TTARPNG Katavonon Kai Tpnaon Twv
odnyILY Xpnang.
3. H 1aTpIKr) GUOKEUR TTOPET va XPNOILOTIOINGET HOVO Yia TO OKOTIO TNg
TPOBAETTOUEVNG XPONG. O KAIVIKOG 1aTpAG TIPETTEN VA YVWPICE! Kol va £EeTALEl KABE
YVWOTH TTPoUTIApXoUTa IATPIKI KATAOTAoN TIou Ba aTréKAEIE 1) Ba JTTOpoUsE va
ETTNPEACEI TNV a0l Xprion TOU TTPOIGVTOG.
4. TnpeiTe OAEG TIG TTPOPUAGEEIG KAl TIG TIPOEIBOTIOINTIKEG SNAWOCEIG O€ AUTEG
TIG 00NYieg Kal OAEG TIG TTANPOPOPIES OTIG ETIKETEG TNG IATPIKAG CUOKEUAG. H un
TUPHOPQWON HE aUTEG TIG SNAWOEIG BewpeiTal TTapapiaan TG TTPOBAETTOpEVNG
XPAONG QUTAG TNG IATPIKIG CUOKEUNG.
5. Ymrapxe! Kivuvog TrupKayIdg TTou CUOXETICETal e TOV £0TTAICHG 0gUYOVOU Kal T
Beparreia. Na unv XpnolQOTIOIETE KOVTA OE OTTIVONPEG A AVOIKTEG PAGYEG.
6. To kdTTvioua katd Tn didpKela TG 0EuyovoBepaTTEiag gival ETTIKIVOUVO Kal PTTOPED
va TTPoKANBEi coBapog TPAUNATIONOS ATTO PWTIA.
7. XpnolpoTrolgite u6vo Aooiov i aAoigr] TTou €XEl ETTIONHAVOET wg oupBaTod pe
0gUYOVO YIa Vo aTTOPEUXBET O KiVOUVOG TTUPKAYIGG KAl EYKAUHGTWY
8. H mapoxn utrepPoAIkNg oodTnTag 0guydvou ot Tpdwpa BpEPn HTTopE: va
TIPOKAAEDEI BAaBr] amv opaon.
9. AUTH) ) GUOKEUN TIPETTEI vl XPNOIUOTIOIETaI OVO [ 0UOTNHA TTapoXIig oguyévou,
70 OTI0IO PTTOPEI VO XOPNYAOE! HE aKPIBEIR TNV aTTaITOUPEVN TTAPOXH.
10. AlaTnpeiTe T0 CWARVA HaKPIG aTrd To AAIpd yia va aTTo@euxBEi N ammogpagn Twv
AEPAYWYWV.
11. Mnv AimraiveTe e€aptipara, ouvd¢éopoug, CWANVWOEIG kal GAAa TTapeAkdpeva
YIO VO aTTOPEUXBET O KivOUVOG TTUPKAYIAG Kal EYKAUPATWV.
AIAGEZH
MeTé Tn Xprion, To TIPOIGV TIPETTEI VA ATTOPPIPOEr CUUPWVA HE T TOTTIKA TTPWTOKOAAX
Kl KAVOVIOHOUG VIO TNV UYIEIVF) O€ UYEIOVOUIKG TTeEpIBAAAovTa Kal Tn dIaBeon Twv
aTroBAATWV.
ZuvioTwHEVN QUAAEN o€ Bepuokpaaia dwpartiou dTav TTApEABE! N evOEIKVUOUEVN
Bidpkela {whG TOU TIPOIGVTOG.

It Naudojimo instrukcija atskirai nepateikiama. Dézutéje pateikiamas tik 1 naudojimo
instrukcijos egzempliorius, todél jis turi bati laikomas visiems naudotojams prieinamoje
vietoje.

PASTABA ISplatinkite instrukcijas po visas gaminio buvimo vietas ir visiems naudo-
tojams.

S\ose instrukcijose pateikiama svarbi informacija, kaip saugiai naudoti gaminj. Prie$
naudodami §j gaminj iki galo perskaitykite Sias naudojimo instrukcijas, jskaitant jspéji-
mus ir nurodymus atkreipti démesj. Jei nebus tinkamai laikomasi jspéjimy, nurodymy
atkreipti déemes;j ir instrukcijy, tai gali rimtai pakenkti paciento sveikatai ar sukelti mirtj.
ISPEJIMAS. ISPEJIMO nurodyme pateikiama svarbi informacija apie potencialiai
pavojingg situacija, kuri, jos neivengus, gali sukelti mirtj arba rimtai pakenkti
sveikatai.

DEMESIO! Nurodyme DEMESIO pateikiama svarbi informacija apie potencialiai
pavojingg situacija, kuri, jos neisvengus, gali nesunkiai arba vidutinikai pakenkti
sveikatai.

PASKIRTIS. Tiekti deguonj pacientui j nosj.

INDIKACIJOS. Terapiskai kvépuoti pro nosj skirtas deguonis.
KONTRAINDIKACIJOS. Sis jtaisas netinkamas naudoti, kai nosis stipriai uzkista.
NUMATYTASIS NAUDOTOJAS. Sis prietaisas gali bati naudojamas atitinkamai
mokyto klinikos personalo pries pristatant j ligonine, greitosios pagalbos automobilyje
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Not made with natural rubber or dry natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device / Non fabriqué avec du caoutchouc naturel ou du latex de caoutchouc naturel sec comme matériau
de construction dans le dispositif médical ou I'emballage d’un dispositif médical / Nicht mit Naturkautschuk oder trockenem Naturkautschuklatex als Konstruktionsmaterial innerhalb des Medizinproduktes oder der Verpackung eines Medizinproduktes
hergestellt / No hay presencia de caucho natural o latex de caucho natural seco como material de construccion dentro del dispositivo médico o el embalaje de un dispositivo médico / Nao fabricado com borracha natural ou latex de borracha natural
seca como material de construgdo no dispositivo médico ou na embalagem de um dispositivo médico / Non realizzato in gomma naturale o lattice di gomma naturale secca come materiale di costruzione all'interno del dispositivo medico o della
confezione di un dispositivo medico / Niet gemaakt met natuurlijke rubber of droge natuurlijke rubber latex als fabricagemateriaal in het medische hulpmiddel of in de verpakking van een medisch hulpmiddel / Ikke laget med naturgummi eller torr
naturgummilatex som et konstruksjonsmateriale i medisinsk utstyr eller emballasje til en medisinsk enhet / Valmistamisessa ei ole kaytetty luonnonkumia tai kuivaa luonnonkumilateksia laakinnallisen laitteen rakenneaineena tai laakinnallisen laitteen
pakkauksessa / Ej tillverkad med naturgummi eller torr naturgummilatex som material av konstruktion inom medicinsk utrustning eller férpackning av en medicinsk utrustning / Ikke lavet af naturgummi eller ter naturgummilatex som et materiale til
produktion eller emballering af det medicinske udstyr / Aev €ival kKaTaokeuaopéVo aTTé AGTEG ATTO PUOIKG KAOUTOOUK ) §Npd QUOIKG KAOUTOOUK WG UAIKG KATAOKEUNG EVTOG TNG IATPIKAG GUCKEUNG ) TNG OUOKEUATIag TNG 1aTPIKAG ouokeurig / Nurodo,
kad medicinos prietaiso konstrukcijos medZiagoje arba medicinos prietaiso pakuotéje yra natiraliojo kauciuko arba sausojo natiraliojo kauciuko latekso / Wskazuje obecnos¢ naturalnego kauczuku lub suchego naturalnego lateksu kauczukowego
jako materiatu konstrukcyjnego w urzagdzeniu medycznym lub opakowaniu wyrobu medycznego / HaTypanbHbiit kay4yk Uiu Cyxoii naTekc U3 HaTypanbHOro kaydyka He UCMOmb3yeTcst B KOHCTPYKLMM MEAULIMHCKOTO U3AENNs Unu ero ynakoske /

Neni vyrobeno z pfirodniho kauguku nebo latexu ze suchého pfirodniho kaucuku jako konstrukéniho materialu v ramci zdravotnického prostfedku nebo baleni zdravotnického prostfedku / Az orvostechnikai eszkdz vagy az orvostechnikai eszkoz
csomagoldsa természetes gumi vagy széraz, természetes gumi latex, mint alapanyag felhasznalasa nélkiil késziilt / Ni izdelan iz naravnega kav€uka ali suhega naravnega kavéuka kot gradbenega materiala v medicinskem pripomoc¢ku ali embalazi
medicinskega pripomocka / Mediciniskas ierices konstrukcijas vai iepakojuma materiala nav izmantots dabigais kaucuks vai sausa dabiska kaucuka latekss / Ei ole kasutatud looduslikku kummi ega kuiva looduslikku kummilateksit meditsiiniseadme
ehitamiseks méeldud materjalis ega meditsiiniseadme pakendis / He ca nspa6oteHn ot ecTecTseH kay4yk Unu Cyx eCTECTBEH Kay4yKOB NTaTEKC KaTo CbCTaBeH MaTepuasn B MeANLMHCKOTO U3AeNv e Ui OnakoBKaTa Ha MeauLMHEKo usfenve / Huje
HanpaBrbeH Of} NPUPOAHE ryMe Uiv CyBOT MPUPOAHOT NIaTeKca O/ ryMe Kao Matepujana 3a KOHCTPYKLUM]Y YHYTap MEAULMHCKOT ypefjaja nnu nakosate MeaMUMHCKOr ypehaja / Nu este fabricat din cauciuc natural sau din latex uscat din cauciuc
natural, ca material de constructie a dispozitivului medical sau la ambalarea unui dispozitiv medical / Nie je vyrobeny z prirodneho kaucuku alebo zo suchého prirodneho kaucuku ako konstrukény material v zdravotnickej pomécke alebo na obale

zdravotnickej pomocky / Nije napravljen s prirodnom gumom ili suhim prirodnim gumenim lateksom kao materijalom konstrukcije unutar me:
cihazin ambala]\ olarak dogal kauguk veya kuru dEgal kauguk lateks ile yapllmaz / %ﬁﬁg{ fzl&
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kiranja medicinskog uredaja / Tibbi cihaz i¢cinde bi |n§aat malzemesi veya bir tibbi
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No smoking / ne pas fumer / rauchen verboten / no fumar / nao fumar / vietato fumare / niet roken / reyking forbudt / ei tupakointia / rokning férbjuden / rygning forbudt / ammayopeverai 1o kamviopa / nerakyti /zakaz’& alenia / He Kypvm, / koureni
0 3abpaHeHo / zabranjeno pusenje / fumatul interzis / Ziadny ofvoreny ohefi / zabranjeno pusenje / sigarayla yaklasmayin / %

/S RSE AR

No naked flames / pas de flammes directes / kein offenes Feuer / evitar el contacto directo con Ilamas / sem chamas abertas / vietato usare fiamme / geen open vuur / apne flammer forbudt / ei paljaita liekkejé / Sppen eld férbjuden / ingen aben ild
/ amrayopevovTal ol YUuvEG PAdyeG / nelaikykite prie atviros ugnies / nie uzywac przy otwartym ogniu / He nonb3oBaTbCs OTKPbITbIM OrHeM / zakaz otevieného ohné / tilos nyilt lang hasznalata / ne uporal
liesmas tuvuma / hoidke eemal lahtisest tulest / nanexeto Ha oTkpuT OrbH 3abpaHeHo / zabranjena upotreba otvorenog plamena / fara flicari goale / Ziadny otvoreny oher / giplak alevle yaklasmayin / £EEELE / 3 77 % F5 4 WK/ 25 R 91k )

bljajte v bI|Z|n| odprtega ognja / neturét atklatas

Do not use if package is damaged / ne pas utiliser si 'emballage est endommagé / nicht verwenden, wenn die Verpackung beschadigt ist / no utilizar si el paquete esta dafiado / nao usar se a embalagem estiver danificada / non usare se la
confezione & danneggiata / niet gebruiken indien pakkt beschadgd is / ikke bruk ved skadet pakning / ei saa kayttaa jos pakkaus on vaurioitunut anvand inte om forpack ningen ar skadad / ma ikke anvendes, hvis embal\agen er beskadiget / un
XPNOIUOTIOIEITE EGV N CUCKEUATTT EXEI UTTOOTER (qulcx / nenaudokite, jei pakuoté paZeista / nie nalezy uzywac, jesli opakowanie byto uszkodzone / He ucnonb3oBare, ecnu ynakoska nospexaeHa / nepouziveijte v pfipadé, Ze je baleni poskozeno
/ ne hasznalja, ha a csomag sériilt / ne uporabite, ¢e je ovojnina poskodovana I nelietot, ja iepakojums ir bojats / & arge kasutage, kui pakend on kahjustatud / ga He ce nanonssa, ako onakoBkata e nospeaeHa / ne koristiti ako je ambalaza
osteéena / a nu se utiliza daca ambalajul este deteriorat / nepouzivat, ak je obal poskodeny /nemojte koristiti ako je oéteéena ambalaza / paket hasarllysa kullanmayin / 0 SEREHEBS 6 FI 0] / 4, % 5 3 27 7 1 4o A 4
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Contains or presence of phthalate. This symbol shall be accompanied by the abbreviated designation of the particular phthalate(s) used. The particular phthalate(s) designation shall be located adjacent to the symbol. / Contient ou présence de
phtalates. Ce symbole doit &tre accompagné de I'abréviation du nom précis des phtalates utilisés. La dénomination exacte des phtalates doit étre placée a coté de ce symbole. / Phtalat enthalten oder vorhanden. Dises Symbol muss in Verbindung

mit der Kurzbzeichnung der speziellen verwendeten Phtalate angegeben werden. Die Bezeichnung des/der jeweiligen Phtalat(e)s muss neben dem Symbol stehen. / Contiene o presencia de ftalato. Este simbolo se acompanara de la designacion
abreviada de | (los) ftalato(s) utilizado(s). La designacién del ftalato concreto estara ‘adyacente a | simbolo. /Contém ou presenca de ftalato. Este simbolo sera acompanhado pela designagéo abreviada dos ftalato(s) particulares usados. A desig-
nacéo de ftalato(s) particulares sera localizada adjacente ao simbolo / Contiene o c'é presenza di ftalato. Questo simbolo sara accompagnato dalla denominazione abbreviata del ftalato specifico utilizzato. La denominazione del ftalato specifico
dovra essere collocata vicino al simbolo. / Bevat of vertoont aanwezigheid van ftalaat. Dit symbool wordt vergezeld met de verkorte aanduiding van het specifiek gebruikte ftalaat. De specifiek gebruikte ftalaat (en) aanduiding bevindt zich naast het
symbool. / Inneholder eller spor av ftalat. Symbolet skal ledsages av den forkortede betegnelsen for gjeldende ftalat(er) som blir brukt. Betegnelsene for gjeldende ftalat(er) skal lokaliseres ved siden av symbolet. / Sisaltaa tai mukana ftalaattia. Tama
symboli pitaa olla nakyvissa yhdessa kaytetyn/kaytettyjen ftalaattien tunnuksien kanssa. Vastaavan ftalaatin/vastaavien ftalaattien merkintojen tulee sijaita symbolin vieressa. / Innehéller ftalat eller ftalat forekommer. Denna symbol ska atfoljas av den
forkortade beteckningen pa de enskilda ftalater som anvants. De enskilda ftalaternas beteckningar ska finnas intill symbolen. / Indeholder phtalat. Dette symbol skal felges af den forkortede betegnelse af den/de bestemte phtalat(er), der er anvendt.
Betegnelsen af den/de bestemte phtalat(er) skal placeres i nserheden af symbolet. / Mepiéxovtal pBaAIkEG evioelg. To oUPBOAO auUTO GUVOSEVETAI ATTO TN CUVTOUEUUEV OVOHATIT TWV CUYKEKPIMEVWY GBAAIKWV EVWOEWY TTOU XpnalpoTrolodvTal. H
OVOHOOIa TWY GUYKEKPINEVWY PBANKWY eVIIoEWY BpiokeTal SiTTAa atré To aUpBolo. / Sudétyje yra ftalato. Kartu su Siuo simboliu nurodomas (-i) konkretaus (-¢iy) naudoto (-y) ftalato (-y) trumpiniai. Konkretaus (-Ciy) naudoto (-y) ftalato (-y) trumpiniai
pateikiami $alia simbolio. / Zawiera lub wystepuijg ftalany. Symbolowi musi towarzyszy¢ skrécone oznaczenie uzywanych ftalandw. Oznaczenie konkretnych ftalanéw musi by¢ umieszczone przy symbolu. / CogepxuT dranat unu cneabl pranara.
[aHHbIii CUMBOMN AOIMKEH COMPOBOXAATLCA COKPALLEHHbIM 0603HaYeHeM KOHKPETHOTO (-bIX) MCMONb30BaHHOTO (-bix) dhTanata (-oB). O6o3HaYeHe KOHKPETHOTO (-biX) dhTanarta (-oB) AOIMKHO (-bl) pacnonaraTbCst PAAOM C AaHHbIM CUMBOIOM. /
Obsahuje nebo je pfitomen ftalat. Tento symbol musi byt doprovazen zkracenym oznacenim pouzitych ftalatu. Zvlastni oznaceni ftalati musi byt umisténo v blizkosti symbolu. / Ftalatot tartalmaz vagy ftalat fordul el6. A szimbdlummal egyiitt fel kell
tiintetni az alkaimazott ftalat(ok) réviditett megnevezéset. A ftalat(ok) megnevezését a szimbolum mellett kell elhelyezni. / Vsebuje ftalate oziroma ftalati so prisotni. Oznako mora spremljati okraj$ana oznaka dolocenega ftalata. Oznaka dolocenega
ftalata mora biti poleg te oznake. / Satur ftalatus. Pie simbola jabut noraditam attieciga(-o) izmantota(-o) ftalata(-u) apziméjuma saisinajumam. Attieciga(-o) ftalata(-u) apziméjumam jaatrodas blakus simbolam. / Sisaldab ftalaate. Selle simboli juurde
tuleb lisada kasutatud ftalaadi/ftalaatide lihendatud t&his. Ftalaadi/ftalaatide tahis peab asuma stimboli l&heduses. / Cbabpxa unu uMa npUCkLCTBUE Ha (hTanat. Tosu CMMBON TpsibBa Aa Gb/le NPUAPYXKEH OT 03HAYEHUETO(sITa) Ha KOHKPETHUsI(Te)
n3nonseaH(u) dranat(n). KoHkpeTHOTO(MTe) 03HaueHune(s) Ha cbTanaTa(uTe) Tpabea aa Gbae(at) noctaBeHo(n) HenocpeacTBeHo Ao cumeona. / Sadrzi ili je prisutan ftalat. Ovaj simbol prati skracena oznaka konkretnog(ih) ftalata koji se koristi(e).
Posebna oznaka ftalata ¢e se nalaziti pored simbola. / Contine sau prezinta ftalat. Acest simbol este insotit de denumirea prescurtata a ftalatului(lor) special(i) utilizat(i). Denumirea ftalatului(lor) special(e) trebuie sa fie situatd langa simbol. / Sadrzi

ili prisutnost ftalata. Uz ovaj simbol stajat ¢e i skracena oznaka odredenog koristenog ftalata. Oznaka odredenog ftalata nalazit ¢e se pored simbola. / Ftalatot tartalmaz vagy ftalat fordul elé. A szimbdlummal egyditt fel kell tintetni az alkalmazott

ftalat(ok) roviditett megnevezését. A ftalat(ok) megnevezését a szimbolum mellett kell elhelyeznl / Fta\a!l
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Standard, Satin and Earguards nasal cannulae

1161006 1163000 1164000 1165000
1165001 1166000 1167000

1161020 1161021 1165020
1165021 1165022 1165050

1165002 1165003 1165004

STANDARD NASAL CANNULAE

SATIN NASAL CANNULAE

EARGUARDS NASAL CANNULAE

C€

CANULES NASALES AVEC

CANULES NASALES STANDARD

CANULES NASALES SATINEES

S XL A\

PROTECTIONS D’OREILLES

STANDARD-NASENBRILLEN

SATIN-NASENBRILLEN

NASENBRILLEN MIT OHR-PROTEKTOR

CANULAS NASALES ESTANDAR

CANULAS NASALES SUAVES

CANULAS NASALES CON
PROTECTORES PARA OREJAS

CANULAS NASAIS STANDARD

CANULAS NASAIS SATIN

CANULAS NASAIS COM PROTETORES DE ORELHAS

CANNULE NASALI STANDARD

CANNULE NASALI SATIN

CANNULE NASALI CON PROTEZIONE PER ORECCHIE

STANDAARD NASALE CANULES

SATIJN NASALE CANULES

OORKAPPEN NASALE CANULES

STANDARD NESEKANYLER

SATIN NESEKANYLER

NESEKANYLER MED GREBESKYTTELSE

STANDARD-NENAKANYYLI

SATIN-NENAKANYYLI

'neup @

KORVASUOJALLINEN NENAKANYYLI

STANDARDMASSIG NASGRIMMA

SATINNASGRIMMA

NASGRIMMA MED HUVUDBAND

STANDARD NASEKANYLE

SATIN NAESEKANYLE

NASEKANYLE MED GREBESKYTTERE

TYNIKEZ INIKEZ KANOYAEZ

PINIKEZ KANOYAEZ AMO ZATEN

PINIKEZ KANOYAEZ ME KAA'YMMATA AYTION

STANDARTINE NOSIES KANIULE

,.SATIN“ NOSIES KANIULE

NOSIES KANIULE SU AUSY APSAUGOMIS

KANIULA NOSOWA STANDARD

KANIULA NOSOWA SATIN

KANIULA NOSOWA Z OSLONAMI NA USZY

CTAHOAPTHbBIE HOCOBbIE KAHIONU

FMALOKUE HOCOBbIE KAHIONU

O®H®

HOCOBBbIE KAHIONU C 3AYLUHUKAMU

STANDARDNi NOSNi KANYLA

SATENOVA NOSNi KANYLA

NOSNi KANYLA SE SPUNTY

STANDARD ORRKANUL

SZATEN ORRKANUL

FULVEDOS ORRKANUL

STANDARDNE NOSNE KANILE

SATENASTE NOSNE KANILE

NOSNE KANILE S SCITNIKOM USES

STANDARD NAZALAS KANILES

SATIN NAZALAS KANILES

Rx ONLY

NAZALAS KANILES AR AUSU SARGIEM

STANDARDNE NINAKANUUL

NINAKANUUL SATIIN

KORVAKAITSETEGA NINAKANUUL

HA3AJTHU KAHIONTU STANDARD

HA3AJTHU KAHIONW SATIN

HA3AJTHU KAHIONK C NPOTEKTOPU 3A YWIUTE

STANDARDNE NOSNE KANILE

SATENSKE NOSNE KANILE

NOSNE KANILE SA STITNICIMA ZA US|

CANULE NAZALE STANDARD

CANULE NAZALE SATIN

CANULE NAZALE CU PROTECTII PENTRU URECHI

STANDARDNE NAZALNE KANYLY

SATENOVE NAZALNE KANYLY

NAZALNE KANYLY S OCHRANOU USi

EC | REP

NAZALNE KANILE STANDARD

NAZALNE KANILE SATIN

NAZALNE KANILE SA STITNICIMA ZA USI

STANDARD NAZAL KANULLER

SATIN NAZAL KANULLER

\ UAB Intersurgical
KULAK KORUYUCU NAZAL KANULLER

STANDARD #i#h=-1—L

SATIN &f#h=-a—L

AY—H—FREA=21—L Arnionil.j g. 60, Pabradé,

STANDARD £ £% SATIN 254 AELEY LT-18170, Lithuania
STANDARD £ 5% SATIN # 34 24548
ks Ll Y908 bl duis] Yeuls 031 Oleoloy &l Y5018

O mnmn

OMPLE

Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T:+44 (0)118 9656 300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com

0N

Ireland

T: +353 (0)1 697 8540
info@intersurgical.ie

Espaiia
T: +34 91 665 73 15

Nederland
T: +31 (0)413 243 860
info@intersurgical-es.com info@intersurgical.nl

Sverige

g
T: +46 08 514 30 600
info@intersurgical.se

&9

T: +1 905-319-6500
info@intersurgical.ca

s}

=RE)

T: +886 4 2380 5430
|nfo@|ntersurg|cal com.tw

South Africa
T: 427 (0)11 444 7968
info@intersurgical.co.za

Poccuna
T:+7 495 7716809
info@intersurgical.ru
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T:+33(0)1 48767230 T:+351219108550  T:+325 2456991
info@intersurgical.fr info@intersurgical.pt info@intersurgical.be
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T: +49 (0)2241 25690  T: +39 0535 20836 T: +32 5 2456991
info@intersurgical.de info@intersurgical.it info@intersurgical.be

Danmark

T: +45 28 69 80 00
info@intersurgical.dk
Lietuva

T: +370 387 66611

info@intersurgical.lt

Ceska Republika
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T:+90 216 468 88 28
info@intersurgical.com.tr
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arba ligoninés aplinkoje.

PACIENTY KATEGORIJA. Nosies kaniulés gali bati suaugusiyjy, vaiky ir naujagimiy
dydzio. Gaminiy dydZiai nurodyti gaminio pakuotés lapelyje ir dézutés etiketéje.
DYDZIO PASIRINKIMAS. Atitinkamai apmokytas klinikos personalas turi uztikrinti,
kad baty pasirinkias pacientui tinkamas nosies kaniulés dydis. Nosies kistukai turi likti
savo vietose Snervése. Jei reikia, vaiky ir naujagimiy dydzio nosies kistukai gali bati
sutrumpinti nupjaunant.

PATIKRINIMAS PRIES NAUDOJANT. Patikrinkite ar visi komponental nepazeisti ir
patikimai prijungti, o kaniuléje néra kliG¢iy ir svetimkaniy. Pro abi $nerves deguonis turi
teketi nekliudomai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Jtaikykite nosies kiStukus j paciento Snerves (1 pav.).

2. Vietos nustatymo balnelis padeda optimaliai nustatyti kistuky padétj (2 pav.).

3. Uzkiskite Zarneles uz paciento ausy (3 pav.).

4. Uzdédami nosies kaniulés su ausy apsaugomis gaminj, sureguliuokite ausy
apsaugas taip, kad jos apgobty paciento ausis, ir baty galima iSvengti nutrinty Zaizdy
uz ausy (4 pav.).

5. Sureguliuokite spaudimo antgalj, kad jis patikimai, patogiai laikyty Zarneles (5 pav.).
6. Prijunkite deguonies Zarneles prie deguonies srautmacio, deguonies koncentratoriaus
ar burbulinio drékintuvo. Kai ant galvos dedamas nosies kaniuliy prietaisas, reikia vieng
deguonies zarneliy galg prijungti prie ant galvos dedamo prietaiso, kitg deguonies
zarneliy galg — prie deguonies srautmacio, deguonies koncentratoriaus ar burbulinio
drékintuvo. Deguonies Zarnelés turi biti prijungtos paspaudziant ir pasukant (6 pav.).

pretiZzeny nebo ucpany.

ZAMYSLENY UZIVATEL. Tento pfistroj Ize pouzivat v pfipravé na nemocnici, ambu-
lanci nebo nemocnicnim prostfedi vhodné vyskolenym klinickym personalem.
KATEGORIE PACIENTU. Nosni kanyly jsou k dispozici ve velikostech pro dospélé pa-
cienty, pediatrické pacienty a novorozence. Rozméry vyrobku jsou uvedeny na viozce
baleni s vyrobkem a na krabici produktu.

VYBER VELIKOSTI. Vhodné vyskoleny klinicky personal musi zajistit, aby byla pro
pacienta vybrana spravna velikost nosni kanyly. Nosni hroty musi zlstat v poloze
nosnich direk. Nosni hroty u pediatrickych pacientt a novorozencti mohou byt v
pfipadé potfeby zkraceny.

KONTROLA PRED POUZITIM Zajistéte, aby vSechny komponenty byly neposkozené
a bezpecné upevnéné a aby kanyla byla bez prekazek a cizich téles. Obé nosni dirky
musi byt volné.

NAVOD K POUZITi

1. Nosni hroty vsadte do nosnich direk pacienta (Obrazek 1).

2. Poloha sedla pomaha pii optimalnim umisténi koliki (Obrazek 2).

3. Umistéte hadicky nad usi pacienta (Obrazek 3).

4. U produktti nosni kanyly se $punty upravte pojistku za ucho earguard tak, aby byla
umisténa kolem ucha pacienta, aby se zabranilo vzniku otlakt na usich (Obrazek 4).
5. Sefidte prepinani tak, aby bezpe¢né fungovalo (Obrazek 5).

6. Pripojte kyslikovou hadicku k priatokoméru kysliku, koncentratoru kysliku nebo
bublinkovému zvih&ovaci. Nahlavni soupravy nosni kanyly vyZaduji pripojeni jednoho
konce délky kyslikové hadicky k nahlavni soupravé, druhy konec kyslikové hadicky se
pripojuje k pratokomeéru kysliku, kyslikovému koncentratoru nebo zvihovadi bublin.
Kyslikové hadi¢ky musi byt pfipojeny zasunutim a pooto¢enim (Obrazek 6).

vai burbulveida mitrinataja. Skabekla pievads ir japiestiprina, izmantojot piespieSanas/
pagrie$anas darbibu (6. att.).

Nazalas kaniles izmérs Maksimalais plismas koeficients
. . 6 I/min
Pieaugusajiem 4 l/min un vairak — nepieciesama mitrinasana
Bérniem, jaundzimusajiem 2 I/min
Skabekla Pi i i adata skabekla ap
koeficients koncentracija*
2 1/min 28%
4 I/min 36%
6 I/min 43%

PARBAUDES LIETOSANAS LAIKA
Lietojot So ierici, ir javeic pacientu monitoré$ana (Sa0,).
Nodrosiniet, lai nazalie zari visu laiku batu ievietoti nasis.
Parbaudiet, vai nazalas kaniles caurulite nav sagriezusies vai savijusies, un gadajiet,
lai pievadi nebatu izvietoti tuvu kaklam, tadéjadi novérsot elpcelu nosprostojuma risku.
Nodrosiniet, lai skabekla pievadi neraditu paklup$anas risku.
So produktu drikst lietot tikai vienam paclentam Likvidé&jiet ierici, ja ir manamas tas
nolietojuma pazimes vai ta ir bojata un vairs nav piemérota paredzétajam lietojumam.
Uzmanibu!
1. lerici drikst lietot tikai atbilstosi apmacits personals.
2. Nodrosiniet, lai apmacitais personals batu iepazinies ar $o noradijumu saturu.
3. Vienmeér veiciet parbaudes pirms lietosanas.
4. So produktu drikst lietot tikai vienam pacientam. Atkartota lieto$ana citam pacientam
apdraud pacienta dro$ibu, jo pastav skérsinfekcijas risks.

iju ietekmé pacienta plausu tilpums un elpo$anas ritms. *
6. NodroSiniet pareiza izméra lietoSanu. Ja nazalie zari piegul parak ciesi, var rasties nejauss
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure — pastavigs pozitivs spiediens elpcelos).

8. Novietojiet skabekla pievadus drosi, lai nepielautu paklup$anas risku.
9. Nazalas kaniles lietoSana var izraisit nazalu kairinajumu vai noberzumus, ka art
izraisit adas kairinajumu saskares vieta ar nazalo kanili.

Nosies kaniulés dydis Didziausias debitas
. ‘min
Suaugusiesiems Esant 4 I/min ar daugiau reikalingas drékinimas Velikost nosni kanyly Maximélni pritok | - 0
Vaikams, naujagimiams 2 l/min Dospély 6 I/min 5. Skabekla koncentra
y 4 |/min nebo vice vyZaduiji zvihéovani
" L Apytiksle acija, ti Pediatricky pacient, novorozenec 2 l/min :
Deguonies debitas pacientams* 7. ASV: Rx ONLY
2 |/min 28% o " Priblizna k ace kysliku doda a pély
41min 36% Pritok kystiku pacienttm*
6 I/min 43 % 2 I/min 2i :/o
PATIKRINIMAS NAUDOJANT 4 Vmin 36 %
6 I/min 43 %

Naudojant §j prietaisa turi bati taikomas paciento stebéjimas (Sa0,).

Uztikrinkite, kad nosies kiStukai likty jstatyti j Snerves.

Patikrinkite, ar nosies kaniulés vamzdelis néra susuktas ar uzlenktas, ir patraukite
Zarneles nuo kaklo, kad ortakiai nebaty uzspausti.

Patikrinkite, ar deguonies Zarnelés nekelia pavojaus uzklidti.

Tai yra vienam pacientui naudoti skirtas gaminys. I3meskite, jei matomi jtaiso susidéve-
jimo pozymiai, jis pazeistas ir nebetinka naudoti pagal paskirtj.

Démesio:

1. Skirtas naudoti tik atitinkamai mokytam personalui.

2. Uztikrinkite, kad mokytas personalas susipaZinty su $ios instrukcijos turiniu.

3. Visuomet patikrinkite prie§ naudodami.

4. Tai yra vienam pacientui naudoti skirtas gaminys. Pakartotinai naudojant kitam
pacientui, jam kyla pavojus uZsikrésti kryzmine infekcija.

5. Deguonies koncentracijai jtakos turi paciento jkvepiamo oro tiris ir kvépavimo pobudis.*
6. Uztikrinkite, kad baty naudojamas tinkamas dydis. Dél per standziai jsispraudusiy
nosies kistuky pacientui nenumatytai gali biti tiekiamas nepertraukiamas teigiamas
oro slégis (CPAP).

7. SKIRTA JAV: Rx ONLY: Tik pagal recepta.

8. Saugiai nutieskite deguonies Zarneles, kad nesukeltuméte pavojaus uzkliati.

10. Naudojant nosies kaniule nosis gali biti sudirginta arba skausminga, gali atsirasti
odos sudirginimas ten, kur nosies kaniulé lieCiasi su oda.

Ispéjimas:

1. Naudojant §j prietaisa turi bati taikomas paciento stebéjimas (Sa0,).

2. Bet kokiu atveju naudojant medicinos prietaisg reikia visiskai suprastl ir laikytis
naudOJlmo instrukcijy.

3. S medicinos prietaisg galima naudoti tik pagal nurodyta numatytajg paskirtj. Klinikos
gydyto]as turi Zinoti ir atsizvelgti j bet kokias esamas medicinines salygas, kurios yra
zinomos ir klludytu sauglal naudoti gaminj arba turéty tam itakos.

4. Laikykités visy Sioje instrukcijoje pateikty perspéjimy ir nurodymy atkreipti démesj
bei visos informacijos medicininiy prietaisy etiketése. Jei nesilaikoma $iy nurodymy,
laikoma, kad $is medicinos prietaisas naudojamas ne pagal paskirt].

5. Naudojant deguonies jranga ir terapijg kyla gaisro pavojus. Nenaudoti arti kibirk3¢iy
ir atviros ugnies.

6. Rikymas atliekant deguonies terapijg yra pavojingas ir gali sukelti rimtus nudegimus.
7. Kad iSvengtumeéte uzsiliepsnojimo ir nudegimy pavojaus, naudokite tik tokius
losjonus arba tepalus, kurie paZenklinti kaip suderinami su deguonimi.

8. Neisnesiotiems naujagimiams tiekiamas deguonies perteklius gali pakenkti regai.

9. Sis prietaisas turi bati naudojamas tik su tokia deguonies tiekimo sistema, kuri gali

tlksllal tiekti deguonj reikiamu debitu.

10. Patraukite Zarneles nuo kaklo, kad ortakiai nebtty uzspausti.

11. Netepkite jungiamujy detaliy, jungéiq, vamzdeliy ar kity priedy, kad
idvengtuméte gaisro ir nudegimy.

ATLIEKY TVARKYMAS. Panaudotg gaminj reikia atiduoti utilizuoti pagal vietinius
sveikatos prieZidros higienos ir atlieky tvarkymo protokolus ir nuostatus.
Rekomenduojama laikyti kambario temperattiroje nurodytg produkto

galiojimo laika.

pl Instrukcja obstugi nie jest dostarczana oddzielnie. W opakowaniu znajduje sig tylko
1 egzemplarz instrukcji obstugi, dlatego nalezy go przechowywaé w miejscu dostep-
nym dla wszystkich uzytkownikéw.

UWAGA: Instrukcje nalezy przekaza¢ do wszystkich miejsc uzytkowania produktow i
wszystkim uzytkownikom.

Instrukcje zawierajg wazne wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania produktu.
Przed uzyciem produktu nalezy zapoznac si¢ z catg instrukcjg obstugi, tgcznie z
ostrzezeniami i przestrogami. Nieprzestrzeganie ostrzezen, przestrog i instrukcji moze
doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub zgonu pacjenta.

OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE zawiera wazne informacje dotyczace potencjalnie niebez-
piecznej sytuacji, ktérej wystgpienie moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen ciata.
PRZESTROGA: PRZESTROGA zawiera wazne informacje dotyczace potencjalnie
niebezpiecznej sytuaciji, ktérej wystapienie moze doprowadzi¢ do lekkich lub umi-
arkowanych obrazen ciata.

PRZEZNACZENIE. Dostarczanie tlenu do nosa pacjenta.

WSKAZANIA. Tlenoterapia przez nos.

PRZECIWWSKAZANIA. Urzadzenia nie nalezy stosowa¢ w przypadku mocno przytka-
nego lub zablokowanego nosa.

DOCELOWY UZYTKOWNIK. Urzadzenie moze by¢ uzywane w warunkach przedszpital-
nych, ambulatoryjnych Iub szpitalnych przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny.
KATEGORIA PACJENTOW. Kaniule nosowe sg dostepne w rozmiarach dla dorostych,
dzieci i noworodkéw. Rozmiary produktow sg podane na ulotce dotgczonej do opa-
kowania oraz na etykiecie opakowania.

WYBOR ROZMIARU. Odpowiednio przeszkolony personel medyczny powinien zadba¢ o
wybdr rozmiaru kaniuli nosowej dopasowanego do pacjenta. Wypustki nosowe musza pozosta-
wac¢ w odpowiednim pofoZeniu w nozdrzach. W razie potrzeby wypustki nosowe w rozmiarach
przeznaczonych dla dzieci i noworodkéw moga zostac skrocone.

KONTROLA PRZED UZYCIEM. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy sg nieusz-
kodzone i dobrze zamocowane oraz czy kaniula nie jest zablokowana ani nie zawiera ciat
obcych. Oba nozdrza musza by¢ drozne.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1. Umiesci¢ wypustki nosowe w nozdrzach pacjenta (rys. 1).

2. tukowate wygiecie utatwia optymalne ustawienie wypustek (rys. 2).

3. Poprowadzi¢ przewody za uszami pacjenta (rys. 3).

4. W przypadku kaniul nosowych z ostonami uszu nalezy je wyregulowac, tak aby
otaczaly uszy pacjenta, zapobiegajgc odlezynom spo ym przez ucisk (rys. 4).
5. Wyregulowaé element przegubowy w celu odpowiedniego i wygodnego dopasowania
(rys. 5).

6. Podiaczy¢ przewdd tlenowy do przeptywomierza tlenu, koncentratora tlenu lub
nawilzacza babelkowego. W przypadku kaniuli nosowych z zestawem do mocowania
na gtowie jeden koniec przewodu tlenowego nalezy podigczy¢ do zestawu, a drugi do
przeptywomierza tlenu, koncentratora tlenu lub nawilzacza babelkowego. Przewod
tlenowy nalezy zamocowac, wciskajac go i przekrecajac (rys. 6).

KONTROLY PRI POUZIT

S timto prlstrojem musi byt pouZivano monitorovani pacienta (Sa0O,).

Dbejte, aby nosni hroty zustaly vlozeny do nosnich direk.

Zkontrolujte, zda se trubika nosni kanyly nezkroutila nebo nezlomila, a udrzujte
hadicky mimo krk, aby nedoslo k ucpani dychacich cest.

Zajistéte, aby kyslikova haditka neprekazela (zakopnuti).

Toto je vyrobek k jednorazovému pouZiti. Pokud vyrobek vykazuje znamky znehodno-
ceni nebo je poskozen a jiz neni vhodny k uréenému pouZiti, zlikvidujte ho.

Pozor:

1. K pouziti pouze vhodné vyskolenym personalem.

2. Ujistéte se, Ze vyskoleny personal j je podrobne obeznamen s obsahem tohoto navodu.
3. Vzdy provadejte kontroly pfed pouZitim.

4. Toto je vyrobek k jednordzovému pouziti. Opakovane pouziti u jiného pacienta
znamena ohroZeni bezpeénosti pacientt kiizovou infekci.

5. Koncentrace kysliku je ovlivnéna respiracnim objemem pacienta a vzorcem dychani. *
6. Ujistéte se, Ze se pouziva spravna velikost. Nosni hroty, které se zapadaji prilis
tésné, mohou vést k ndhodnému nezadoucimu podani CPAP.

7. PRO USA: Rx ONLY

8. Umistéte kyslikovou hadicku bezpecné tak, aby nehrozilo jeji pfislapnuti.
9. PouZiti nosni kanyly muze zpUsobit podrazdéni nosni sliznice nebo bolestivost a
zpUsobit podrazdéni kize, pokud se nosni kanyla dostane do kontaktu s kizi.
Varovani:

1. S timto pfistrojem musi byt pouZivano monitorovani pacienta (SaO,, )

2. Jakékoli pouziti zdravotnického prostfedku vyZaduje GpIné porozuméni a dodrZzovani
navodu k pouziti.

3. Zdravotnicky prostfedek smi byt pouzivan pouze k uréenému pouziti. Lékar si musi
uvédomit a zvazovat znamy soucasny zdravotni stav pacienta, ktery by mohl vyloucit
nebo ovlivnit bezpeéné pouZivani vyrobku.

4. Dbejte v3ech varovani a vystraznych pokynut uvedenych v tomto navodu a veskerych
informaci na etiketach zdravotnickych prostredku. Nedodrzeni téchto pozadavku je
povazovano za pouziti v rozporu s uréenym ucelem tohoto zdravotnického prostredku.
5. Hrozi nebezpecti poZzéru spojeného s kyslikovym vybavenim a terapii. NepouZivejte
v blizkosti jisker nebo otevieného ohné.

6. Koufeni béhem lécby kyslikem je nebezpeéné a mlze vést k vaznému popaleni

7. Pouzivejte pouze krémy nebo masti, které jsou oznaceny jako kompatibilni s
kyslikem, aby se pfedeslo riziku poZaru a vzniku popalenin

8. Nadmémy prisun kysliku pfed¢asné narozenym kojenctim mize zplsobit poskozeni zraku.
9. Tento prostfedek smi byt pouzivan pouze se systémem pro dodavku kysliku, ktery
dokaze presné dodavat pozadovany pritok.

10. Udrzujte hadicky v dostatecné vzdalenosti od krku, aby se zabranilo obstrukci
dychacich cest.

11. Nemazte armatury, pripojky, hadicky ani jiné pfislusenstvi, abyste eliminovali

riziko vzniku pozaru a popalenln

LIKVIDACE. Po pouziti musi byt vyrobek zlikvidovan v souladu s mistni hygienou
zdravotnictvi a protokoly a predpisy k likvidaci odpadu.

Doporu¢ené skladovani pfi pokojové teploté po dobu skladovatelnosti vyrobku.

hu Nem szallitunk kiilon hasznalati utasitast mindegyik termékhez. Dobozonként csak
1 példany van mellékelve, ezért ezeket minden felhasznalo szaméara hozzaférheté
helyen kell tartani.

MEGJEGYZES: A hasznalati utasitast el kell juttatni minden olyan helyre, ahol a
terméket hasznaljak, illetve minden felhasznalo részére.

Ezek az utasitasok fontos informaciokat tartalmaznak a termék biztonsagos
hasznalatarol. A termék hasznalata elétt olvassa veglg ezeket az utasitasokat,
beleértve a figyelr is. Afigyelr és ita megfelelé
kovetésének elmulasztasa a beteg sulyos sériilését vagy halalat okozhatja.
VIGYAZAT! A VIGYAZAT!" jelzéssel ellatott figyelmeztetés fontos informaciot tartal-
maz egy potencidlisan veszélyes helyzetrél, amely halalt vagy sulyos sériilést okozhat,
ha nem kertilik el.

FIGYELEM! A ,FIGYELEM!” jelzéssel ellatott figyelmeztetés fontos informaciot
tartalmaz egy potencidlisan veszélyes helyzetrl, amely enyhe vagy kézepesen stlyos
sérilést okozhat, ha nem kertilik el.

RENDELTETESSZER(U HASZNALAT. Oxigén eljuttatasa a beteg orraba.
JAVALLATOK. Oxigén terapias adagolésa az orron keresztiil.

ELLENJAVALLATOK. Ez a késziilék nem hasznalhaté, ha az orr nyalkahartyaja
erésen megduzzadt, illetve az orr elzarédasa esetén.

FELHASZNALOK KORE. A késziilék megfelelo képzettség klinikai szakemberek altal
hasznalhato a korhazi ellatas elétti, slirgésségi vagy korhazi ellatas soran.

BETEGEK KORE. Az orrkaniilok kaphatok felnétt, gyermek és Ujsziilétt. A termék
mérete a doboz cimkéjén és a benne talalhato tajékoztatoban van feltiintetve.

A MERET KIVALASZTASA. Megfeleld képzettségii klinikai szakembernek kell gon-
doskodnia a beteg szamara megfelelé méretii orrkaniil hasznalatarol. Az orrba vezetd
agaknak a helylikon kell maradniuk az orrnyilasokban. A gyermek és ujsziilott méreti
kaniilok orrba vezet6 agai sziikség esetén rovidebbre vaghatok.

HASZNALAT ELOTTI ELLENORZES. Gyé: Jon meg arrol, hogy minden alkatrész
ép és biztonsagosan van rogzitve, és a kaniil nincs elzarodva és nem tartalmaz
idegentestet. Mindkét ormyilasnak akadalymentesnek kell lennie.

HASZNALATI UTASITAS

1. Vezesse az orrba vezet6 agakat a beteg orrnyilasaiba (1. abra).

2. A gerincrész segit az orrba vezeté agak optimalis elhelyezésében (2. abra).

3. Vezesse at a csoveket a beteg filei folott (3. abra).

4. Afiilvédds orrkanil esetében a fiilvédét igazitsa Ugy, hogy a beteg fiile koriil helyez-
kedjen el, és megelézze a fiilre kifejtett nyomas altal okozott fajdalmat (4. abra).

(5. A bizt;:nségos és kényelmes illeszkedéshez allitsa be a csoveket 6sszetarté kapcsot
5. abra

6. Csatlakoztassa az oxigéncsovet az oxigénaramlas-méréhoz, oxigéndusitohoz vagy
buborékos parasitohoz. Az orrkaniil fejre felhelyezett részéhez csatlakoztatott oxigéncsé
masik végét oxigénaramlas-méréhoz, oxigéndusitdhoz vagy buborékos parasitohoz

kell csatlakoztatni. Az oxigéncsévet nyomo és forgaté mozdulattal kell csatlakoztatni

(6. abra).

Orrkaniil mérete Maximalis aramlasi sebessé

Rozmiar kaniuli nosowej Maksymalne natezenie przepltywu
‘min

Dorosly 4 |/min lub wiecej wymaga nawilzania
Dziecko, noworodek 2 l/min

6 L/perc
4 L/perc vagy nagyobb aramlasi sebesség esetén
az oxigént parasitani kell.
2 L/perc

Felnétt

Gyermek, Ujsziilott

NateZzenie przeptywu Przyblizone ie tlenu dostar
tlenu dorostym pacjentom* Oxigén aramlasi A é levegd aveto
2 I/min 28% sebessége oxigénkoncentraci6ja felnétt betegek esetén*
4 1/min % 2 L/perc 28%
6 I/min 43% 4 L/perc 36%
KONTROLE W TRAKCIE UZYTKOWANIA 6 Liperc 43%

W trakcie korzystania z tego urzadzenia nalezy monitorowac pacjenta (Sa0,).
Upewnic¢ sig, ze wypustki nosowe zna]duja sie w nozdrzach.

Sprawdzi¢, czy przewdd kaniuli nosowej nie jest skrecony ani zagiety i poprowadzi¢ go
z dala od szyi, aby unikng¢ zablokowania drég oddechowych.

Upewnic¢ sig, ze przewdd tlenowy nie stwarza ryzyka potknigcia.

Produkt jest przeznaczony do uzytku przez jednego pacjenta. Wyrzuci¢ urzadzenie w
przypadku pojawienia sig¢ oznak zuzycia, jego uszkodzenia lub gdy nie nadaje sie ono
juz do uzytku zgodnie z przeznaczeniem.

Przestroga:

1. Do uzytku wytgcznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

2. Upewni¢ sig, ze przeszkolony personel zapoznat si¢ z trescig niniejszej instrukcji.
3. Zawsze przeprowadza¢ kontrole przed uzyciem.

4. Produkt jest przeznaczony do uzytku przez jednego pacjenta. Ponowne uzycie u innego
pacjenta stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa pacjenta w zakresie zakazenia krzyzowego.
5. Na stezenie tlenu wptywa objeto$¢ oddechowa i wzorzec oddechowy pacjenta. *

6. Upewni sie, Ze uzyto prawidtowego rozmiaru. Wypustki nosowe przylegajace do
nosa zbyt ciasno moga spowodowac przypadkowe podanie CPAP.

7. USA: Rx ONLY (produkt tylko na recepte).

8. Aby unikna¢ ryzyka potknigcia, przewdd tlenowy nalezy poprowadzi¢ w bezpieczny
Sposob.

9. Stosowanie kaniuli nosowej moze powodowac podraznienie lub bolesno$¢ nosa
oraz podraznienie skory w miejscu stykania sig kaniuli ze skora.

Ostrzezenie:

1. W trakcie korzystania z tego urzadzenia nalezy monitorowac pacjenta (Sa0,).

2. Kazde uzycie urzagdzenia medycznego wymaga petnego zrozumienia i przestrzega-
nia instrukcji obstugi.

3. Urzadzenie medyczne moze by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem. Lekarz
powinien zdawac sobie sprawe z wszelkich znanych wczesniej schorzen, ktdre moga
wykluczy¢ lub mie¢ wplyw na bezpieczne stosowanie produktu, i wzig¢ je pod uwage.

4. Nalezy przestrzegac¢ wszystkich przestrog i ostrzezen zawartych w niniejszej instrukcji oraz
wszystkich informacii na etykietach urzgdzen medycznych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji
uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem stosowanie tego urzadzenia medycznego.

5. Z urzadzeniami tlenowymi i tlenoterapig wigze sig ryzyko pozaru. Nie uzywa¢ w
poblizu iskier i otwartego ognia.

6. Palenie tytoniu podczas tlenoterapii jest niebezpieczne i moze spowodowaé
powazne obrazZenia ciata na skutek pozaru.

7. W celu uniknigcia ryzyka pozaru i oparzen nalezy uzywac wytgcznie emulsji i
balsaméw oznaczonych jako dopuszczone do kontaktu z tlenem.

8. Nadmiar tlenu dostarczanego wczes$niakom moze spowodowaé uszkodzenie wzroku.
9. Urzadzenie to moze by¢ uzywane wytacznie z systemem dostarczania tienu, ktory
umozliwia doktadne dostarczanie z wymaganym natezeniem przep&ywu.

10. Aby unikna¢ zablokowania drég oddechowych, przewod nalezy umiescic z dala od szyi.
11. Nie smarowac zlqczy, polqczen przewodow rurowych i innych akcesoriow,

aby unikna¢ ryzyka pozaru i oparzen.

UTYLIZACJA. Po uzyciu produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczgcymi higieny i utylizacji odpadow.

Zalecane przechowywanie w temperaturze pokojowej przez wskazany okres
trwatosci produktu.

ru VIHCTPYKUWSI MO MPUMEHEHNIO HE MOCTABNSIETCH OTAENbHO. ToNbKo 1 ak3emnnsip
VHCTPYKLWI ANsi UCMIONb30BaHNs NPeJOCTaBAsETCA B KOPOGKE U NOITOMY [OMKEH
XPaHUTLCS B OCTYNHOM MECTE /1Nl BCEX MOomnb3oBaTenei.

MPUMEYAHMUE: Pa3mecTnTe MHCTPYKLMIO MO NPUMEHEHNIO BO BCEX MeCcTax
MoNb30BaHNUs 3ENNEM 1 Y BCEX HEMOCPEACTBEHHbIX MOMb3oBaTenei.

3Ta MHCTPYKUWS MO NPUMEHEHNIO COAEPXMT BaXHYI0 MHAOPMaLMio Anst Ge3onacHoro
MCnonb308aHNs nsaenus. Mepena Ha4anom MCronb3oBaHMs STOTo M3Aenus
03HAKOMLTEC C MHCTPYKUMEN NO NPUMEHEHNIO B I'IOJ'|HOM obbeme, BKNI0Yan
MH(OPMALWIO C NOMETKaMI «peAynp Heny

cobriofieHe npeaynpexaeHni, npeqomepemeuww W MHCTPYKUMI MOXET NPUBECTY K
CepbesHbIM TPaBMam Ui CMEPTV NaUneHTa.

NPEOYNPEXOEHUE: NMPEAYNPEXOEHWE conepXuT uHchopmaumio o
noTeHUManbHoN ONacHoCTY, KOTOPast MOXET MPUBECTY K NETanbHOMY UCXOAY WM
CepbesHoi TpaBme.

BHUMAHME: YkasaHa uHdopMauus o NoTeHLUManbHoi onacHoCTH, KOTopasi MOXeT
NPUBECT K TPABMe NErKOil UM CPEAHEN CTENEHM THKECTH.

UCNONb30BATb MO HA3HAYEHUIO

[Ans OCTaBKM KMCNIOPOAA B HOCOBbIE XO/lbl NALMEHTA.

MOKA3AHMUS. MNpoBe/jeHne OKCUTeHOTEPanui 4epes HOCOBbIE XObl.
MPOTUBOMOKA3AHMUSA. 310 yCcTPOMNCTBO HE MOAXOAUT ANst UCNOMb30BaHUs Npu
CUMBHOI 3a5I0KEHHOCTU HOCa WM OTCYTCTBUN HOCOBOTO [ibIXaHMs.
MPEOMNONATAEMbIN MOMNb30BATE/b. 370 u3aenve MoXHO UCMonb3oBaTh Ha
[10rOCNNTarNLHOM, aMGyNaToOpHOM 1 FOCTIMTANbHOM 3Tane creuuansHo 0ByHeHHOMyY
MEINLIMHCKOMY MepCoHarny.

KATEFOPUSA MALUUEHTOB. HocoBble kaHIonM BbiNyCKaKTCS B pas3HbIX pasmepax v
MOTyT NPUMEHSITLCA Y B3POCTbIX, AETEN 1 HOBOPOXAEHHBIX. Pasmep usnenus ykasaH B
VHCTPYKUMW-BKNAALILIE K MEAVLMHCKOMY M3AENMIO U Ha STUKETKE.

BbIBOP PA3MEPA. Pa3amep HOCOBOII KaHKMU NOAGMPaeTCs ANs KaxAoro naumeHTa
cneumansHo 0ByYeHHbBIM MEANLIMHCKAM NEPCOHAaNoM. KOHUMKI KaHIOMN A0MKHbI
HaZ@XHO YepXKnBaTbCS B HO3APSX NauMeHTa. Mpy NCMonNb3oBaHUM U3AENUS y AeTel
1 HOBOPOXAEHHbBIX HOCOBbIE 3yOLIbI-BO3AYXOBOAbI, ECMU HEOBXOAUMO, MOTYT ObIThb
YKOPOYEHb.

MPOBEPKA U3OENWUA NEPEQ NPUMEHEHUEM. Y6eautech, YTo BCe KOMMOHEHTbI
V3AENNS He NMEIOT NOBPEXAGHUIA 1 HAIEXHO 3aKPENeHbl, @ HOCOBbIE KaHIONN Nerko
NPOXOAMMBI 1 He COTlePXaT MHOPOAHbIX TeN. [lbIXaHNe Hepes HOCOBbIE XOfibl IOTMKHO
6bITb cBOGOAHOE.

WHCTPYKUWSA MO NPUMEHEHUIO

1. BcTaBbTe HocoBble 3y6Libl-803aYyX0BOALI B HO3APY NaumneHTa (Puc. 1).

2. ONTUMarLHO PacnoNoXNTL HOCOBLIE 3Y6LibI-BO3AYXOBO/LI NOMOraeT onopHas
nnactuHka (Puc. 2).

3. 3aBeauTe KOHLbI KaHoNM 3a ylum nauueHTa (Puc. 3).

4. [INst HOCOBbIX KAHIOMb C 3ayLUHMKaMU HEOBXOANUMO OTperynnpoBaTh

HASZNALAT KOZBEN VEGZETT ELLENORZES

Ugyeljen arra, hogy az orrba vezetd agak az orrnyllasokban maradjanak

Alégutak elzarodasanak megelézése érdekében ellendrizze, hogy az orrkanil nincs-e
megcsavarodva vagy megtérve, és tartsa tavol a csdveket a nyaktol.

Ugyeljen arra, hogy az oxigéncsé ne okozza megbotlas veszélyét.

Ez a termék csak egy beteg altali haszndlatra szolgal. El kell dobni, ha kopas vagy
sériilés jeleit mutatja, vagy mar nem alkalmas a rendeltetésszerii hasznalatra.
Figyelem!

1. Kizarolag élyzet altali hasznalatra.

2. Gondoskod]on arrél, hogy a szakképzett személyzet ismerje ennek az utasitasnak
a tartalmat.

3. Hasznalat el6tt mindig ellendrizni kell a miikodését.

4. Ez a termék csak egy beteg altali hasznalatra szolgal. Masik betegen valé hasznalat
esetén fennall a keresztfertézédés veszélye.

5. A belélegzett oxigénkoncentra'cic’)t befolyasolja a beteg légzési térfogata és a légzés
idébeli jellemzéi. *

6. Gondoskodjon a megfelel6 méret hasznalatarol. Az orrba vezeté agak tul szoros
illeszkedése esetén elofordulhat, hogy folyamatos pozitiv 1égzési nyomasu (CPAP)
lélegeztetés torténik.

7. Az Amerikai Egyesiilt Allamokban: Rx ONLY: Kizérélag orvos ltal vagy ren-
delvényére arusithato.

8. Az oxigéncsovet ugy helyezze el, hogy az ne okozza megbotlas veszélyét.

9. Az orrkanil hasznalata az orr irritaciojat vagy fajdalmat és a vele érintkezd bér
irritaciojat okozhatja.

Vigyazat!

1. E készillék hasznalata esetén monitorozni kell a beteg oxigénszaturaciéjat (Sa0,).
2. Az orvostechnikai eszkdz hasznalatahoz sziikséges a hasznalati utasitas teljes
megértése és betartasa.

3. Az orvostechnikai eszkéz csak a Rendeltetésszerii hasznalat cimii részben meg-
adott célra hasznalhato. A klinikusnak ismernie kell és figyelembe kell vennie minden
olyan ismert, fennallo betegséget, amely kizarhatja vagy masképp érintheti a termék
biztonsagos hasznalatat.

4. Tartsa be az ebben a hasznalati utasitasban foglalt és az orvostechnikai eszkéz
cimkéin feltiintetett mindegyik figyelmeztetést. A figyelmeztetések be nem tartasa az
orvostechnikai eszkdz nem rendeltetésszer(i hasznalatanak mindsiil.

5. Az oxigénadagolo késziilékek és az oxigénterapia tlizveszélyt okoz. Ne hasznaljon
szikrat vagy nyilt langot.

6. Az oxigénkezelés kdzben valé dohanyzas veszélyes, és valdszini, hogy tliz altal
okozott sulyos sériiléshez vezet.

7. Atiz és az égési sérilés veszélyének elkeriilése érdekében csak oxigénnel kompat-
ibilisként megjeldlt testapolokat és kendcsoket hasznaljon.

8. Korasziiléttek esetén a tul magas oxigénkoncentracio lataskarosodast okozhat.

9. Ezt az eszkozt csak olyan oxigénadagold rendszerrel szabad hasznalni, amely
pontosan tudja adagolni a sziikséges aramlasi sebességet.

10. A légutak elzarodasanak megel6zése érdekében tartsa tavol a csoveket a nyaktol.
11. Atliz és az égési sériilés veszélyének elkeriilése érdekében ne hasznaljon.
sikositot az illesztéseknél, csatlakozasoknal, cséveken vagy mas tartozékokon.
HULLADEKKEZELES. Hasznalat utan a terméket a helyi higiéniai és hulladékkezelési
elirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

Ajanlott tarolas szobahémérsékleten a feltiintetett lejarati idén beldl.

sl Navodila za uporabo niso priloZzena vsakemu izdelku. Na $katlo je prisotnih 1 izvodov
navodil za uporabo, zato jih imejte na mestu, kjer so dostopna vsem uporabnikom.
OPOMBA: Navodila razdelite vsem lokacijam izdelka in uporabnikom.

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije za varno uporabo izdelka. Pred uporabo
izdelka natan¢no preberite ta navodila za uporabo in opozorila. Neupostevanje opozo-
ril, svaril in navodil, lahko privede do hude telesne poskodbe ali smrti bolnika.
OPOZORILO: OPOZORILO podaja pomembne informacije za potencialno nevarno
situacijo, ki bo, ¢e se ji ne izognete, lahko imela za posledico smrt ali resno poskodbo.
POZOR: POZOR podaja pomembne informacije za potencialno nevarno situacijo, ki
bo, e se ji ne izognete, lahko imela za posledico manjse ali zmerne poskodbe.
PREDVIDENA UPORABA. Dovajanije kisika v nos bolnika.

INDIKACIJE. Terapevtsko dovajanje kisika skozi nos.

KONTRAINDIKACIJE. Pripomocek ni primeren za uporabo, ¢e je nos mo¢no zamasen
ali blokiran.

PREDVIDENI UPORABNIK. Ta pripomocek lahko ustrezno usposobljeno klini¢no
osebje uporablja v predbolni$niénem, ambulantnem ali bolni$ni¢nem okolju.
KATEGORIJA BOLNIKA. Nosne kanile so na voljo v velikostih za odrasle, pediatricne
bolnike in novorojencke. Velikosti izdelkov so navedene na letaku, priloZzenem izdelku,
in nalepki Skatle.

IZBIRA VELIKOSTI. Ustrezno usposobljeno kliniéno osebje mora zagotoviti, da izbra-
na velikost nosne kanile ustreza bolnikom. Nosni nastavki morajo ostati na poloZaju

v nosnicah. Nosne nastavke velikosti za pediatricne bolnike, novorojencke lahko po
potrebi prirezete.

PREVERJANJE PRED UPORABO. Zagotovite, da so vse komponente nepoSkodovane
in varno pritrjene, ter da v kanili ni ovir ali tujkov. Obe nosnici morata biti nezamaseni.
NAVODILA ZA UPORABO

1. Namestite nosne nastavke v nosnice bolnika (slika 1).

2. Lokacijski lok vam pomaga pri optimalni postavitvi nastavkov (slika 2).

3. Cevje speljite ez uSesa bolnika (slika 3).

4. Za nosne kanile s $¢itnikom uSes nastavite $¢itnik tako, da je postavljen okrog usesa
bolnika, s ¢imer preprecite nastanek dekubitusa (slika 4).

5. Prilagodite ga tako, da se varno in udobno prilega bolniku (slika 5).

6. Priklopite cevje za kisik na merilnik pretoka kisika, koncentrator kisika ali mehurckas-
ti viazilnik. Naglavni kompleti nosnih kanil zahtevajo, da je en konec cevja za kisik
pritrjen na naglavni komplet, drugi konec pa na merilnik pretoka kisika, koncentrator
kisika ali mehurckasti vlaZilnik. Cevje za kisik priklopite tako, da ga potisnete in obrnete
(slika 6).

Takum 06pa3oM, YTOBbI OH Paconarasncs 3a yXom nauueHTa, Ans NpeaoTspalLeHms
NOSIBNEHNI NpornexHeii 3a ywamu (Puc. 4).

5. OTperynupyiTe nonsyHKoBbIN ykcaTop st 6e30nacHoro 1 yAoGHOrO NONOXKEHWs KaHomnu.
(Pvc. 5)

6. MoakniounTe KMCNOPOAHYIo TPYGKY K PErynsTopy noToka KUCIopoaa, KUCHopOaHOMY
KOHLIEHTPATOPY MM Ny3bIPEKOBOMY YBIaXHWUTENIO KNCNIOPOAa. MoAKMIouMTe KoHeL|
KaHIONM K OHOMY KOHLLY KUCTIOPOAHOI TPyBKM, @ APYrot KOHeL| KUCTIOPOAHOM

TpyGKN — K perynsitopy NoToka KUCIopoaa, KUCIIOPOAHOMY KOHLIEHTPATOPY nnin
ny3bIPLKOBOMY YBNaXHUTENHo kucnoposa. KucnopogHas Tpy6ka aomkHa bbiTe
noaKIoYeHa nyTem Haxartvs/npokpyyusanus (Puc. 6

Pa3mep HOCoBOM KaHionn MakcumanbHas ckopocTs noToka
6 n/mun
[ins B3pocnbix Bonee 4 n/muH TpebyeT nNogayun yBnaxHeHHOro
Kucnopoaa
[ns geteit U HOBOPOXAEHHbIX 2 n/MuH

CKopocTk noToka MpuBnu3nTensHas KOHLUEHTPaUUs KUCNopoaa,
Kucrnopoaa AOCTaBnsiemMas B3pOC/bIM NauneHTam *
2 n/mun 28%
4 n/MuH 36%
n/mMuH 43%

NPOBEPKA U3AENUA BO BPEMS NOJSIb30BAHUA

Bo Bpemst 1Cnons308aHs u3fenis HeoBXoMM MOHUTOPUH caTypaLm kucnopona (Sao,).
Y6eauTech, 4TO HOCOBbIE 3yBLIbI-BO3AYXOBOALI HE BbINAAAIOT U3 HO3PEN.

Bo u3bexaHne 06CTPYKLMN AbIXaTenbHbIX MyTeil yBeauTecs, YTo HOCoBast KaHions He
CKpy4eHa 1 He 0BpasyeT NeTio, a Takke He HaXOAUTC Ha Lee.

Y6eauTech, 4TO OTCYTCTBYET OMACHOCTL OTCOEAMHEHMS KUCTIOPOAHO TPYGKM
Vanenve npeaHasHadeHo s NpUMEHeHNs! Y OAHOTO nauveHTa. He npumeHsiiTe naaenve,
©CI1 OHO UCTIOPUEHO MMM NOBPEXAEHO 1 GOMbLIE HE NOAXOAUT ANIst UCTIOMNb30BaHMS.
BHumaHue:

1. N5 MCMONL30BaHNS TOMBKO CMELNanbHO 0GyYeHHbIM NEPCOHANOM.

2. Heo6x0A1MO MOMHOCTbLIO 03HAKOMUTLCA C AAHHOM MHCTPYKUMEN MO MPUMEHEHMIO.
3. Heo6xonmo NpoBoANTL NPOBEPKY U3AENNs Nepeq KaxabiM €ro UCMOomNb30BaHUEM.
4. Wapgenue npeaHasHaveHo Ans NpUMeHeHus y OaHOro nauueHTa. Micnonb3osanne
9TOrO U3IENNS Y IPYIOrO NaLMEHTa HECET YrPO3y BO3HUKHOBEHS NEPEKPECTHOI
VHEKUMM y naLmeHTa.

5. Ha KoHLEeHTpaumio kucnopoga BnusioT AblXaTenbHblil 06bem 1 TUN AblxaHus. *

6. Y6eauTecs, 4To noiobpaH NpasurnbHLIN pasmep HOCOBO kaHionu. Hocosble
3y6LibI-BO3/1yXOBO/bI, CIULLKOM MIIOTHO NPUMeralolLme K Ho3ape, MOTyT NPUBECTM K
BO3HWKHOBEHUIO MOJIOXWUTENBHOTO AABMNEHUs B AblxaTenbHbix nyTsx (CPAP).

7. NIPUMEHEHUE HA TEPPUTOPUM CLUA: Rx ONLY (TOfbKO MO NPeAn1caHuio Bpaya).
8. PacnonoxeHue K1CnopoaHomn Tpy6ku [OMKHO BbiTh Ge30MacHbIM, Tak 4ToGbI
136exarb e OTCOBANHEHNS!.

9. cnonk3oBaH1e HOCOBOW KaHIONN MOXET MPUBECTY K NOSIBNIEHMIO Pa3ApaKeHs
1N GONEe3HEHHOCTY B NOMOCTU HOCA, BbI3bIBATL PA3APAKEHME KOXI BOKDYT HOCA Nput
KOHTaKTE HOCOBOW KaHIoMNM C KOXen.

Mpepynpexaenue:

1. Bo Bpems V1Cromns30BaHust M3aens HeOBXoaMM MOHUTOPUHT caTypaLm kucropoa (Sao,).
2. Jliloboe NCronb3oBaH1e MEANULIMHCKOTO U3AEenUst TDEBYET NOMHOMO NOHUMAHMs 1
COBNIOASHNS MHCTPYKLMIA NO NPUMEHEHMIO.

3. MeauumHCKOe U3AEenue [I0MKHO CTONb30BaTLCS TOMBKO MO Ha3HaueHuIo,
ONUCaHHOMY B AAHHOI MHCTPYKUMU. KNUHALMCT AOMKEH BbITh OCBEOMITEH 1 AOMDKEH
OLEHUTh MI060E paHee BO3HWKLLIEE COCTOSIHUE 3[0POBbS, KOTOPOE MOXET MOMelaTh
MN1 NOBNNsTL Ha Ge30nacHoe NCMONb30BaHNE U3Enus.

4. H 0 cobntopartb y , COL 5 B MYHKTaxX C NOMETKON
«NpeaynpexAeHne» 1 «BHAMAHNE», a Takke BCIo MHGOPMALWIO, COAepXKaLLyCs

Ha aTuKeTke. HecobnioaeHe aTX ykasaHuil paccMaTpuBaeTcs Kak HapyLueHue
UCNonNb3oBaHNA MeQULMHCKOro U3aenusa no HasHa4yeHuro.

5. CylLecTByeT OMacHOCTb MoXapa, CBS3aHHOTO ¢ 060pya0BaHNeM Ans NoAaYM
KICTIOPOAA 1 oKcureHoTepanuei. He UCronb3yiite BGRU3M UCKD WM OTKPLITOTO OTHSI.
6. KypeHue BO Bpemsi OKCUreHOTepanmi OrHEONacHO U MOXET NMPUBECTH K CEPbE3HbIM
Tpasmam.

7. [1onycTVMO MCMOMNb30BaHMNE TOMBKO TEX NOCHOHOB U Ma3eil, KOTOPbIE COBMECTUMBI
C KMCIIOPOZIOM, BO M3GexaHNe BO3ropaHusi i OXOroB.

8. YpeamepHas OKCUreHoTepanus HeAOHOLWEHHOTO peGeHka KUCIOPOAOM MOXeT
NPUBECTM K NOPAKEHWNIO 3pEHUS.

9. 370 M3nENMe AOMKHO NPUMEHATLCS TOMBKO C CUCTEMaMM JOCTaBKU KUCnopofa,
KOTOpble 0BECne nBaloT HEOBXOAMMYIO CKOPOCTh MOTOKA.

10. Bo usbexaHune o6CTpyKkUmMm [bixaTenbHblx nyTeil ybeantecs, 4To HOCOBas KaHIons
HEe HaxoauTCcsA Ha wee.

11. He cmasbiBaiiTe (pUTUHIW, pasbembl, TPYGKU Unn Apyrie NpUHaAnexHoCTy Bo
13GexaHne BO3ropaHisi 1 OXOroB.

YTUNMU3ALUA. MNocrie ncronb3oBaHUs NPOAYKT AOIDKEH BbiTh yTUNN3MPOBaH B
COOTBETCTBUM C MECTHBIMW CaHUTAPHO-MIMIMEHNYECKMMN HOpMaTUBaMmn 1 NpoTokonamu
YTUNN3aLMN OTXOZI0B.

PekomeHayeTCs XpaHiUTb NPU KOMHATHO TeMNepaType B TEYEHNE yKasaHHOro

CpoKa rofJHOCTU NPOAYKTa.

cs Navod k pouziti se nedodava samostatné. V kazdé krabici je k dispozici pouze 1 kopii navodu
k pouZitj, a proto by mély byt navody uchovavany na misté pistupném véem uzivateltm.
POZNAMKA: Rozdélte pokyny na v8echna umisténi produktu a pro vSechny uZivatele.
Tento navod obsahuje dulezité informace k bezpecnému pouzivani vyrobku. Pfed
pouiitim tohoto vyrobku si pfectéte cely tento navod k pouZiti v plném rozsahu, véetné
varovani a upozornenl Pokud se nebudete fadné fidit varovanimi, upozornénimi a
pokyny, mize dojit k vaznému Urazu nebo umrti pacienta.

VAROVANI: Prohlageni oznagené VAROVANI poskytuje duleZité informace o potenciéing
nebezpecné situaci, kterd muize mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni, pokud ji nezamezite.
POZOR: Prohlaseni oznacené POZOR poskytuje dulezité informace o potencialné
nebezpecne situaci, kterd mize mit za nasledek drobné nebo mirné poranéni, pokud
ji nebude zamezeno.

URCENE POUZITI. Privést kyslik do nosu pacientd.

INDIKACE. Terapeutické podavani kysliku nosem.

KONTRAINDIKACE. Tento pfistroj neni vhodny k pouZiti v pfipadech, kdy je nos silné

Velikost nosne kanile Najvecji pretok
. 6 I/min
Odrasli 4 I/min ali ve¢ zahteva vlaZzenje
Pediatri¢ni bolniki, novorojencki 2 |/min

Pretok kisika P zna koncentracija kisika, dovedena odraslim bolnikom*
2 l/min 28 %
4 l/min 36 %
6 I/min 43 %

PREVERJANJE MED UPORABO

S tem pripomockom morate uporabljati sistem za nadzor bolnika (Sa0,).

Zagotovite, da bodo nosni nastavki ostali vstavljeni v nosnice.

Zagotovite, da cev nosne kanile ni zvita ali prepognjena. Cevje ne sme biti v bliZini
vratu, da preprecite oviranje dihalnih poti.

Zagotovite, da cevje kisika ni postavljeno tako, da bi se lahko kdo spotaknil.

Ta izdelek je namenjen za uporabo na enem bolniku. Pripomocek odvrzite, ¢e kaze
znake izrabljenosti ali ¢e je poSkodovan in ni ve¢ primeren za uporabo.

Pozor:

1. Samo za uporabo s strani ustrezno usposoblienega osebja.

2. Zagotovite, da je usposobljeno osebje seznanjeno z vsebino teh navodil.

3. Vedno izvedite preverjanja pred uporabo.

4. Ta izdelek je namenjen za uporabo na enem bolniku. Vnovi¢na uporaba na drugem
bolniku ogroza varnost bolnika zaradi moZnosti navzkrizne okuzbe.

5. Na koncentracijo kisika vplivata dihalna prostornina bolnika in vzorec dihanja. *

6. Pazite, da uporabite pravilno velikost. Nosni nastavki, ki se prilegajo pretesno, lahko
povzrocijo nenamerno uporabo CPAP.

7. SAMO ZA ZDA: Rx ONLY

8. Cevje za kisik postavite tako, da ni moznosti, da bi se kdo spotaknil.

9. Uporaba nosne kanile lahko povzro¢i drazenje ali ob&utljivost nosu in povzroci
draZenje koZe na mestu, kjer kanila pride v stik s koZo.

Opozorilo:

1.'S tem pripomockom morate uporabljati sistem za nadzor bolnika (Sa0,).

2. Uporaba medicinskega pripomocka zahteva polno razumevanije in upostevanje
navodll za uporabo.

i pripomocek lahko uporabljate samo za namene, podane pod Predvidena
ni zdravnik se mora zavedati in upos$tevati morebitna obstoje¢a zdravst-
vena stanja, ki bi lahko izklju¢evala ali vplivala na varno uporabo tega izdelka.

4. Upostevaite vse opozorilne izjave v teh navodilih in vse informacije na oznakah
medicinskega pripomocka. Neupostevanje teh stavkov se $teje za neskladno s predvi-
deno uporabo medicinskega pripomocka.

5. Pri zdravljenju s kisikom in povezano opremo je prisotno tveganje pozara. Ne
uporabljajte ga v bliZini isker ali odprtega plamena.

6. Kajenje med zdravljenjem s kisikom je nevarno in lahko povzroci hude poskodbe
zaradi pozara.

7. Uporabljajte samo losjone ali mazila, ki so oznaceni kot zdruzljivi s kisikom, da
preprecite nevarnost pozara in opeklin.

8. Dovajanje prevelikih koli¢in kisika nedono$enim dojenckom lahko poskoduje vid.

9. Pripomocek morate uporabljati samo s sistemom za dovod kisika, ki lahko natanéno
dovaja Zeleni pretok.

10. Cevje ne sme biti v bliZini vratu, da preprecite blokado dihalnih poti.

11. Ne podmazuijte nastavkov, priklju¢kov, cevja ali druge opreme, da preprecite
nevarnost pozarov ali opeklin.

ODSTRANJEVANJE. Po uporabi morate izdelek odstraniti skladno z lokalnimi predpisi
in protokoli o zdravstveni higieni in za odlaganje odpadkov.

Priporoc¢eno shranjevanje pri sobni temperaturi v navedenem roku uporabnosti.

Iv Lietosanas noradijumi netiek nodrosinati atseviski. Katrai kastei tiek pievienoti tikai 1
noradijumu eksemplari, tapéc tos ir ieteicams glabat visiem lietotajiem pieejama vieta.
PIEZIME. |zplatiet noradijumus visas produkta atrasanas vietas un visiem lietotajiem.
Sajos noradfjumos ir ieklauta produkta drosai lietodanai svariga informacija. Pirms &7
produkta lietoSanas izlasiet visus $os lietodanas noradijumus, ieskaitot bridinajumus
un bistamibas pazinojumus. Bridinajumu, bistamibas pazinojumu un noradijumu
neigvérosanas gadijuma ir iespgjams izraisit nopietnus savainojumus vai pacienta navi.
BRIDINAJUMS! BRIDINAJUMA pazmojuma ir ieklauta svariga |nf0rmacua par
potenciali bistamu situaciju, kas nenovérsanas gadijuma var izraisit navi vai nopietnus
savainojumus.

UZMANIBU! BISTAMIBAS pazinojuma ir ieklauta svariga informacija par potenciali bistamu
situaciju, kas nenovérsanas gadijuma var izraisit vieglus vai vidéji smagus savainojumus.
PAREDZETAIS LIETOJUMS. Skabekla ievadisana pacienta deguna.

INDIKACIJAS. Skabekla terapeitiska ievadisana caur degunu.

KONTRINDIKACIJAS. ST ierice nav piemérota lietodanai, ja deguna ejas ir batiski
aizsprostotas vai blokétas.

PAREDZETAIS LIETOTAJS So ierici var lietot atbilstosi apmacits arstniecibas per-
sonals pirms do$anas uz slimnicu, r 1as pal|d2|bas automasina vai slimnica.
PACIENTU KATEGORIJA. Pueelamue nazalo kanilu izméri: pieauguso, bérnu un jaundzi-
muso izmérs. Produkta izmérs ir noradits produkta |epakojuma ieliktnT un kastes markéjuma.
IZMERA IZVELE. Atbilsto$i apmacitam arstniecibas personalam ir janodrosina
nazalas kaniles izméra izvéle atbilstosi pacientam. Nazalajiem zariem visu laiku ir
jabat ievietotiem nasTs. Bérniem un jaundzimu$ajiem paredzéto izméru nazalos zarus
nepiecieSamibas gadijuma var saisinat nogriezot.

PARBAUDES PIRMS LIETOSANAS. Nodrosiniet, lai visi komponenti btu nebojati un
lai tie batu droSi piestiprinati, ka arf lai kanilé nebdtu aizsprostojumu vai sveskermenu.
Abas nasTs nedrikst but aizsprostojumi.

LIETOSANAS NORADIJUMI

1. levietojiet nazalos zarus pacienta nasis (1. att.).

2. Lokacijas skava atvieglo zaru optimalo pozicioné$anu (2. att.).

3. Novietojiet pievadus virs pacienta ausim (3. att.).

4. Lietojot nazalas kaniles ar ausu sargiem, noreguléjiet ausu sargu ta, lai tas batu
novietots ap pacienta ausi, novérsot spiediena noberzumu veido$anos uz ausim (4.
att.).

5. Noregul&jiet parslégu, lai ierice piegulétu drosi un érti (5. att.).

6. Pievienojiet skabekla pievadu skabekla plismas méritajam, skabekla koncen-
trétajam vai burbulveida mitrinatajam. Lietojot kanilu galvas ierices, vienam skabekla
pievada galam ir jabat piestiprinatam pie galvas ierices, otram skabekla pievada
galam ir jabat piestiprinatam pie skabekla plismas méritaja, skabekla koncentrétaja

1 Lletojot S0 ierici, ir javeic paclentu monitoré$ana (SaO )

2. Lai jebkada veida lietotu 30 medicinas i ierici, ir neplemesama pilniga lietoSanas
noradijumu izpratne un ievérosana.

3. Medicinas ierici drikst lietot tikai mérkim, kas ir noradits ka paredzetals lietojums.
Arstniecibas personai ir jabat informétai par visiem zinamiem esos$ajiem mediciniskaji-
em stavokliem, kuru dé| nedrikst lietot produktu vai kas varétu ietekmét produkta drosu
lietosanu, un ir janem &1 informacija véra.

4. levérojiet visus Sajos noradijumos sniegtos bistamibas pazinojumus un bridinaju-
mus, ka arf visu mediciniskas ierices mark&juma noradito informaciju. Ja netiek no-
drosinata atbilstiba Siem pazinojumiem, tiek uzskatits, ka netiek nodro$inata atbilstiba
$§is mediciniskas ierices paredzétajam lietojumam.

5. Pastav ar skabekla aprikojumu un terapiju saistits risks. Nelietojiet ierici dzirkste|u
vai atklatu liesmu tuvuma.

6. Smékésana skabekla terapijas laika ir bistama un, loti iesp&jams, var izraisit
nopietnus apdegumus.

7. Lai nepielautu aizdeg$anas un apdegumu risku, izmantojiet tikai losjonus un ziedes,
kas markétas ka saderigas ar skabekli.

8. Parmenga skabekla piegade priekslaikus dzimusiem zidainiem var izraisit redzes bojajumus.
9. So ierfci drikst lietot tikai kopa ar skabekla piegades sistemu, kas var nodrosinat
precizu nepiecieSamo plismas koeficientu.

10. Gadajiet, lai pievadi nebatu izvietoti tuvu kaklam, tadéjadi novérsot elpcelu
nosprostojuma risku.

11. Tuleohu ja pdletuste véltimiseks &rge maarige liitmikke, tihendusi, voolikuid

ega muid tarvikuid.

IZNICINASANA. P&c izmantoSanas produkts irjéiznTcina saskana ar vietéjiem ve-
selibas apripes higiénas un atkritumu iznicina$anas protokoliem un noteikumiem.
leteicama glabasana iektelpas temperatira noradito izstradajuma glabasanas

laiku.

et Kasutusjuhendit eraldi ei tarnita. Igas karbis on ainult 1 kasutusjuhendi eksemplari
ning seet6ttu tuleb neid hoida kaigile kasutajatele kattesaadavas kohas.

MARKUS. Jaotage juhendit kdigis toote kasutuskohtades ja kdigile kasutajatele.
Juhend sisaldab olulist teavet toote ohutu kasutamise kohta. Enne toote kasutamist
lugege see kasutusjuhend téielikult 1abi, sealhulgas hoiatused ja ettevaatusabindud.
Kui hoiatusi, ettevaatusabindusid ja juhiseid tapselt ei jargita, voib see pohjustada
patsiendi raskeid voi surmavaid kehavigastusi.

HOIATUS: teade HOIATUS sisaldab olulist teavet voimalike ohtlike olukordade kohta,
mille eiramine vaib pohjustada surmavaid véi raskeid kehavigastusi.

ETTEVAATUST: teade ETTEVAATUST sisaldab olulist teavet v6imalike ohtlike olukor-
dade kohta, mille eiramine v&ib pohjustada kergeid voi keskmisi kehavigastusi.
KAVANDATUD KASUTUS. Hapniku manustamine patslendl ninna.

NAIDUSTUSED. Hapniku terapeutiline manustamine nina kaudu.
VASTUNAIDUSTUSED. Seadet ei tohi kasutada tugeva ninakinnisuse korral.
ETTENAHTUD KASUTAJA. Seadet véib kasutada asjakohase koolituse saanud
haiglapersonal haiglaeelses, kiirabiauto ja haiglakeskkonnas.

Toodet kasutatakse koduhoolduskeskkonnas. Asjakohase véljadppe saanud meditsi-
initdotajad, kes petavad koduhoolduskasutajatele seadme 6Giget kasutust.
PATSIENDIKATEGOORIA. Ninakal on saadaval téiskasvanute, laste ja vastsiindin-
ute suuruses. Toote suurused on naidatud tootepakendi vahelehel ja karbi sildil.
SUURUSE VALIK. Asjakohase véljadppe saanud haiglapersonal peab tagama
ninakantiili sobivuse patsiendile. Ninasondid peavad ninasdérmetes paigale jaama.
Vajaduse korral voib laste ja vastsiindinute suuruses ninasonde lihemaks IGigata.
KASUTUSEELNE KONTROLLIMINE. Veenduge, et iihelgi komponendil poleks
kahjustusi ja need oleks korralikult kinnitatud ja et kantitilil poleks takistusi ega voorkehi.
Kummaski ninasGormes ei tohi olla takistusi.

KASUTUSJUHEND

1. Paigutage ninasondid patsiendi ninasdéérmetesse (pilt 1).

2. Paigutussadul aitab sonde optimaalselt kohale asetada (pilt 2).

3. Pange voolikud Ule patsiendi korvade (pilt 3).

4. Korvakaitsega ninakantiilidel reguleerige korvakaitsed nii, et need asetseksid
patsiendi kérvade Umber, et véltida lamatisi kdrvadel (pilt 4).

5. Reguleerige lilitushoob kindlasse ja mugavasse asendisse (pilt 5).

6. Kinnitage hapnikuvoolikud hapnikuvoolum&éturi, hapnikukontsentraatori voi
mullniisutite kiilge. Ninakaniiiili peakomplektil tuleb hapnikuvooliku liks ots kinnitada
peakomplekti kiilge ja teine ots hapnikuvoolum&aturi, hapnikukontsentraatori voi mullni-
isutite kilge. Hapnikuvoolikud tuleb kinnitada likkamis-/keeramistoiminguga (pilt 6).

Brzma protoka Priblizna koncentracija kiseonika koja se isporuéuje
iseonika odraslim pacijentima*
2 I/min 28
4 1/min 36
6 I/min 43

PROVERE TOKOM UPOTREBE

Pracenje pacijenta (Sa0,) mora da se koristi sa ovim medicinskim sredstvom.

Proverite da li su nazalnl nastavci i dalje umetnuti u nozdrve.

Proverite da se cevéica nosne kanile nije uvila ili iskrivila i drzZite cev¢icu dalje od vrata

da biste izbegli opstrukciju disajnih puteva.

Postarajte se da cevcica za kiseonik ne predstavlja rizik od saplitanja

Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu na jednom pacijentu. Bacite medicinsko

sredstvo ako su na njemu vidljivi znaci propadanja, ako je o$te¢eno i vi$e nije podesno

za upotrebu.

Mera opreza:

1. Za upotrebu isklju¢ivo od strane obucenog osoblja.

2. Pobrinite se da obu¢eno osoblje bude upoznato sa sadrzajem ovog uputstva.

3. Uvek obavite proveru pre upotrebe.

4. Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu na jednom pacijentu. Njegova ponovna

upotreba na drugom pacijentu predstavlja pretnju po bezbednost pacijenta u smislu

unakrsne infekcije.

5. Na koncentraciju kiseonika uti€u respiratorni volumen i obrazac disanja pacijenta. *

6. Proverite da li je izabrana odgovarajuca veli¢ina. Nazalni nastavci koji previse

prianjaju mogu da dovedu do sluéajne primene kontinuiranog pozitivnog pritiska u
disajnim putevima (CPAP).

7.ZA SAD: Rx ONLY

8. Bezbedno postavite cevéicu za kiseonik da biste izbegli opasnost od saplitanja.

9. Upotreba nosne kanile moZe da dovede do iritacije ili bola u nosu, kao i do iritacije

koze na mestu na kojem kanila dolazi u dodir sa kozom.

Upozorenje:

1. Pracenje pacijenta (SaO,) mora da se koristi sa ovim medicinskim sredstvom.

2. Svaka upotreba medicinskog sredstva zahteva potpuno razumevanje i pracenje

uputstva za upotrebu.

3. Medicinsko sredstvo sme da se koristi samo u svrhu koja je naznacena kao njegova

namena. Klini¢ar treba da bude svestan i da razmotri svako poznato postojece

medicinsko stanje koje bi sprecilo ili moglo da uti¢e na bezbednu primenu proizvoda.

4. Pratite sve izjave 0 merama opreza i upozorenjima u ovom uputstvu i sve informacije

na nalepnicama medicinskog sredstva. Nepostovanje ovih izjava se smatra nep-

ostovanjem namene ovog medicinskog sredstva.

5. Postoji rizik od poZara povezan sa opremom i terapijom kiseonikom. Nemojte je

koristiti u blizini varnica ili otvorenog plamena.

6. Pusenje tokom terapije kiseonikom je opasno i moze da dovede do ozbiljne povrede

izazvane vatrom.

7. Koristite iskljucivo losione ili meleme koji su oznaceni kao kompatibilni sa kiseonikom

da biste izbegli rizik od poZara i opekotina.

8. Primena prekomerne koli¢ine kiseonika kod prevremeno rodenih beba moze da

dovede do ostecenja vida.

9. Ovo medicinsko sredstvo mora da se koristi isklju¢ivo sa sistemom za isporuku

kiseonika koji moZe precizno da isporuci potrebnu brzinu protoka.

10. Drzite cev¢icu dalje od vrata da biste izbegli opstrukciju disajnih puteva.

11. Nemojte da podmazujete prikljucke, veze, cevcice ili dodatnu opremu kako

biste izbegli rizik od pozara i opekotina.

ODLAGANUJE. Proizvod nakon upotrebe mora da se odlozi u skladu sa lokalnim

protokolima i propisima o zdravstvenoj nezi, higijeni i odlaganju otpada.

Preporuceno skladiStenje na sobnoj temperaturi tokom naznacenog roka trajanja

proizvoda.

ro Instructiunile de utilizare nu sunt furnizate individual. Fiecare cutie contine doar 1
exemplare ale instructiunilor de utilizare si, prin urmare, trebuie pastrate intr-un loc
accesibil pentru toti utilizatorii.

i |nslruc!|un|le tuturor locatiilor si utilizatorilor produsulul

instructiuni contln informatii |mportante pentru utilizarea in slguranta a produsu-
lui. Cititi in intregime aceste |nstruct|un| de utilizare, inclusiv avertizarile si atentionérile,
inainte de a utiliza acest produs. Nerespectarea corecta a avertizarilor, atentionarilor si
instructiunilor poate duce la vatamari corporale grave sau decesul pacientului.
AVERTIZARE: O declaratie AVERTIZARE furnizeaza informatii importante despre o situatie
potential periculoasé, care, dacé nu este evitata, poate duce la deces sau vatamari grave.
ATENTIONARE: O declaratie ATENTIONARE furnizeaza informatii importante despre
o situatie potential periculoasa, care, daca nu este evitata, poate duce la vatamari
minore sau moderate.

UTILIZARE PREVAZUTA. Pentru distribuirea de oxigen in nasul pacientului.
INDICATII. Administrarea terapeutica de oxigen prin nas.

CONTRAINDICATII Acest dispozitiv nu este adecvat pentru utilizare atunci cand nasul
este congestionat grav sau blocat.

UTILIZATOR PREVAZUT. Acest dispozitiv poate fi utilizat in mediu prespitalicesc, in ambu-
lanté sau in spital de catre personal clinic instruit corespunzator.

CATEGORII DE PACIENTI. Canulele nazale sunt disponibile cu dimensiuni pentru
adulti, copii si nou-nascuti. Dimensiunile produsului sunt indicate pe ambalajul pro-
dusului si pe eticheta cutiei.

SELECTAREA DIMENSIUNII. Personalul clinic instruit corespunzator trebuie sa asigure
selectarea unei dimensiuni a canulei nazale potrivite pentru pacient. Prongurile nazale
trebuie s&@ ramana in pozitie in nari. Daca este necesar, prongurile nazale cu dimensiuni
pentru copii si nou-nascuti pot fi taiate pentru a fi mai scurte.

VERIFICARI INAINTE DE UTILIZARE. Asigurati-va ca toate componentele sunt ne-
deteriorate si atasate in siguranta si canula este lipsita de obstructii si corpuri stréine.
Ambele nari trebuie sa fie neobstructionate.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Potriviti prongurile nazale in narile pacientului (fig. 1).

2. Saua de localizare ajutd la pozitionarea optima a prongurilor (fig. 2).

3. Pozitionati tubulatura pe dupé urechile pacientului (fig. 3).

4. Pentru canulele nazale cU Protectii pentru urechi, potriviti protectiile pentru urechi
astfel incat sa fie pozitionate in jurul urechilor pacientului pentru a preveni ranile de
presiune pe urechi (fig. 4).

5. Reglati comutatorul pentru o potrivire sigura si confortabila (fig. 5).

6. Atasati tubulatura de oxigen la debitmetrul de oxigen, la concentratorul de oxigen
sau la umidificatorul cu bule. Canulele nazale cu fixare pe cap necesitd ca un capat al
tubulaturii de oxigen sa fie atasat la componenta cu fixare pe cap, iar celalalt capat al
tubulaturii de oxigen sa fie atasat la debitmetrul de oxigen, la concentratorul de oxigen
sau la umidificatorul cu bule. Tubulatura de oxigen trebuie atasaté folosindu-se o
miscare de impingere/rasucire (fig. 6).

Dimensiune canulé nazala Debit maxim
. 6 I/min
Adul 4 I/min sau mai mult necesitd umidificare
Copii, nou-nascuti 2 1/min

Maksimaalne vooluhulk
6 I/min
Taiskasvanu 4 I/min v&i rohkem nduab niisutamist
Lapsed, vastsiindinud 2 I/min
Hapniku Tai: ienti i
ulk ligikaudne kontsentratsioon*
2 |/min 28%
4 I/min 36%
6 I/min 43%

KONTROLLIMISED KASUTAMISE AJAL

Selle seadmega tuleb kasutada patsiendi jalgimist (SaO,).

Veenduge, et ninasondid on ninasdérmetes.

Veenduge, et ninakaniiiili voolik poleks keerdus ega niverdunud ja hoidke hinga-
misteede takistuste valtimiseks voolikud kaelast eemal.

Veenduge, et hapnikuvoolikud ei tekitaks komistamisohtu.

Visake ara, kui seadmel on lagunemismarke vi see on kahjustunud ega sobi enam
eesmargiparaseks kasutamiseks.

Ettevaatust!

1. Kasutamiseks ainult asjakohaselt koolitatud téotajale.

2. Veenduge, et koolitatud té6taja on tutvunud selle juhendi sisuga.

3. Tehke alati kasutamiseelsed kontrollimised.

4. See on iihekordselt kasutatav seade. Korduskasutamine teisel patsiendil kujutab
endast ohtu patsiendi ohutusele ristnakatumise moistes.

5. Hapniku kontsentratsiooni m&jutavad patsiendi hingamismaht ja -muster. *

6. Veenduge, et kasutatakse dige suurusega seadet. Liiga tihedalt ninna paigutatud
ninasondid véivad pohjustada pusiva positiivrohu (CPAP) juhusliku manustamise.

7. USA-s: Rx ONLY: ainult retsepti alusel.

8. Paigutage hapnikuvoolikud ohutult, et ei tekiks komistamisohtu.

9. Ninakanlli kasutamine voib tekitada ninaérritust voi valu ja nahaérritust kohas, kus
ninakandilil puutub kokku nahaga.

Hoiatus.

1. Selle seadmega tuleb kasutada patsiendi jélgimist (SaO,).

2. Meditsiiniseadme kasutamine néuab kasutusjuhiste taielikku maistmist j ja nende jalgimist.
3. Meditsiiniseadet tohib kasutada ainult selleks ette nahtud otstarbel. Meedik peab
tundma patsiendi ravieelset seisundit ja seda arvesse vétma, mis voib valistada toote
ohutu kasutamise v6i seda mojutada.

4. Jargige koiki selle juhendi ettevaatus- ja hoiatusteateid ning kogu teavet meditsi-
iniseadme siltidel. Nende teadete eiramist peetakse selle meditsiiniseadme eesmar-
gipérase kasutamise rikkumiseks. R

5. Hapnikuseadmete ja -teraapiaga on seotud siittimisoht. Arge kasutage séddemete voi
lahtise tule laheduses.

6. Hapnikuteraapia ajal suitsetamine on ohtlik ja vdib tdenéoliselt pohjustada raskeid
vigastusi tulekahju tagajarjel

7. Stttimise ja poletuste valtimiseks kasutage ainult emulsioone, salve, millel on silt
hapnikuga uhilduvuse kohta

8. Enneaegselt siindinutele manustatud liigne hapnik véib kahjustada nagemist.

9. Seadet tohib kasutada ainult hapniku manustussiisteemiga, mis manustab tapselt
noéutava vooluhulga.

10. Hoidke hingamisteede to| valtimiseks hingami: voolikud kaelast eemal.
11. Nelubric&jiet montaZas, savienojumus, caurulites un citus piederumus, lai

nepielautu aizdegdanas un apdegumu risku.

KASUTUSELT KORVALDAMINE. Parast kasutamist tuleb toode kasutusest korval-
dada vastavalt kohalikele tervishoiuhiigieeni ja jaatmete kérvaldamise protokollidele
ja eeskirjadele.

Soovitatav hoiustamine on toatemperatuuril toote naidatud kasutusajal.

bg VIHCTpyKumuTe 3a ynoTpeba He ce 0CTaBsAT oTAenHo. 3a Besika kyTus ca
npeABMaeHN camo 1 ek3eMnnisipa OT MHCTPYKLMMTE 3a ynoTpeba v Te TpsiGsa Aa Gbaar
CbXpaHsiBaHU Ha JOCTLIHO 3@ BCUYKM NOTPEGUTENN MSCTO.

3ABENEXKA: Pasnpegenete UHCTPYKLMUTE Ha BCUYKN MECTA, KbAETO Ce U3Nonasa
NPOAYKTHT, 1 HA BCAYKM NMOTPEGUTENN, KOUTO U3MON3BaT NpoayKTa.

Tesn NHCTPYKUMM CbABPXKAT BaxHa MHOPMALIMS OTHOCHO Be3onacHaTa ynotpeba

Ha npoaykTa. [poyeTeTe MHCTPYKUMUTE 3a ynoTpeBa M3LAMO, BKIIUNTENHO
npeaynpexXaeHUsITa u CUTHan1Te 3a BHUMaH1e, Npeay Aa U3Non3sate To3n NPOAYKT.
AKO NpeayNPEeXAEHNSTa, CUTHANUTE 3a BHUMaH1e 1 MHCTPYKLMUTE He ce chbrioaasat
npaBusiHO, ToBa 61 JOBENO [0 TEXKO HapaHsiBaHe U CMbPT Ha naLveHTa.
NPEOYNPEXAEHUE: VHdopmauusTa, o6o3Havena ¢ MPEAYNPEXOEHUE, e BaxHa
1 Ce OTHacA /10 NOTEHUMArHO OMacHa CUTyaLWsi, KOSITO, ako He ce u3berHe, Moxe aa
[10BE/ie /10 CMBPT UMK TEXKO HapaHsiBaHe.

BHUMAHME: NHdbopmaumsTa, o6osHaqeHa c BHUMAHUE, e BaxHa v ce oTHacs Ao
noTeHUManHo onacHa CUTyauusi, KOSITO, ako He ce 13berHe, Moxe Aa JoBeae /0 NeKo
WN1 yMepeHo HapaHsBaHe.

NMPEOHA3HAYEHUE. 3a nogaBaHe Ha KUCMOPOA B HOCA Ha nauveHTa.
MOKA3AHMUSL. MpunaraHe Ha KUCNOPOA Npe3 Hoca C TepaneBTUYHN Lenu.
NMPOTUBOMOKA3AHWSI. ToBa ycTPOICTBO He e NoAXoAsLLO 3a ynoTpeba, korato
HOCBT € 3HAYUTESHO 3anyLLeH U BNoKMPaH.

LIENEBU NOTPEBUTEJ]. ToBa ycTpoiCTBO MOXe [ja ce uarorasa B npeabonHniHata
MOMOLL, B fIHEIKa Ui B GONHYHI YCIOBUS OT NOAXOASLLO 0BY4eH KIMHUYEH NepCoHar.
KATEFOPUSA HA MALUMEHTA. HazanHuTe kaHionu ce npegnarat B pasmepu 3a
Bb3PACTHW, NEANATPUYHN, HEOHaTaNHI pa3mepn. PasvepuTe Ha NpoaykTa ca ykasaHu
B NMCTOBKATa B ONakoBKaTa Ha NPOAYKTa U Ha ETUKETa Ha KyTusiTa.

U3BOP HA PA3MEP. MNMoaxoasiuo oby4yeH KnuHWYeH nepcoHan Tpsbsa Aa ce norpuxu
na Gbae n3bpaH pasmep Ha HasanHaTa kaHiona Taka, Ye Aa e NoAXoAsiLa 3a nauneHTa.
HocHuTe HakpaitHuuy TpsibBa Aa ocTaHaT Ha MSICTOTO cu B HoapuTe. HocHute
HaKpaHUL 33 NeANaTPUYHITE, HeOHaTaNHUTE pasMepy MoraT fia GbaaT OTpsi3aH, 3a
[1a Ce CKbCAT, aKO & HeobXoanMo.

MPOBEPKA NPEOM YNOTPEBA. YBepeTe ce, 4e BCUUYKI KOMMOHEHTU ca
HenoBpe/ieHN 1 NPUKPENeHM HaZleXaHO 1 Ye B KaHIonaTa HMa NPeYKn 1 Hyxau
yacTuum. M geTe Ho3fpu TpsiGea a Gbaat HesanyleHu.

WHCTPYKUWU 3A YNIOTPEB

1. MNocTaBeTe HOCHUTE HaKpPalHULM B HO3APUTE Ha NauveHTa (kapTuHa 1).

2. Moanoxkara 3a onpeAensiHe Ha MECTOMOMOXEHUETO Moanomara onTMMAanHoTo
NO3NLMOHNPaHe Ha HakpanHuuuTe (kapTuHa 2).

3. Pasnonoxerte TpbOUYKUTE Haf yLIMTE Ha nauueHTa (kaptuHa 3).

4. Mpu Ha3anHUTe KaHIoNM C NPOTEKTOP 3a YXOTO perynupaiite NpoTekTopa Taka, Ye aa
€ Pa3romnoXeH OKOMO YXOTO Ha NalyeHTa, 3a f1a Ce NPeAoTBPaTH Bb3HNKBAHETO paHi
Ha yluMTe BCNEACTBME Ha HaTucka (kapTuHa 4).

5. PerynupaiiTe HakpanHvka 3a Ho3apuTe 3a HaAeXAaHO W yAo6HO nocTaBsHe
(kapTuHa 5).

. . Concentratia aproximativa de oxigen livrata
Debit de oxigen ™ pacienilor adulti

2 I/min 28%

4 l/min 36%

6 I/min 43%

VERIFICARI iN TIMPUL UTILIZARII

Acest dispozitiv trebuie utilizat cu monitorizarea pacientului (Sa0,).

Asigurati-va ca prongurile nazale raméan introduse in nari.

Verificati ca tubul canulei nazale nu este rasucit sau indoit si mentineti tubulatura la
distanta de gat pentru a evita obstructia cailor respiratorii.

Asigurati-va ca tubulatura de oxigen nu prezinta pericol de desprindere

Acesta este un produs pentru utilizare de catre un singur pacient. Aruncati dispozitivul
dacé prezinta semne de degradare sau este deteriorat si nu mai este potrivit pentru
utilizarea prevazuta.

Atentionare:

1. Numai pentru utilizare de catre personal instruit corespunzator.

2. Asigurati-va ca personalul instruit este familiarizat cu aceste instructiuni.

3. Efectuati intotdeauna verificari inainte de utilizare.

4. Acesta este un produs pentru utilizare de catre un singur pacient. Reutilizarea la alt
pacient pericliteaza siguranta acestuia in ceea ce priveste infectiile incrucisate.

5. Concentratia de oxigen este afectatd de volumul curent si modelul de respiratie ale
pacientului. *

6. Asigurati-va ca este utilizata dimensiunea corecta. Prongurile nazale care fixate prea
strans pot duce la administrarea accidentald de CPAP.

7. PENTRU SUA: Rx ONLY

8. Pozitionati in siguranta tubulatura de oxigen pentru a evita crearea unui pericol de
desprindere.

9. Utilizarea unei canule nazale poate cauza iritatii sau dureri nazale si iritarea pielii in
locul unde canula nazala intra in contact cu plelea

Avertizare:

1. Acest dispozitiv trebuie utilizat cu monitorizarea pacientului (Sa0,).

2. Orice utilizare a dispozitivului medical necesita intelegerea compfeta si respectarea
instructiunilor de utilizare.

3. Dispozitivul medical poate fi folosit numai pentru scopul specificat drept utilizare prevazuta.
Clinicianul ar trebui sa cunoasca si sa tina cont de orice afectiune preexistenta cunoscuta
care ar impiedica sau ar putea afecta utilizarea in conditii de siguranta a produsului.

4. Respectati toate declaratiile de atentionare si de avertizare din aceste instructiuni si toate
informatiile de pe etichetele dispozitivelor medicale. Nerespectarea acestor declaratii este
considerata neconforma cu utilizarea prevézuta a acestui dispozitiv medical.

5. Existé un risc de incendiu asociat cu echipamentele si terapia cu oxigen. Nu utilizati
langa scantei sau flacari deschise.

6. Fumatul in timpul terapiei cu oxigen este periculos si poate provoca vatamari grave
cauzate de foc.

7. Utilizati numai lotiuni sau unguente etichetate ca fiind compatibile cu oxigenul pentru
a evita riscul de incendiu si arsuri

8. Administrarea in exces de oxigen copiilor mici nascuti inainte de termen poate afecta
vederea acestora.

9. Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu un sistem de distribuire a oxigenului care
poate furniza cu precizie debitul necesar.

10. Tineti tubulatura departe de gat pentru a evita obstructia cailor respiratorii.

11. Nu lubrifiati fitingurile, conexiunile, tubulatura sau alte accesorii pentru a evita
riscul de incendiu si arsuri.

SCOATEREA DIN UZ. Dupa utilizare, produsul trebuie scos din uz in conformitate cu
protocoalele si reglementérile locale privind igiena medicala si eliminarea deseurilor.
Depozitarea recomandata la temperatura camerei pe durata de valabilitate

indicatd a produsului.

sk Navod na pouZitie nie je dodavany samostatne. V kazdom baleni je k dispozicii
iba 1 képii navodu na pouzitie a mali by sa preto uchovavat na dostupnom mieste pre
vsetkych pouZivatelov.

POZNAMKA: Rozmiestnite navody na vSetky miesta, kde je umiestneny vyrobok, a
rozdajte vSetkym pouzivatelom.

Tieto pokyny obsahuju dolezité informacie pre bezpe&né pouzivanie vyrobku. Pred
pouZzitim tohto vy'robku si precitajte tento navod na pouzitie v plnom rozsahu, vratane
vystrah a upozornenl Nedodrzanie vystrah, upozorneni a pokynov méze viest k
vaznemu zraneniu alebo smrti pacienta.

VYSTRAHA: VYSTRAHA poskytuje délezité informacie o potencilne nebezpecnej
situdcii, ktord, ak sa jej neda vyhnut, méze mat za nasledok smrt alebo vazne zranenie.
UPOZORNENIE: UPOZORNENIE poskytuje dolezité informacie o potencialne
nebezpecnej situacii, ktora, ak sa jej neda vyhnut, méze mat za nasledok lahké alebo
stredne tazké zranepia.

ZAMYSLANE POUZITIE. Privod kyslika do nosa pacienta.

INDIKACIE. Terapeutické podavanie kysllka cez nos.

KONTRAINDIKACIE. Toto zariadenie nie je vhodné na pouZitie, ak je nos velmi
upchaty alebo zablokovany.

ZAMYSLANE POUZIVATEL. Toto zariadenie sa moze pouzit v prednemocniénom,
ambulantnom a nemocni¢nom prostredi nalezite vy$kolenym klinickym personalom.
KATEGORIA PACIENTOV. Nazalne kanyly st dostupné vo velkostiach pre dospelych,
pediatrickych pacientov a novorodencov. Velkosti vyrobkov st uvedené na $titku
vyrobku a stitku na skatuli.

VYBER VELKOSTI. Prislusne vyskoleny klinicky personal by mal zabezpecit, aby
velkost nosovej kanyly bola zvolena tak, aby vyhovovala pacientovi. Nosové hroty musia
zostat na mieste v nosnych dierkach. Nosové hroty vo velkostiach pre deti a novoroden-
cov je mozné v pripade potreby skratit.

KONTROLA PRED POUZITIM. Zabezpecte, aby boli vSetky stcasti neposkodene a
bezpecné a aby kanyla neobsahovala prekazky a cudzie telesa. Obe nosné dierky
musia byt volné.

NAVOD NA POUZITIE

1. Umiestnite nosové hroty do nosnych dierok pacienta (obr. 1).

2. Umiestnenie sedla poméaha pri optimélnom umiestneni hrotov (obr. 2).

3. Umiestnite hadicky ponad usi pacienta (obr. 3).

4. Pri nazélnej kanyle s ochranou u$i nastavte ochranu usi tak, aby bola umiestnena
okolo ucha pacienta, aby sa zabranilo oparu na usiach (obr. 4).

5. Nastavte putko pre bezpe¢né a pohodiné prispésobenie (obr. 5).

6. Pripojte kyslikovu hadicku k prietokomeru kyslika, kyslikovému koncentratoru
alebo bublinovému zvihéovacu. Nahlavné stpravy nazalnej kanyly vyZzaduju, aby bol

6. MNpukpenere Tpbbara 3a KMCTIOPOAA KbM AEGUTOMEPA 3a KUCIIOPOA, KMCNIOPOAHUS  jeden koniec dizky kyslikovej hadicky pripevneny k nahlavnej stprave a druhy koniec
KOHLIHTPATOp Un GanoHHms oBnaxHuTen. KomnnekTuTe 3a rmasa Ha HasanHara kyslikovej hadicky bol pripojeny k prietokomeru kyslika, kyslikovému koncentratoru
kaiorna vanckeat eAMHIAT kpaii Ha Tpbbara 3a KNCNOPOA Aa ce NPUKPenyt Kb alebo bublinovému zvlhdovadu. Kyslikova haditka musi byt pripojena zatlagenim a
KOMMfieKkTa 3a rnaea, ApyrUsiT Kpai Aa ce Npukpeny kbM Aebutomepa 3a kUcnopoa, otoenim (obr. B).
KMNCNOPOAHUS KOHLIEHTPATOP Ui GanoHHUs oBnaxHuTen. TpbGaTa 3a k1cnopos
TpsibBa fja ce NpUKPenu, Kato ce NPUIOXK ABWKEHUE HA HAaTUCKaHE CbC 3aBbpTaHe Velkost' nazalnej kanyly Maximalny prietok
(kapTuHa 6). Dospeli 'min
P 4 I/min alebo viac vyZaduije zvih&ovanie
|__Pa3vep Ha HasanHara kaHiona | Makcumanen nebut Deti, novorodendi 2 imin
6 I/min *
Bb3pacthn .
4 l/min unw noseye u3iickea oBnaxHasate Prietok kyslika_| Priblizna koncentrécia kyslika dodana dospelym pacientom*
Meanarpuytm, HeoHaranim 2 I/min 2 1/min 28 %
Dle6uT Ha kucnopoaa Mpubnu3nTenHa KOHUEHTPaUus Ha g :;m n 32 Z;“
poA NojaBaHa KM BL3PACTHU NALMEHTH" min — °
2 |/min 289 KONTROLY POCAS POUZIVANIA
4 |/min 7 Pri pouzivani tohto zariadenia je potrebné monitorovanie pacienta (Sa0O,).
6 I/min 439 Dbajte na to, aby nosové hroty zostali zasunuté v nosnych dierkach.

MPOBEPKW NO BPEME HA YNOTPEBA

C ToBa ycTpoiicTBo TpsibBa Aa Ce npunara MOHUTOPUHT Ha naumeHTa (Sao,).

YBeperte ce, Ye HOCHWUTE HaKpalHULM OCTaBaT BKapaHi B HO3APUTE.

Mposepete aanu TpubaTa Ha HasanHaTa kaHiona He e yCykaHa unu npedyneHa u s
[IPBXKTE f1aned oT WusATa, 3a f1a ce u3berHe OBCTPYKUNS Ha AnXaTenHuTe MbTuwa.
YBeperte ce, Ye TpbGara 3a KMCIIOPOA He MOpax/a OMacHOCT OT ClibBaHe

Tosa e npoaykT 3a ynotpeba npu eanH NauMeHT. U3xBbprsiiTe, ako YCTPOCTBOTO
nokasea Npu3HaLm Ha paspyllaBaHe Unu e NoBpPeaeHo, UM He € NOAXOAALLO 3a
npeAHa3HaueHNeTo cu.

BHumaHue:

1. 3a ynotpeba camo oT NoaxoAsLo oByyeH nepcoHarn.

2. YeepeTe Ce, Ye 0ByHEHUST NEPCOHarn € 3ano3HaT CbC CbbPXKAHUETO Ha Te3U MHCTPYKLIMM.
3. BuHaru usebpLuBaiiTe NpoBepku Npeau ynotpeba.

4. Tosa e nNpoayKkT 3a ynotpe6a nNpu eauH nauneHT. MoBTOPHOTO W3non3saHe

NPy pasnUyHN NaLUMeHT 3acTpaluasa 6e30MacHOCTTa Ha naunueHTuTe nopaau
Bb3MOXHOCTTA 33 KPLCTOCAHA UHEKLNS.

5. KOHLieHTpaunsiTa Ha KUCNIopoAa Ce BNUsie OT AnXaTenHus oGem Ha nauneHTa u ot
mozjena Ha auiaxe. *

6. YBepeTe e, Ye e 13M0Mn3sa NPaBUNHUAT pasmep. HOCHUTE HaKpaiiHULK, KOUTO ca TBbpae
MITLTHO MOCTABEH! B HO3PUTE, MOXE [1a A0BEeAaT [0 Cry4aiHo npunaraHe Ha CPAP.

7. 3A CALL: Rx ONLY

8. Pasnonaraiite Tpbbara 3a kucnopog no 6esonaceH HaumH, 3a Aa ce usberHe
OMacHOCT OT CbBaHe.

9. Ynotpe6a Ha HasanHa kaHiona Moxe f1a 1ose/ie A0 APasHeHe B HO3APUTE Mnn
60mMe3HEHOCT 1 [1a MPUUNHI APa3HEHE MO KoXara, KbeTo HasanHaTta kaHiona ennaa B
KOHTAKT C Koxata.

I'Ipe,qynpe)«nenue

1. C ToBa yCTPOCTBO TpsibBa ia Ce npunara MOHUTOPYHT Ha naumeHTa (Sao,).

2. Besikakga ynoTpeba Ha MEeAULMHCKOTO yCTPOWCTBO MNCKBA MbHO pasbupane i
cbbrioaaBaHe Ha MHCTPyKUMUUTE 3a ynotpeba.

3. MeaMumMHCKOTO YCTPOCTBO MOXE Aa Ce W3MoM3Ba camo 3a LenTa, nocoyeHa

KaTo Takapa no npegHasHayeHue. JlekapsT Tpsibsa Aa Gbae UHGOpPMUPaH 1 Aa Ma
npeABuz KakeoTo 1 f1a 6UNo 3BECTHO MPE/LIECTBALLO MEANLIMHCKO CbCTOSIHUE, KOETO
61 nonpeynno Ha unu 61 NOBNMANO Ha besonacHata ynotpeGa Ha NPoayKTa.

4. CnbniogasaiiTe BCUUKIA CUTHANN 3a BHUMaHME W NPeAynpexaeHnst B MHCTPYKLMUTE
1 BCUYKaTa MHAOPMaLMs, laieHa Ha eTUKETUTE Ha MEAULIMHCKOTO YCTPOIICTBO.
Hecb6nionasaHeTo Ha Ta3u HOPMaLWs Ce CHUTa 3a HECLOTBETCTBALLO C
npeAHa3Ha4YeHNETo Ha MEAULIMHCKOTO YCTPOMCTBO.

5. CblUeCTBYBa PUCK OT Bb3HUKBaHE Ha NOXap, CBbp3aH ¢ 060pyaABaHeTo 1 TepanusTa,
u3non3salyy kucnopoa. He nanonasarite B 6rn3oCT A0 NCKPU MMM OTKPUT NNaMBK.

6. MyweHeTo No Bpeme Ha KUCNOPO/IHA TePanusi € OMacHO 1 BEPOSITHO Lie 0BeAe 0
TEXKO HapaHsiBaHe BCEACTBIE Ha noxap

7. Vianon3sarite CaMo NIOCUOHI U MEXNEMM, KOUTO ca 0603HAYEHM KaTo CbBMECTUMIA
C KMCropoz, 3a Aa ce n3BerHe pUCKLT OT NOXap 1 N3rapaHUs

8. VIannWHWAT Kcropoz, nofjaBaH Ha NpexaeBpeMeHHo poseHn 6ebeta, Moxe aa
[0Be/e [10 yBPEX/aHe Ha 3peHNeTo.

9. Toa ycTpOIiCTBO TPsiGBa /1 Ce M3NoM3Ba Camo CbC CUCTEMA 3a NoaaBaHe Ha
KMCNOPOA, KOATO MOXe TOYHO A1a NofiaBa HeobxoanMuns AebuT.

10. ipwxTe TPLOUTE Ha Pa3CTOsIHKE OT WKATA, 3a Aa ce n3berHe o6CTPYKLMS Ha
[vXaTenHuTe MbTuwa.

11. He HaHacsiiTe nyBpukaHT BbpXy hUTUHIUTE, BPb3KUTE, TpPBOUTE N Apyrn
aKcecoapy, 3a f1a u3berHeTe puck OT NoXap W N3rapsHUs.

U3XBBLPNSAHE. Cnep ynotpeba npogykTbT TpsibBa fja ce U3XBbpIisi B CbOTBETCTBUE
C MECTHWUTE MPOTOKONN 1 Pa3nopeasH 3a U3XBBPISHE Ha XUTUEHHU MaTepuani u
OTNafbLUy OT NPOAYKTH, N3MON3BaHM NPU MEAMLIMHCKN NpoLieaypH.

IMpenopBYMTENHO CbXpaHeHWe Npu CTaiiHa TeMnepaTypa fo Bpeme Ha ykasaHus
eKCrnoaTaLMoHeH Nepuoyl Ha NpoayKTa.

sr Uputstvo za upotrebu se ne dostavlja pojedinacno. U svakoj kutiji se isporucuje
samo 1 primeraka uputstva za upotrebu, te ga je stoga potrebno Euvati na mestu
dostupnom svim korisnicima.

NAPOMENA: Dostavite uputstvo svim lokacijama i korisnicima proizvoda.

Ovo uputstvo sadrzi vazne informacije za bezbednu upotrebu proizvoda. Pre upotrebe
ovog proizvoda procitajte ovo uputstvo za upotrebu u celosti, uklju€ujuci upozorenja i
mere opreza. U slucaju da se upozorenja, mere opreza i uputstva ne prate na odgova-
rajucéi nacin, moze doci do ozbiljne povrede ili smrti pacijenta.

UPOZORENJE: Izjava 0 UPOZORENJU pruza vazne informacije o potencijalno opas-
noj situaciji koja, ako se ne izbegne, moze da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
MERA OPREZA: Izjava o MERI OPREZA pruza vazne informacije o potencijalno opasnoj
situaciji koja, ako se ne izbegne, moze da dovede do lakse ili umereno teske povrede.
NAMENA. Isporuka kiseonika u nos pacijenta.

INDIKACIJE. Terapeutska primena kiseonika kroz nos.

KONTRAINDIKACIJE. Ovo medicinsko sredstvo nije podesno za upotrebu kada je nos
jako zacepljen ili blokiran.

PLANIRANI KORISNIK. Ovo medicinsko sredstvo moze da koristi adekvatno obu¢eno
klini¢ko osoblje u predbolnickom, ambulantnom ili bolnickom okruZenju.

Ovaj proizvod moze da se koristi u uslovima ku¢ne nege. Adekvatno obuéeno klinicko
osoblje treba da pruzi uputstva o pravilnoj upotrebi korisnicima kuéne nege.
KATEGORIJA PACIJENATA. Nosne kanile su dostupne u veli¢éinama za odrasle,
pedijatrijske pacijente i novorodencad. Velicina proizvoda je naznadena na uputstvu za
upotrebu i nalepnici na kutiji.

ODABIR VELICINE. Adekvatno obuéeno klinicko osoblje treba da obezbedi odabir
veli¢ine nosne kanile koja ¢e odgovarati pacijentu. Nazalni nastavci moraju da ostanu
na mestu u nozdrvama. Nazalni nastavci kod veli¢ina za pedijatrijske pacijente i novor-
odenéad mogu da se skrate, ako je to potrebno.

PROVERA PRE UPOTREBE. Proverite da li su sve komponente neostec¢ene i dobro
pri¢vrS¢ene i da u kanili nema zacepljenja i stranih tela. Obe nozdrve moraju da budu prohodne.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Ubacite nazalne nastavke u nozdrve pacijenta (slika 1).

2. Udubljenje za pozicioniranje pomaze u optimalnom postavljanju nastavaka (slika 2).
3. Postavite cevéicu iznad usiju pacijenta (slika 3).

4. Kod nosnih kanila sa $titnicima za usi, podesite stitnik za usi tako da bude postavljen
oko uha pacijenta kako bi se izbegle povrede usiju izazvane pritiskom (slika 3).

5. Podesite kopcu radi sigurnog i udobnog prianjanja (slika 5).

6. Povezite cevcicu za kiseonik sa meratem protoka kiseonika, koncentratorom kiseon-
ika ili ovlazivatem vazduha. Nosne kanile sa opremom za glavu zahtevaju povezivanje
jednog kraja cevcice za kiseonik sa opremom za glavu, a drugog kraja cevcice za
kiseonik sa mera¢em protoka kiseonika, koncentratorom kiseonika ili ovlazivaéem
vazduha. Cevcica za kiseonik mora da se poveze guranjem/uvrtanjem (slika 6).

Veli¢ina nosne kanile Maksimalna brzina protoka
. 6 I/min
Odrasli 4 |/min ili vi§e zahteva ovlaZivanje
Pedijatrijski pacijenti, novorodencad 2 l/min

Skontrolujte, &i hadicka nazalnej kanyly nie je skrutena alebo zalomena a udrzujte
hadicky mimo krku, aby ste predisli obstrukcii dychacich ciest.

Dbaijte na to, aby kyslikové hadicky nepredstavovali nebezpecenstvo potknutia.

Toto je vyrobok uréeny na pouzitie len u jedného pacienta. Zlikvidujte, ak zariadenie
vykazuje znaky degradécie alebo je poSkodené a uz nie je vhodné na zamyslané
pouzitie.

Upozornenie:

1. Na poutZitie len kvalifikovanym pracovnikom.

2. Zabezpecte, aby sa zaskoleny personal oboznamil s obsahom tohto navodu.

3. Vzdy vykonajte kontroly pred pouzitim.

4. Toto je vyrobok uréeny na pouzitie len u jedného pacienta. Opatovné pouzitie na inom
pacientovi predstavuje hrozbu pre bezpecnost pacienta z hladiska krizovej infekcie.

5. Koncentracia kyslika je ovplyvnena respiraénym objemom a dychacim vzorcom pacienta.*
6. Uistite sa, Ze sa pouziva spravna velkost. Nosové hroty, ktoré su prili§ tesné, mézu
viest k nahodnej ventilécii stalym pretlakom (CPAP).

7. PRE USA: Rx ONLY

8. Umiestnite kyslikovi hadi¢ku bezpecne, aby ste sa vyhli nebezpecenstvu potknutia.
9. Pouzitie nazalnej kanyly moéze mat za nasledok podrazdenie nosa alebo bolestivost'
a sposobit podrazdenie pokozky v mieste, kde sa nazélna kanyla dostane do kontaktu
s pokozkou.

Vystraha:

1. Pri pouzivani tohto zariadenia je potrebné monitorovanie pacienta (Sa0,).

2. Akékolvek pouzitie zdravotnickej pomdcky vyZzaduje uplné pochopenie a dodrzia-
vanie navodu na pouZzitie.

3. Zdravotnicka pomaécka sa smie pouzivat iba na ucel uréeny ako zamyslané pouZzitie.
Lekar by si mal byt vedomy a zvazit akykolvek znamy uz existujtci zdravotny stav,
ktory by vylucil alebo by mohol ovplyvnit bezpeéné pouzivanie vyrobku.

4. Dodrzujte vSetky upozornenia a vystrahy uvedené v tychto navodoch a vsetky in-
formacie na stitkoch zdravotnickych pomacok. Nedodrzanie tychto hlaseni sa povazuje
za nedodrziavanie zamyslaného pouZitia tohto zdravotnickeho zariadenia.

5. Pri kyslikovom zariadeni a terapii existuje riziko vzniku poZiaru. Nepouzivajte v
blizkosti iskier alebo otvoreného ohfia.

6. Fajcenie pri kyslikovej terapii je nebezpecné a je pravdepodobné, Ze spésobi vazne
popaleniny.

7. Pouzivaijte len pletové vody alebo masti, ktoré st oznacené ako kompatibilné s
kyslikom, aby sa zabranilo riziku poZiaru a popalenin.

8. Nadmerny kyslik dodavany predéasne narodenym novorodencom moéze sposobit’
poskodenie zraku.

9. Toto zariadenie sa smie pouzivat len so systémom dodavania kyslika, ktory dokaze
presne dodat poZadovany prietok.

10. Udrzujte hadicku mimo krku, aby ste predisli obstrukcii dychacich ciest.

11. Spojky, konektory, hadicky ani iné prislusenstvo nelubrikujte, aby sa zabranilo
riziku poZiaru a popalenin.

LIKVIDACIA. Po pouziti musi byt vyrobok zlikvidovany v stlade s miestnymi protokol-
mi a predpismi o hygiene a likvidacii odpadu.

Odporuca sa skladovat pri izbovej teplote v stanovenom obdobi trvanlivosti

vyrobku.

hr Upute za uporabu ne isporucuju se zasebno. Po kutiji se isporuéuje samo 1 primjeraka

uputa za uporabu i stoga bi se trebale drzati na lokaciji kojoj mogu pristupiti svi korisnici.

NAPOMENA: Distribuirajte upute na sve lokacije na kojima se nalazi proizvod i svim

korisnicima proizvoda.

Ove upute sadrze vazne informacije o sigurnoj uporabi proizvoda. Prije uporabe proiz-

voda procitajte ove upute o uporabi u cijelosti, ukljuujuci izjave upozorenja i opreza.

Nepridrzavanje izjava upozorenja, opreza i uputa moze za posljedicu imati ozbiljnu

ozljedu ili smrt pacijenta.

UPOZORENJE: Izjava UPOZORENJA daje vazne informacije o potencijalno opasnoj

situaciji koja moze zavrsiti smréu ili ozbilinom ozljedom ako se ne izbjegne.

OPREZ: Izjava OPREZA daje vazne informacije o potencijalno opasnoj situaciji koja

moze zavrsiti manjom ili umjerenom ozljedom ako se ne izbjegne.

NAMJENA. Dobava kisika u nos pacijenta.

INDIKACIJE. Terapijska primjena kisika kroz nos.

KONTRAINDIKACIJE. Ovaj proizvod nije prikladan za uporabu ako je nos jako

zacepljen ili blokiran.

CILJANI KORISNIK. Ovaj se proizvod moze koristiti u izvanbolni¢kom okruzenju, vozilima

hitne pomocu ili bolni¢kom okruZenju od strane odgovarajuce obucenog klinickog osoblja.

KATEGORIJA PACIJENTA. Nazalne kanile dostupne su u veli¢inama za odrasle

osobe, djecu i novorodencad. Veliine proizvoda naznacene su na letku ambalaze
rolzvoda i naljepnici kutije.

ODABIR VELICINE. Odgovarajuce obugeno klinicko osoblje mora osigurati odabir

nazalne kanile odgovarajuce velicine za pacijenta. Nazalni nastavci moraju ostati na

svom poloZaju u nosnicama. Nazalni nastavci u veli¢inama za djecu i novorodencad

mogu se skratiti rezanjem ako je potrebno.

PROVJERA PRIJE UPORABE. Sve komponente moraju biti bez ostecenja i sigurno

priévr§éene, a kanila mora biti bez prepreka ili stranih tijela. Obje nosnice moraju biti

bez prepreka.

UPUTE ZA UPORABU

1. Postavite nazalne nastavke u nosnice pacijenta (sl. 1).

2. Lokacijsko sedlo olak8ava optimalno postavljanje nastavaka (sl. 2).

3. Postavite cijevi preko usiju pacijenta (sl. 3).

4. Na nazalnim kanilama sa titnicima za usi prilagodite Stitnik za usi tako da je postavl-

jen oko pacijentovog uha radi spre¢avanja pojave rana od pritiska na usima (sl. 4,

5. Prilagodite steznik za stabilno i udobno prianjanje (sl. 5).

6. Prikljucite cijev za kisik na mjera¢ protoka kisika, koncentrator kisika ili mjehuricasti oviaZivac.

Kompleti za glavu nazalnih kanila moraju imati jedan kraj cijevi za kisik spojen na komplet za

glavu, a drugi kraj cijevi za kisik spojen na mjera¢ protoka kisika, koncentrator kisika ili mje-

huri¢asti ovlazivac. Cijev za kisik mora se spojiti primjenom radnje guranja i okretanja (sl. 6).

Ve Maksimalna brzina protoka

| Veli€ina nazalne kanile |
Odrasla osoba
Djeca, novorodenéad

4 /min ili viSe zahtijeva ovlaZivanje
2 |/min

: i Priblizna koncentracija kisika isporuc¢ena odraslim
Brzina protoka kisika palci'entirna*p
2 |/min 28 %
4 I/min 36 %
6 I/min 43 %

PROVJERA TIJEKOM UPORABE

Nuzno je nadzirati pacijenta (SaO,) pri uporabi ovog proizvoda.

Nazalni nastavci moraju ostati umelnutl u nosnice.

Provjerite ima li savijanja ili zapetljanja na cijevi nazalne kanile i drZite cijevi podalje od
vrata da bi se sprijecilo blokiranje disnih putova.

Pripazite da se cijevima za kisik ne uzrokuje spoticanje.

Ovo je proizvod za uporabu na jednom pacijentu. Odbacite proizvod ako pokazuje

znakove raspada ili je ostecen i viSe nije prikladan za namjenu.

Oprez:

1. Namijenjeno za uporabu isklju€ivo od strane odgovarajuce obucenog osoblja.

2. Obuceno osoblje mora biti upoznato sa sadrzajem ovih uputa.

3. Uvijek provodite provjere prije uporabe.

4. Ovo je proizvod za uporabu na jednom pacijentu. Ponovna uporaba na nekom
drugom pacijentu predstavlja prijetnju za sigurnost pacijenta u smislu krizne infekcije.
5. Na koncentraciju kisika utjece respiracijski volumen i uzorak disanja pacijenta. *

6. Mora se koristiti ispravna veli¢ina. Nazalni nastavci koji pretijesno prianjaju mogu
uzrokovati slu€ajnu primjenu stalnog pozitivnog tlaka u disnim putovima (CPAP).
7.ZA SAD: Rx ONLY

8. Sigurno postavite cijevi za kisik radi izbjegavanja spoticanja.

9. Uporaba nazalne kanile moZe za posljedicu imati nazalnu iritaciju ili bolove i moze
uzrokovati iritaciju koZe na mjestima gdje nazalna kanila dolazi u dodir s kozom.
Upozorenje:

1. NuZno je nadzirati pacijenta (Sa0,) pri uporabi ovog proizvoda.

2. Svaka uporaba medicinskog prolzvoda zahtijeva potpuno razumijevanje i pridrzavan-
je uputa za uporabu.

3. Medicinski proizvod smije se koristiti samo za svrhu koja je navedena kao namjena.
Klinicar bi trebao biti svjestan i imati na umu sva poznata postoje¢a medicinska stanja
koja bi mogla onemoguciti ili utjecati na sigurnu uporabu proizvoda.

4. Pridrzavajte se svih izjava opreza i upozorenja u ovim uputama i svih informacija na
naljepnicama medicinskih proizvoda. Nesukladnost s tim izjavama smatra se nesuklad-
nosti s namjenom ovog medicinskog proizvoda.

5. Postoji rizik od pozara povezanog s opremom za Kisik i terapijom kisikom. Nemojte
upotrebljavati u blizini iskri ili otvorenog plamena.

6. Pusenje tijekom terapije kisikom jest opasno i vjerojatno ¢e zavrsiti ozbilinom
ozljedom od pozara.

7. Upotrebljavajte samo losione ili masti koji su oznaceni kao kompatibilni s kisikom
radi izbjegavanija rizika od pozara ili opeklina

8. Dovod prekomjerne kolicine kisika nedono$¢adi moZe uzrokovati oStecenje vida.

9. Ovaj proizvod smije se koristiti iskljucivo sa sustavom za dobavu kisika koji moze
precizno isporuciti trazenu brzinu protoka.

10. Drzite cijevi podalje od vrata da se ne bi blokirali di$ni putovi.

11. Nemojte podmazivati opremu, prikljucke, cijevi ili drugi dodatni pribor kako

biste izbjegli rizik od pozara ili opeklina.

ODLAGANJE. Nakon uporabe proizvod se mora odloZiti u skladu s lokalnim zdravstven-
im higijenskim protokolima i propisima te protokolima i propisima o odlaganju otpada.
Preporucuje se skladiStenje na sobnoj temperaturi tijiekom naznacenog roka

trajanja.

tr Kullanim talimatlari tek basina verilmez. Her kutuda kullanim talimatlarinin yalnizca 1
kopyasi vardir ve bunlarin tim kullanicilarin erigebilecegi bir yerde tutulmasi gerekir.
NOT: Talimatlari Griinin bulundugu her yere ve irliniin tim kullanicilarina dagitin.

Bu talimatlar, Griintin gtivenli kullanimi igin énemli bilgiler igerir. Urlini kullanmadan
once, uyarilar ve dikkat edilecek hususlar dahil olmak lzere bu kullanim talimatlarinin
tamamini okuyun. Uyarilara, dikkat edilecek hususlara ve talimatlara dogru bir bigimde
uymamak, hastanin 6imesine ve ciddi dlizeyde yaralanmasina yol agabilir.

UYARI: UYARI ifadesi, kaginilmamasi durumunda 6lim veya ciddi yaralanmaya yol
agabilecek tehlikeli durumlar hakkinda énemli bilgiler saglar.

DIKKAT: DIKKAT ifadesi, kaginilmamasi durumunda kiiglk veya orta diizeyde yaralan-
maya yol agabilecek tehlikeli durumlar hakkinda 6nemli bilgiler saglar.

KULLANIM AMACI. Hastanin burnuna oksijen iletmek.

ENDIKASYONLAR. Burundan tedavi amagli oksijen uygulanmasi.
KONTRENDIKASYONLAR. Bu cihaz, burnun bilyiik élciide tikandigi durumlarda
kullanima uygun degildir.

URUNU KULLANMASI AMAGLANAN KULLANICI. Bu cihaz, uygun egitimli klinik per-
sonel tarafindan hastane éncesi bakim, ambulans veya hastane ortaminda kullanilabilir.
HASTA KATEGORISI. Nazal kandiller, Yetiskin, Pediyatrik ve Yenidogan hasta boyutlarinda
mevcuttur. Uriin boyutlar, trlin prospektiisii ve kutu etiketinde belirtilmistir.

BOYUT SEGCIMI. Uygun egitimli klinik personel, nazal kanuil boyutunun ilgili hastaya
uyacak bigimde segildiginden emin olmalidir. Nazal uglarin burun deliklerinde dogru
konumda kalmas: gerekir. Pediyatrik ve Yenidogan hasta boyutlarindaki nazal uglar,
gerekirse kesilerek kisaltilabilir.

KULLANIM ONCESI KONTROL. Tiim bilesenlerin hasarsiz ve sabit bir bicimde
baglandigindan ve kaniilde herhangi bir tikaniklik ve yabanci madde olmadigindan emin
olun. Her iki burnun da agik olmasi gerekir.

KULLANIM TALIMATLARI

1. Nazal uglari hastanin burun deliklerine yerlestirin (Sekil 1).

2. Konumlandirma sehpasi, uglarin en iyi konumda yerlestiriimesine yardimci olur
(Sekil 2).

3. Hortumu hastanin kulaklarinin Gstiinden gegirin (Sekil 3).

4. Kulak koruyucu nazal kandil trtinlerinde, kulaklarin izerinde basi yarasi olusmasini énlemek
icin kulak koruyucusunu hastanin kulaginin gevresinde konumlandirilacak bigimde ayarlayin
(Sekil 4).

5. Tokay! ayarlayarak sistemin sabit ve rahat bir bigimde oturmasini saglayin (Sekil 5).
6. Oksijen borusunu oksijen akisolgerine, oksijen yogunlastiricisina veya kabarcikli
nemlendiriciye baglayin. Nazal kaniil kafaliklari, oksijen hortumunun bir ucunun kafaliga,
diger ucunun oksijen akisélgerine, oksijen yogunlastiricisina veya kabarcikli nemlendi-
riciye baglanmasini gerektirir. Oksijen hortumu, itme/gevirme hareketiyle takiimalidir

(Sekil 6

Nazal Kaniil Boyutu Maksimum akis hizi
e 6 I/dakika
Yetiskin 4 I/dakika veya daha fazla nemlendirme gerektirir
Pediyatrik, Yenidogan 2 l/dakika

Oksijen akig hizi Yetigkin hastalara iletilen yaklasik oksijen yogunlugu*
2 I/dakika %28
4 l/dakika %36
6 I/dakika %43

KULLANIM SIRASINDAKI KONTROLLER

Bu cihaz ile hasta izleme (Sa0,) kullaniimalidir.

Nazal uglarin burun deliklerindé kaldigindan emin olun.

Nazal kanil hortumunun kivriimadigindan ve biikiilmediginden emin olun ve hava
yolunun tikanmasini énlemek igin hortumu boyundan uzak tutun.

Oksuen hortumunun takilma tehlikesi olusturmadigindan emin olun.

Bu Uriin tek hastada kullaniimalidir. Cihazda bozulma veya hasar belirtisi olmasi ve
cihazin artik kullanim amacina uygun olmamasi durumunda, cihazi atin.

Dikkat:

1. Yalnizca uygun egitimli personel tarafindan kullanilabilir.

2. Egitimli personelin, buradaki talimatlari bildiginden emin olun.

3. Kullanim 6ncesi kontrolleri mutlaka yapin.

4. Bu Urlin tek hastada kullaniimalidir. Baska bir hastada kullanilimasi, gapraz enfeksi-
yon yéniinden hasta giivenligi icin tehlikelidir.

5. Oksijen yogunlugu, haftanin tidal volimii ve solunum ériintiistinden etkilenir. *

6. Dogru boyutun kullanildigindan emin olun. Fazla siki oturan nazal uglar, istem digi
CPAP uygulanmasina yol agabilir.

7. ABD igin: Rx ONLY

8. Takilma tehlikesi yaratmamak igin oksijen hortumunu giivenli bir bicimde konumlandirin.
9. Nazal kandil kullanimi, nazal kaniiliin deriye temas ettigi yerde burun igi tahris veya
agriya ve deride tahrise yol acabilir.

Uyari:

1. Bu cihaz ile hasta izleme (SaO,) kullaniimalidir.

2. Tibbi cihazin her tiirlii kullanimi i igin kullanim talimatlarinin eksiksiz anlasiimasi ve
gozetilmesi gerekir.

3. Tibbi cihaz, yalnizca kullanim amaci olarak belirtilen amaca uygun olarak kullanilabilir.
Klinisyenin, bu Uriinlin givenli bir bicimde kullanimini 6nleyecek veya etkileyebilecek
onceden mevcut bilinen tibbi durumlari bilmesi ve géz 6niinde bulundurmasi gerekir.

4. Bu talimatlarda verilen tiim dikkat ve uyari ifadelerini ve tibbi cihaz etiketlerinde bu-
lunan tiim bilgileri gézetin. Bu ifadelere uyulmamasi, bu tibbi cihazin kullanim amacina
uyulmamasi anlamina gelir.

5. Oksijen ekipmanlari ve tedavisi yangin riski ortaya gikarir. Kivilcim veya agik ates
yakininda kullanmayin.

6. Oksijen terapisi sirasinda sigara igmek tehlikelidir ve yangindan kaynaklanan ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

7. Yangin ve yanik riskinden kaginmak igin yalnizca etiketinde oksijenle uyumlu oldugu
belirtilen losyon ve merhemleri kullanin.

8. Erken dogmus bebeklere asiri oksijen verilmesi, gérme yetisine zarar verebilir.

9. Bu cihaz, yalnizca gerekli akis hizini dogru bir bicimde iletebilecek bir oksijen iletim
sistemiyle kullaniimalidir.

10. Hava yolunun tikanmasini énlemek igin hortumu boyundan uzak tutun.

11. Yangin ve yanik risklerinin éniine gegmek igin baglantilari, hortumlari ve diger
aksesuarlari yaglamayin.

IMHA. Uriind kullandiktan sonra, yerel saglik hijyeni ve atik imha protokol ve yénetme-
liklerine uygun bir bicimde imha edin.

Uriintin belirtilen raf 6mrii boyunca oda sicakliginda saklanmasi énerilir.
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